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ZAKLAD INZYNIERII MIEJSKIE] Sp. z 0.0. w Mikotowie

Mikotow, 7 wrzesnia 2016r.

nr ref. 13/D/2016

Uczestnicy postepowania

Dotyczy: przetarqu nieograniczonego- pisemneqo na zakup, dostawe, montaz i uruchomienie urzadzen
pomiarowych on-line

Do Zamawiajacego wptynety zapytania dotyczgce przedmiotowego postepowaniu- tres¢ w zataczeniu,
Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

- wg specyfikacji zalacznika nr 1 sondy redox i pH - material obudowy :stal nierdzewna 1.4571

- Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia roznych standardow podigczenia sond tlenowych i redox. Sposéb potaczenia
z kablem sond tlenowych i redox ma by¢ identyczny, umozliwiajacy pézniejszg zamiane sond/kabli pomiedzy soba.
Pomiary pH jako oscbne uktady pomiarowe majg by¢ wyposazone w sondy z kablami statymi.
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Zaktad Inzynierli Miejskiej Sp. z 0.0.
43-190 Mikotdw

ul. Kolejowa 4

Dot. 13/D/2016 ZAKUP, DOSTAWA, MONTAZ I URUCHOM
POMIAROWYCH ON-LINE

Pytania dotyczace przetargu:
1

- czy przy zachowaniu nalezytego stopnia ochrony 1P, odpornosci chemicznegj i1
zachowaniu wyspecyfikowanej precyzji pomiarowsj | pelnego zakresu pomiarow
mozliwost zastosowania sondy redox i pH w obudowie z worzywa sztucznego
motywujemy m.in mniejsza wagg sondy co bedzie wygodniejsze w standardowe
czyszczenie | przeprowadzanie kalibracji oraz wyciggania soikly ze zbiormikow -
do oczyszczalni.

- Czy przy zachowaniu nalezytego stopnia ochrony IP, odpornaosci chemicznej i
zachowaniu wyspecyfikowane] precyzji pomiarowe; i petnego zakresu pomiarow
funkcjonalnosci aparatury, dopuszcza Paristwo zastosowanie réznych przylgczs
i redox ?

W razie zapotrzebowania firma JUMO zobowiaze sie do dostarczenia zapasowy
przypadku uszkodzenia kabla sondy redox mozna bylo woigd ja w drugi kabel z
inrrych pomiardw.

Osoby kontaktowe ze strony JUMO Sp, z o.0.

Artur Sabas
609 600 057
Artur.Sabas@jurno.net

Monika Gabrynowicz
71339 32 82

Monika,Gabrynowicz@jumo.net
Fax 71 33932 80

Z powazaniem

Monika Gabryy
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