
 

 

 
 
 

Gołuchów, dnia 2021-09-24 
CRR-241.07.04.2021 

Dotyczy: 
wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej także „ustawą Pzp” na doposażenie Centrum w 
urządzenia medyczne.  

Na podstawie  Art. 284 [Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań] ustawy z 
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do 
Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję: 

Zadanie 7  

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr renomowanej amerykańskiej firmy Masimo z technologią 
Masimo SET, stanowiącą tzw. „złoty standard” w pomiarach pulsoksymetrycznych o zakresie pulsu 
25-240 bpm, z akumulatorem wystarczającym na 24-godzinną pracę, z możliwością ładowania 
sieciowego? 

Oferowane przez nas urządzenie posiada dodatkowe parametry takie jak: PVI – stopień nawodnienia 
pacjenta oraz RRp – pomiar ilości oddechów. 

Pytanie 2: 

Na rynku jest szeroka gama pulsoksymetrów, które nie nadają się do pracy w środowisku 
medycznym, nie posiadają wymaganych certyfikatów oraz nie zawsze pokazują prawidłowe 
parametry, które mogą przyczynić się do pogorszenia stanu pacjenta bądź błędnej interpretacji 
wyników przez personel medyczny. Ze względu na to, że pulsoksymetr ma pracować w środowisku 
medycznym a co z tym się wiąże powinien w sposób bezpieczny, precyzyjny i rzetelny mierzyć 
saturację oraz tętno Zamawiający wymaga urządzeń w technologii Masimo SET? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga parametrów urządzenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Na potwierdzenie, że oferowane urządzenia spełniają określone w opisie przedmiotu zamówienia 
parametry, wymagane jest podanie nazwy handlowej, modelu, producenta, roku produkcji oraz 
załączenia specyfikacji technicznych, a także dokumentu potwierdzającego wyrób medyczny – jeśli 
wymagane, itp.. oferowanego urządzenia. 

 


