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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: sDostawa rekawic chirurgicznych
i diagnostycznych” - nr sprawy 22/PN/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy przekazuje tre$é
zapytan dotyczacych zapiséw specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z wyjasnieniami. W
przedmiotowym postepowaniu wplynely nastepujace zapytania

Pytanie nr 1:

»Pakiet 1 poz. 1:
Czy Zamawiajacy dopusci rekawice niejatowe, diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe o nastepujacych
parametrach:
* poziom protein 30 pg/g
* sila zrywu przed starzeniem 6,3+8 N
* grubo$é rekawicy na palcu 0,12 mm
¢ przebadanych na przenikalno$é 18 substancji chemicznych, w tym 3 substancji na poziomie 1,
1 substancji na poziomie 2 i 5 substancji na poziomie 6, potwierdzonych karta danych
technicznych wystawiong przez producenta?”
Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 2:
»Pakiet 1 poz. 2:

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice nigjatowe, diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe o nastepujacych
parametrach:

* gladkie, chropowate palce
AQL 1,5
sita zrywu przed starzeniem 7,0-7,5N
grubo$é rekawicy na palcu 0,07 mm
dtugosé >240 mm
przebadane na odpornosé na 14 Cytostatykéw, w tym: Carmustine, Cisplatin,
Cylcophosphamide, Dacarbazine, Doxorubicin Hydrochloride, Etoposide, Methotrexate,
Mitomycin C, Mitoxantrone, Paclitaxel, Vincristine, potwierdzone karta danych technicznych
wystawiong przez producenta

® spelnianie normy EN 374-1 potwierdzone karta danych technicznych wystawiong przez

producenta”

Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STWZ,

Pytanie nr 3:
»Pakiet 1 poz. 3:

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice niejatowe, diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe o nastegpujacych
parametrach:

¢ grubos¢ rekawicy na palcu 0,07 mm

* sila zrywu przed starzeniem 7,0+7,5 N
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® przebadane na odpornoéé na 14 cytostatykow, w tym: Carmustine, Cisplatin,
Cylcophosphamide, Dacarbazine, Doxorubicin Hydrochloride, Etoposide, Methotrexate,
Mitomycin C, Mitoxantrone, Paclitaxel, Vincristine, potwierdzone kartg danych technicznych
wystawiona przez producenta?
® przebadanych na przenikalno$¢ min. 7 substancji chemicznych na széstym poziomie,
potwierdzone kartg danych technicznych wystawiona przez producenta®
Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STIWZ,

Pytanie nr 4:
»Pakiet 1 poz. 4:
Czy Zamawiajacy dopusci Rekawice diagnostyczne lateksowe pudrowane o nastepujacych
parametrach:
¢ gladkie, chropowate palce
® poziom protein 85 pg/g”
Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 5:
»Pakiet 1, poz. 1-3, Pakiet 6

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu normy EN 3887”
Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 6:
»Pakiet 1, poz. 1-3, Pakiet 6

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie rekawiczek zgodnych z normg EN 374 w zakresie ,niska
odpornos¢ chemiczna” i »Mikroorganizmy” (z wytaczeniem pkt 5.3.2)?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 7:

»Pakiet 6, poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci rekawice diagnostyczne syntetyczne nitrylowe o przedhizonym mankiecie
bezpudrowe o nastepuj acych parametrach:
® kolor bialy
dtugo$é >265 mm
grubos¢ rekawicy na palcu 0,08 mm
AQL 1,5
sita zrywu przed starzeniem 7,0+7,5 N
spetnianie normy EN 374-3 potwierdzone karta danych technicznych wystawiong przez
producenta
® przebadane na odporno$é na 14 Cytostatykow, w tym: Carmustine, Cisplatin,
Cylcophosphamide, Dacarbazine, Doxorubicin Hydrochloride, Etoposide, Methotrexate,
Mitomycin C, Mitoxantrone, Paclitaxel, Vincristine, potwierdzone kartg danych technicznych
wystawiong przez producenta?”
Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

»Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy beda uwazane dni od poniedziatku do piatku, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odp. Zamawiajgcego:

Tak



Pytanie nr 9:

»Czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrazenie ,,5% wartosci umowy”
zostalo zastapione wyrazeniem ,, 5% niezrealizowanej wartosci umowy ”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstapienie od umowy byla naliczana od wartosci
niezrealizowanej czg¢éci umowy, nie zas od wartosci calej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku
zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczacej czgsei, kara umowna bylaby niewspétmiernie wysoka
w stosunku do wartosci niezrealizowanej czesci umowy, a nawet moglaby przewyzszyé wartogé
niezrealizowanej czesci umowy. Taka kara bylaby razgco wygérowana w rozumieniu art. 484 §2
Kodeksu cywilnego i naruszataby zasad¢ proporcjonalnosci wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 10:

»Czy Zamawiajacy zgadza sig aby w § 7 ust. 2-4 wzoru umowy zostalo wykreslone wyrazenie ,, lub
opbznienia”?

Uzasadnione jest aby kara byla naliczana tylko za zwloke (czyli opbznienie zawinione przez
wykonawce), nie za§ za wszelkie opéznienia, czyli takze niezawinione przez wykonawce. Nie ma
uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialno$ci wykonawcy takze na niezawinione naruszenie terminu.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/ 14; KIO 1377/14,
kara umowna nalezy si¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu
cywilnego), a wigc tradycyjnie za zwloke, a nie kazde opdznienie w wykonaniu umowy.” Podobne
stanowisko Krajowa Izba Odwolawcza zajeta w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15
stwierdzajac ,, uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opoznienia (a nie
zwloki) powoduje niestuszne obcigzanie wykonawcy skutkami okolicznosci, za kidre nie bedzie on
ponosit winy i nie bedzie mial Zadnego wplywu na ich zaistnienie. Obcigzenie wykonawcy ryzykiem za
wszelkie zdarzenia prowadzgce do nieterminowego spelnienia Swiadczenia w sposob oczywisty
prowadzi do zachwiania réwnowagi stron stosunku zobowigzaniowego, bedgcej Jego wlasciwoscig, co
pozostaje w sprzecznosci z zasadg swobody uméw, o jakiej mowaw art. 353" k.c. ™

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:
»Zwazywszy na mozliwosé przedhuzenia okresu obowigzywania umowy na podstawie § 8 ust. 3 pkt 4)

umowy, czy Zamawiajacy uzupetni wzoér umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt
2) i 3) ustawy Prawo zaméwieh publicznych?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

§ 8 ust. 3 pkt 4) wzoru umowy przewiduje mozliwosé przedluzenia umowy jezeli obie strony
wyrazj na to zgode, natomiast art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) dotyczy uméw zawartych na okres
dluziszy niz 12 m-cy.

Pytanie nr 12:
sPakiet 1, Pozycja 1

Czy zamawiajacy dopusci rekawice o poziomie protein poniZej < 30pg/g i wytrzymalosci min. 8N?”
Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 13:

sPakiet 1, Pozycja 2

Zwracamy si¢ do zamawiajacego o dopuszczenie standardowej rekawicy o dtugosci min 240 mm i
wytrzymatosci min 8 N — pozwoli to zamawiajgcemu utrzyma¢ koszty na dotychczasowym poziomi
oraz poszerzy krag dostawcow, poniewaz jest to nietypowa konstrukcja rekawicy i posiada ja w tej
konfiguracji opisanej przez Panstwa tylko jedna firma — produkt taki moze by¢ drozszy od
standardowej rekawicy o okolo 20 %.”



Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 14:
»Pakiet 1, Pozycja 2

Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie rekawic o grubosci na palcu 0,10 do 0,12 mm?”
Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 15:
»Pakiet 1, Pozycja 2

Zwracamy si¢ do zamawiajacego o dopuszczenie rekawic przebadanych na przenikanie min 20
zwigzk6w chemicznych wg EN 374- 3 w tym zwiazkow wchodzacych w sktad dezynfekeji jak Etanol
70%, izopropanol 70%, z informacja na opakowaniu.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 16:
»Pakiet 1, Pozycja 3

Czy zamawiajacy dopusci rekawice o nieznacznie innej grubosci od 0,10 do 0,12 mm i wytrzymatosci
min 8,5 N?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STWZ,

Pytanie nr 17:
»Pakiet 1, Pozycja 4

Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie rekawic o grubosci od 0,1 1-0,13 mm i poziomie protein <
60pg/g?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie nr 18:

»Cz¢s¢ 1, poz. 2

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania rekawic przebadanych na
5 substancji chemicznych z listy A normy EN 374-1, w tym 2 substancje na 6 poziomie ochrony, oraz
dodatkowo przebadanych na min. 11 substancji chemicznych — na min. 1 poziomie ochrony?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 19:

»Czes¢ 1, poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania alternatywnie rekawice przebadane na przenikalno$é
lek6éw cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 na min. 15 substancji, w tym:

Carmustine, Cisplatin, Cyclophosphamide (Cytoxan), Cytarabine, Dacarbazine, Doxorubicin
Hydrochloride, Etoposide (Toposar), Fluorouracil, Ifosfamide, Methotrexate, Mitomycin C,
Mitoxantrone, Paclitaxel (Taxol), Thiotepa, Vincristine Sulfate?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 20:

»Cz¢$¢ 2, poz. 4

Zwracamy sig z prosba o dopuszczenie do zaoferowania rekawic w kolorze kremowym eliminujacym
refleks i odblask?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.




Pytanie nr 21:

»Cze$¢ 3, poz. 2

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie do zaoferowania rekawic w rozmiarach:
6.5-7.0; 7.5-8.0; 8.5-9.0; 9.5-10.0.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 22:

»Czg$¢ 3, poz. 2

W zwigzku z tym, iz w pozycji nr 2 opisana jest rekawica nie bedaca wyrobem medycznym zwracamy
si¢ z prosba o odstapienie od wymogu przebadania rgkawicy na przenikalno$é wirusow zgodnie z
normg ASTM F 1671, przy zachowaniu pozostatych wymogow siwz.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy odstepuje, powyzsze dotyczy tylko wyrobéw medycznych.

Pytanie nr 23:
»Czg$¢ 3, poz. 3

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie czy dla poz. 3 Zamawiajacy bedzie wymagatl poziomu AQL
<L.5 - zgodnie z wymaganiami Jjakosciowymi.”

Odp. Zamawiajgcego:

Tak.

Pytanie nr 24:
»C2z¢s¢ 1, poz. 1, 2, 3, Czesé 3, poz.3, Czgsé 6, poz. 1

Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania rekawic bedacych wyrobem medycznym w
klasie I oraz érodkiem ochrony indywidualnej w kategorii 111, zgodnych z norma EN 374-1 (z wyt.
pkt. 5.3.2) -2-3.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 25:

»Cze8¢ S poz.1

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie do zaoferowania Rekawicy chirurgicznej, jatowe;j,
poliizoprenowej, bezpudrowej, ksztatt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany z opaska
samoprzylepna, dost¢pne w rozmiarach 6.0 — 9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma)
powierzchnia zewnetrzna gladka, powierzchnia zewngtrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia
wewngtrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, dlugos¢ rekawicy minimum 300 mm, grubosé
srednia na palcu 0.209 mm, $rednia na dioni 0.187 mm oraz Srednia na mankiecie 0.175mm, sila
zrywu $rednia przed starzeniem 13.3 N oraz $rednia po starzeniu 14.2 N, wydhizenie $rednie przed
starzeniem 941%, $rednie po starzeniu 843%, posiadajgce AQL 0.65 (potwierdzone karta techniczng
wytworey. Rekawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3.
Oznakowane data produkcji, oznakowane daty waznosci i numerem serii, koperta zewnetrzna
folia/folia, koperta wewnetrzna papierowa.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie nr 26;

»Czes$¢ 5 poz.2

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie do zaoferowania Rekawicy chirurgicznej,

syntetycznej, jalowej, wykonanej z mieszanki poliizoprenu i neoprenu, bezpudrowe, ksztalt
anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany z opaska samoprzylepna, dostgpne w rozmiarach 6.0
— 9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma) powierzchnia zewnetrzna teksturowana,
powierzchnia zewnetrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnetrzna pokryta
poliuretanem, silikonowana, dhugosé rekawicy minimum 305 mm, grubo$é srednia na palcu 0.215
mm, Srednia na dloni 0.200 mm oraz $rednia na mankiecie 0.170 mm (potwierdzone karta techniczng




Wytworcy), sita zrywu $rednia przed starzeniem 13N oraz Srednia po starzeniu 15N (potwierdzone
kartg techniczng wytworcy), wydhuzenie $rednie przed starzeniem 986%, $rednie po starzeniu 923%,
posiadajace AQL 0.65. Rekawice wolne o akceleratorow chemicznych (potwierdzone raportem
badania wykonanym przez niezalezne laboratorium. Oznakowane datg produkcji, oznakowane datg
waznosci i numerem serii, opakowanie: koperta zewngtrzna folia/folia, koperta wewngtrzna
papierowa.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy Podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie nr 27:

»Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy Zamawiajacy oczekuje rekawic oznakowanych jako
medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych wedlug  metodologii opisanych w normach
wymienionych w SIWZ i speliajacych wymagania norm EN 374-1 (z wylaczeniem punktu 5.3.2),2,3
. w zakresie bedgcym podstawa do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostke
notyfikowang dla Srodka ochrony osobistej kategorii I11?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania rekawice bedace wyrobem medycznym i $rodkiem
ochrony indywidualnej w kat. IIT zgodnie z norma EN 374-1 (z wylaczeniem punktu 5.3.2),2,3.

Pytanie nr 28:

»Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy Zamawiajacy w celu weryfikacji dopusci potwierdzenia
parametréow zaoferowanych rekawic Karta techniczng dystrybutora/dokumentem producenta?
Pragniemy zauwazy¢, ze Karte Techniczng wystawia si¢ na podstawie szeregu licznych testéw dla
wielu serii, nie tylko Jednej jak w przypadku raportu i dzigki temu deklaruje powtarzalnosé
parametréw dla wszystkich stosowanych przez uzytkownika rekawic.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Czesé nr 1

Pytanie nr 29:

»Prosimy Zamawiajacego o mozliwosé zalaczenia wynikéw badan producenta lub wynikéw badan
niezaleznych sprzed 2015 r.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie nr 30:

wPoz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic przebadanych na min. 12 substancji chemicznych na
min. 1 poziomie w tym 8 substancji chemicznych na min, 4 poziomie, pakowanych po max 100 szt.”
Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 31:

»wPoz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic posiadajgcych poziom protein < 34,6 pg/g.”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.,

Pytanie nr 32:
»Poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic przebadanych na przenikanie min, 3 substancji
chemicznych najczesciej uzywanych w placéwkach medycznych.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajjcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,




Pytanie nr 33:

»Poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o odstapienie od przebadania rekawic na wszystkie substancje z zalacznika
A, ktére uwzgledniajg jedynie substancje stosowane w przemysle (Lista w tabeli nr 1) na rzecz badan
na przenikanie 70% izopropanolu, 33% Formaliny, wystepujace w Srodkach dezynfekcyjnych oraz
cytostatykow.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odstepuje od wymogu przebadania r¢kawic na wszystkie substancje
Z zalacznika A.

Pytanie nr 34:
»Poz, 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy rekawic diagnostycznych nitrylowych
bezpudrowych o dobrej wrazliwosci dotykowej, mikroteksturowane z dodatkowsy tekstura na koricach
paledw, oznakowane jako wyréb medyczny klasy I i $rodek ochrony osobistej kategorii III,

normami EN 455, EN 374-1 (z wylaczeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 - informacja na opakowaniu.
Rekawice posiadajace badania na min. 8 zwigzkéw chemicznych wg EN 374-3 Iub alternatywnej, w
tym zasade organiczng i nieorganiczng, kwas organiczny i nieorganiczny, 33% formaling i 70%
izopropanol na min. | poziomie ochrony (raport jednostki niezaleznej od producenta zalaczony do
oferty), informacja o barierowosci dia min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji oraz min. 15
cytostatykéw wg. ASTM D 6978-05 (raport zafgczony do oferty). Rozmiary XS-XI, pakowane po 100
sztuk. Oznakowanie kolorystyczne w zaleznosci od rozmiaru.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajjcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 35:
»Poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy rekawic diagnostycznych nitrylowych do
badari, cienkie, grubosé na palcach 0,1 +/-0,02 mm, mikroteksturowane z dodatkowg teksturg na
palcach, polimeryzowane wewnatrz, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu),
zgodnos¢ z norma EN 455 potwierdzona przez Jjednostke notyfikowang, oznakowane jako wyréb
medyczny Klasy I i $rodek ochrony indywidualnej Kategorii IIT z adekwatnym oznakowaniem na
opakowaniu (norma EN 455, » EN 374-1 (z wylaczeniem pkt. 5.3.2), -2, -3 z poziomami ochrony, EN

420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normg EN 374-3 Przebadane na

normg ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Certyfikaty zgodnosci z ISO 13485,
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Rozmiary XS-XL, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).
Oznaczenie rozmiaru co najmniej na S. $ciankach opakowania.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36:

»Poz. 3

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic o grubo$é na palcu min. 0,11 mm. Zgodne z
normami EN 455, EN 374-1 (z wylaczeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 — informacja na opakowaniu.
Rekawice posiadajace badania na min. 8 zwigzkow chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, na
min. 1 poziomie ochrony, informacja o barierowosci dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji
oraz min. 15 cytostatykéw wg. ASTM D 6978-05 (raport zataczony do oferty), sita zrywania zgodnie
znormg 455 - min. 6N. Opakowanie max 100 sztuk.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,




Pytanie nr 37:

»Poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic o sile zrywania min. 7 N posiadajacych barierowogé
dla min. 14 substancji chemicznych wg EN 374-3, na 6 poziomie ochrony. Opakowanie max 100
sztuk.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajjcy Podtrzymuje zapisy STWZ,

Pytanie nr 38:

Poz. 4

b

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic posiadajacych poziom protein <115 nug/g.”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ,

Pytanie nr 39;

»P0z, 4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rekawic w rozmiarze XI, pakowanych po 90 szt
z odpowiednim przeliczeniem oferowanych rekawic do peinych opakowan w gore.

Czesé nr 2

Pytanie nr 40:

»Poz. 1

Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STWZ,

Pytanie nr 41:

Odp, Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ,

Pytanie nr 42:
»Poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic posiadajacych niski poziom protein < 70 ng/g
rekawicy, co zgodnie z dostgpng literatura fachowsg jest poziomem Zapewniajagcym minimalne ryzyko
wystapienia objawéw alergii na lateks.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.



Pytanie nr 43:

»P0Z. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy rekawic o dt. 260-285 mm w zaleznosci od
rozmiaru, ktéra w pelni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczenstwo pracy podczas zabiegu
chirurgicznego, Pragniemy podkresli¢, ze réznica w diugosci rekawic wynika jedynie z wielkosci —
diugosci samej dloni, na ktérg dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast dhigosé samego mankietuy
pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiaréw. Sita zrywania przed starzeniem min, 14 N,
Powierzchnia mikroteksturowana na calej powierzchni | zapewniajgca dobrg chwytnosé. Wewnetrzna
warstwa polimerowa (poliuretanowa) o strukturze sieci, ulatwiajaca naktadanie na suche i wilgotne
dlonie. Mankiet réwnomiernie rolowany z pogrubionym brzegiem, zabezpieczajacy przed zsuwaniem
si¢ rekawicy. Poziom protein < 10 pg/g potwierdzony badaniami niezaleznego laboratorium od
producenta.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STWZ,

Pytanie nr 44;

wPoz. 2
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie nieznacznie rézniacej grubosci konwencjonalnej rekawicy
wynoszacej na palcu min. 0,21 -0,22 mm, korzystnie wplywajacej na barierowosé materiatu. Dlugogé

Odp. Zamawigjgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ,

Pytanie nr 45;

»Poz. 2

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rekawic chirurgicznych
antyalergicznych, bezpudrowych, pdisyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, tréjwarstwowych.
Powierzchnia zewnetrzna mikroteksturowana, antyposlizgowa. Warstwa wewngtrzna 100% nitryl,

poziom AQL po zapakowaniu 0,65, sita zrywania min. 16 N. Opakowanie max 50 par, sterylizowane
radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podluznymi i poprzecznymi
wzmocnieniami, opakowanie zewngtrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 46:

»P0Z. 3

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rekawic lateksowych,
bezpudrowych, ksztalt w peni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana
(antyposlizgowa) na calej powierzchni, zapewniajaca dobra chwytnosé. Wewnetrzna warstwa
polimerowa ulatwiajgca nakladanie na suche i wilgotne dlonie. Dlugo$¢ min. 280 mm. Sita Zrywania
przed starzeniem min. 12 N, Poziom protein < 10 Hg/g potwierdzony badaniami niezaleznego
laboratorium od producenta.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ,

Pytanie nr 47:

»P0z. 3

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie  jako alternatywy wysokiej  klasy rekawicy
mikrochirurgicznej poisyntetycznej, lateksowo-nitrylowej trojwarstwowej, catkowicie syntetycznej na
styku z dlonig uzytkownika, dodatkowo pokrytej warstwa silikonu, co uniemozliwia kontakt dlonj z



proteinami lateksu, dajac jednoczesnie komfort uzytkowania naturalnej gumy przy jednoczesnie
wysokiej barierowosci syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwigzanie, Posiadajgcych
zewnetrzng warstwe antyposlizgows, mankiet anatomicznie prosty z dodatkowym wzmocnieniem w
postaci rolowania oraz widocznym systemem podhuznych i poprzecznych wzmocnien, sila Zrywania
przed starzeniem min. 12-16N o poziomie AQL po zapakowaniu 0,65.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 48:

»Poz, 4

wplywajaca korzystnie na barierowosé rekawicy. Mankiet rolowany ze strefg adhezyjng. AQL < 1,0.
Opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 49:

»P0Z. 4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wydtuzenia przed starzeniem min. 780-820%, po starzenin
min. 760-800%.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ,

Cze¢éé nr 3

Pytanie nr 50:
»Poz. 1

wilgotne dtonie, posiadajacych mankiet anatomicznie prosty, rolowany ze strefg adhezyjna.
Powierzchnia zewnetrzna delikatnie teksturowana, antyposlizgowa (Idealna dia procedur
wymagajacych podwyzszonej chwytnosci). Barierowosé dla min. 10 substancji cytostatycznych,
zgodnie z ASTM D 6978-05. Grubosé na palcu 0,23 mm, wplywajaca korzystnie na barierowosé
rekawicy. AQL < 1,0.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 51:

»Poz. 1

Chlorowodorek Doksorubicyny (>480 min.), Etopozyd (>240 min.), Fluorouracyl (>240 min.),
Dekarbazyna (>480 min.), Cisplatyna (>240 min.), Mitomycyna C (>480 min.), Mitoxantron (>240
min.), Karmustyna (>240 min.). Obnizony poziom AQL wynoszacy 0,65 po zapakowaniu. Pakowane
po 40 par.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 52:

»P0z. 2

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie pozycji 2 z czesci nr 3 do odrebnego zadania, co umozliwi
zlozenie ofert wigkszej ilosci wykonawcow i tym samym wplynie korzystnie na konkurencyjnos¢
oferty. Pragniemy réwniez podkreslié, iz opisane rekawice z powyzszych pozycji sa wykorzystywane
do zupetnie innych procedur.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ,

Pytanie nr 53;

»Poz. 3

EN 374-3 — 3 min. 15 substancji (poza Cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w
tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na dzialanie min. 13
Ccytostatykéw, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z
wynikami), opakowanie max 100 szt,”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 54:

»P0zZ. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy rekawic nitrylowych do procedur o
podwyzszonym ryzyku z wewnetrzng powloka nawilzajaco-nattuszczajaca z aloesem dodatkowo
wzbogaconym witaming E. Sila zrywania przed starzeniem min, 10,2 N. Barierowo$¢ dla min, 19
substancji chemicznych. Odpome na dziatanie min. 10 cytostatykow, w tym Karmustyny,
Doxorubicyny, Winkrystyny, Fluorouracyl, Etopozyd. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STWZ.,

Czesé 4

Pytanie nr 55:

»Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rekawic ortopedycznych
lateksowych bezpudrowych, o powierzchni zewngtrznej mikroteksturowanej, antyposlizgowej,
wewnetrzna warstwa CPC - o dzialaniy bakteriobdjczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane.

wzmocnieniami, opakowanie zewngtrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe z dodatkowym
tloczeniem utatwiajacym otwieranie, Obnizony poziom AQL Wynoszacym po zapakowaniu 0,65.”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Czesé 6

Pytanie nr 56:

»Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych nitrylowych z przedtuzonym
mankietem do wysokiego ryzyka, mikroteksturowane z dodatkowy teksturg na palcach, o grubosci na
pojedynczej $cianie palca min. 0,15 mm + 0,01 mm, opakowanie max 100 szt.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie nr 57;

»Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego
ryzyka, koloru biatego, mikroteksturowanych na calej powierzchni dodatkowo teksturowanych na
konicach palcéw, o sredniej grubogci na palcu min. 0,1 + 0,02mm, dtugos¢ min. 265 mm. Rozmiary
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XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozujacym ograniczonym folia ograniczajgcg otwor
dozujacy po max 150 sztuk.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STWZ,

Czesé 7

Pytanie nr 58:

»Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rekawic neoprenowych, o
syntetycznej powloce polimerowe;j (poliuretanowej), wewnetrzna powierzchnia ulatwiajgca zakladanie
na suche i wilgotne dtonie, Powierzchnia zewnetrzna delikatnie teksturowana, antyposlizgowa
(Idealna dla procedur wymagajacych podwyzszonej chwytnosci). Gruboéé na palcu 0,23 mm,
wplywajaca korzystnie na barierowosé rekawicy. AQL < 1,0.”

Odp. Z, amawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STWZ,

Powyisza informacja zostala zamieszczona na  stronie internetowej Zamawiajgcego
w dniu 16.03.2018 r.

o,
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