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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,Dostawa sprzetu i wyposazenia medycznego
jednorazowego uzytku” - nr sprawy 24/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przekazuje tre$é
zapytah  dotyczacych  zapiséw  specyfikacji  istotnych  warunkéw  zamoéwienia  wraz
z wyjasnieniami. W przedmiotowym postgpowaniu wplynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1:

»Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w ramach czesci nr 14 poz.l maski
z trokami o dt. min.40cm?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

»Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w ramach czesci nr 14 poz3 maski
z gumka?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

»Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozZenie wraz z ofertg o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w sytuacji gdy dany oferent nie nalezy do zadnej grupy
kapitalowej?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 4:
»Dotyezy § 7 ustgp 1 umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wskazanie jako podstawy do

ustalenia wysokosci kary umownej w przypadku odstgpienia warto$é niezrealizowanej czesci umowy?
W przypadku zrealizowania zgodnie z umowa znacznej czgsci przedmiotu umowy, naliczanie kar od
catosci jest wyraznie zawyzona.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 5:

»CZESC NR 31, ilo§é pozycji 12 pozycja 12 Czy Zamawiajacy dopusci cewnik dwuswiatlowy
poliuretanowy 12FR o diugosci 15 em (nr katalogowy: EF-7613), 20cm (nr katalogowy: EF-7713) i
24cm (nr katalogowy: EF- 7813) lub cewnik dwuswiattowy 14 Fr o diugosci 15 ¢m (or katalogowy:
EF- 8613), 20cm (nr katalogowy: EF-8713) i 24cm (nr katalogowy: EF-8813) widoczny w RTG.
Biokompatybilny, termowrazliwy material cewnika migknie po implantacji co zwieksza
bezpieczenstwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepltywoéw dla ulatwienia
doboru wiasciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczajace obrotowe skrzydelka. Rozmiar i dhugosé
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cewnika podana we French naniesiona na piaste cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igle
wprowadzajgcg 18Ga x 7cm, strzykawk¢ Sml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o
wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038"", dwa koreczki

heparynizowane.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 6;

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg¢ na wydzielenie pozycji 12 z Czesci nr 31 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiajagcemu mozliwosci na skfadania ofert konkurencyjnych co
przetozy si¢ na efektywne zarzadzanie srodkami publicznymi.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 7:

»Czesé 16 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie podkladéw z rozdrobnionej pulpy
celulozowej lub z wkiadem 8 warstwowym?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 8:

»Czes¢ 26 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie ubran z widkniny typu SMS
o gramaturze 35 lub 40 g/m kw, bluza dekoltem typu V”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:
»czes¢ 31 pozycja 12 Czy Zamawiajacy dopusci cewnik dwuswiatiowy, poliuretanowy, wykonany z

biokompatybilnego materialu zapobiegajacego zwezaniu naczyn, budowa cewnika zmniejsza ryzyko
adhezji bocznej do $ciany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworéw, z koncowka
schodkowg, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedtuzaczami, ze wsunigtymi mandrynami,
cewnik o przekroju 14FR i dlugosciach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objgtosci wypelnienia na
ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw
apirogenny kompletny do implantacji w sklad ktérego wchodzi: igla z koficowka echogeniczna,
rozmiar 18 G x 7 cm, dtugi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i koficéwka typu J, wymiary 0,035 cala x
70 cm, strzykawka 10 ml z tlokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz
hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, Iacznik prowadzacy typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie
cewnika warstwa przylepna, opatrunki, skrzydetko mocujace cewnik (na szwy) oraz mandryny
ufatwiajace zalozenie cewnika?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:
»Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie cz¢sé 31 pozycji 12 do osobnego pakietu?

Pozwoli to Zamawiajacemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak rowniez wplynie na

ekonomiczne gospodarowanie $rodkami publicznymi.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:
»ezesé 31 Czy dopusci w pozycji 10 do postgpowania produkt Cytrynian sodu™ 1000 ml

z przeliczeniem zamawianej ilosci ( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1g —
cytrynian sodu jednowodny 10,36 g — woda do iniekcji wystarczajagca na 1000 ml. Elektrolity
(mmol/l): Na+ 1352 — Citrate3- 500, stosowany w polaczeniu z hemodializa (HD) lub ciagla terapia
nerkozastgpcza (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylnyi wolny od
pirogenéw antykoagulant do systemu pozaustrojowego? *

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,



Pytanie nr 12:

»eze§é 31 Czy Zamawiajgcy w pozycjach 8 i 11 dopusci produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w
hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urzadzefi CRRT zawierajacy w swoim skladzie cytrynian
sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; CI 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w
opakowaniu 5000ml dostosowany do réznych rodzajow potaczen (naktadka typu luer-lock, igta typu
spike, igla)?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:
»eze§é 31 Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 8, 10 i 11 do osobnego pakietu?

Pozwoli to Zamawiajgcemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak réwniez wplynie na
ekonomiczne gospodarowanie srodkami publicznymi.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

~»CZESC NR 1, ilosé pozycji 1, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopusei produkt OncoFlow system do
infuzji centralnych metodg grawitacyjng. Zestaw zawiera: regulator przeptywu Dosi-Flow 10, kolec z
odpowietrzeniem fatwy do czyszczenia, beziglowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyréwnawczym
20-kropli/ml z filtrem, linia o diugosci 160cm, regulator przeptywu, port beziglowym typu Y i
konektor Luer-Lock z samoptuczacy si¢ nakretky. Zestaw zawiera 2 wloty. Numer katalogowy:

ODF20P. Opakowanie zawiera 20 sztuk produktu.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zgodnie z zapisami SIWZ w Czesci nr 1 Zamawiajgcy wymaga systemu do podawania leku z grupy
TAXOLI (Paclitaxel) co jest jednoznaczne z obecnoscig w linii infuzyjnej filtra o wewnetrznej

Srednicy porow < 0,22um.

Pvytanie nr 15:
»Czesci nr 32 poz. 1 Zwracamy si¢ z prosba o odstapienie od wymogu, aby zszywki byly powlekane

teflonem. Wyr6b medyczny przewidziany do aplikacji skdrnej, niepozostajacy trwale w ciele pacjenta,
w zupehosci spelnia swojg funkcje wykonany ze stopu tytanu klasy medycznej. Wymog, aby zszywki
byly pokryte teflonem, znaczaco zaweza krag wykonawcow, ktérzy moga sie ubiegaé o to
zamoOwienie.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podirzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

»Czesci 34 poz. 1 i 2 Zwracamy si¢ z prosba o doprecyzowanie, co Zamawiajacy ma na mysli
okreslajac, ze kaniula ekstrakcyjna powinna by¢ ,,z rynienka”. Zapis ten sugeruje liczbe pojedyncza.
Pytanie wynika z faktu, Zze zestawy takie sa dostepne z ekstraktorami posiadajgcymi jedng lub dwie
rynienki. Powszechnie panuje opinia, ze ekstraktor wyposazony w dwie rynienki osadzone naprzeciw
siebie, jest znacznie skuteczniejszy, poniewaz bioptat zaciskany jest z dwoch stron. Daje to gwarancje
pewnego oderwania materiatu oraz wyjecia go z kaniuli w nienaruszonym stanie.

Wobec powyzszego, bardzo prosimy o jednoznaczne potwierdzenie jakiego typu powinien byé
ekstraktor.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy ma na mysli osobng kaniulg ekstrakcyjng w postaci rynienki
wycinajgcej cylinder kostny.

Pytanie nr 17:

»Dotyczy upowaznienia

W zwigzku z pojawieniem si¢ watpliwosci dotyczacych zakresu pelnomocnictwa w ww postepowaniu,
zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze wystarczajace dla Zamawiajgcego
bedzie zlozenie pemomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobg umocowana do zaciggania



zobowiazan i skladania o$wiadczen woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w ktérym wskazana
osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwolan, a takze
przylaczania si¢ do postgpowan wszczgtych na skutek wykorzystania srodkéw ochrony prawnej przez
innych wykonawcéw oraz podpisywania dokumentéw za zgodnos¢ z oryginalem”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 18:

wDotyczy JEDZ

Prosimy o potwierdzenie czy w czgéci IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia,
dotyczacej kryterium kwalifikacji, wykonawca moze ograniczy¢ si¢ do wypeienia sekcji o oraz C
pkt. 1b), 11), 12)i nie musi wypelnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w czegsci IV.”

Odp. Zamawiajgcego: JEDZ jest dokumentem wlasnym Wykonawca, powinien potwierdzaé
warunki i wwmagania Zamawiajgcego zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 19:
»Dotyczy SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy uzna za spelniony wymdg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,

Jesli wykonawca, ktéry nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie

wraz z oferty”

Odp. Zamawiajqcego: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajgcego na
stronie internetowej informacji, zgodnej z art. 86 ust, 5, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadezenie o
przynaleinosci lub braku przynaleinosci do tej samej grupy kapitatowej. Wraz ze zoieniem
oswiadczenia wykonawca moze priedstawic dowody, te powigzania z inmym wykonawcq nie
prowadzq do zakiécenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

Pytanie nr 20:
»Dotyczy § 3 ust. 5, 6 i 7 wzoru umowy

Zwracamy si¢ z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o tre$¢: z zastrzeZeniem ceny razaco wysokiej,
niekorespondujgcej z aktualnymi cenami rynkowymi.
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 21:

»Dotyezy § 7 ust. 1 wzoru umowy Naszym zdaniem, kary umowne winny byé naliczane od
wartosci netto niezrealizowanej umowy/dostawy, a nie od wartosci umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwloke w platnosciach naliczane sa od wartosci niezaptaconych faktur w
terminie a nie od wartosci wystawionych faktur w miesiacu. Taki zapis sprawia ze strony umowy nie
$3 TOWNOprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane byly tylko od wartosci netto nie wykonanego $wiadczenia.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Kary naliczane od wartosci netto zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 22:

»Pakiet 11 poz. 1: Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie przylepca na tkaninie wiskozowej?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 23:
»Pakiet 11 poz. 3: Prosimy o wydzielenie do odrebnego pakietu.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24:

»Pakiet 11 poz. 4: Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6x9cm?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.



Pytanie nr 25;
»Pakiet 11 poz. 7: Prosimy o wydzielenie do odrebnego pakietu.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:
»Pakiet 12 poz. 1, 2: Prosimy o odstapienie wymogu czasu chlonnosci wody.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 27:

»Pakiet 14 poz. 1: Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie masek o dhugosci trokéw gérnych min. 42
cm, dolnych min. 37 cm?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28:
»Pakiet 15 poz. 2: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterylnego barierowego fartucha

chirurgicznego o kroju standardowym (niereglanowym) bez wzmocnien — fartuch przeznaczony do
procedur generujgcych standardows ilos¢ ptynéw, wykonany z widkniny przepuszczajacej powietrze
SMMS o gramaturze 35 g/m2 z zakladanymi potami, ztozony w sposéb zachowujacy sterylny obszar
na plecach. Poszczegélne elementy fartucha wykonane z materiatu bazowego sa polaczone ze sobg
poprzez zgrzewanie ultradZzwickami. Fartuch jest zlozony w sposéb zapewniajacy aseptyczna
aplikacje, wigzany na troki wewnegtrzne oraz troki zewngtrzne z kartonikiem. Z tyh, w okolicach szyi,
zapigcie na rzep nie mniejszy niz 2x 13 cm, mankiety o dtugosci min. 7 cm wykonane s3 z poliestru.
Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalajace na
identyfikacjg przed rozlozeniem. Rozmiary fartucha jednoczesnie oznaczajgce jego dhugosé nr 1- 130
cm (szerokosé 150 cm/dlugosé rekawa 62 cm) oraz nr 2- 150 cm (szerokos¢ 160 cm/dhugosé rekawa
66 cm). Fartuch zapakowany z dwoma rgcznikami do rgk o wym. 30 x 40 cm, wewnetrzne owiniecie z
papieru do sterylizacji, zewngtrzne papier- folia. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Na opakowaniu
zewngtrznym znajdujg si¢ dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierajace
informacje o producencie, nr ref, LOT i dat¢ waznosci. Fartuch zgodny z norma PN EN 13795.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 29:

»Pakiet 15 poz. 3: Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie sterylnego barierowego fartucha
chirurgicznego o kroju standardowym (niereglanowym) wzmocnionego — fartuch przeznaczony do
procedur generujacych duzg ilo$¢ plynéw, wykonany z widkniny przepuszczajacej powietrze SMMS o
gramaturze 35 g/m2 z zakladanymi potami, zfozony w sposéb zachowujacy sterylny obszar na
plecach, wyposazony w nieprzemakalne wstawki z dwuwarstwowego laminatu (wléknina
polipropylenowa i folia polietylenowa; w czgsci przedniej gramatura wzmocnienie 42 g/m2, na
r¢kawach 40,5 g/m2 — odporno$¢ na przenikanie cieczy >119 cm H20 (cze$é przednia- strefa
krytyczna) oraz >179 cm H20 (rgkawy- strefa krytyczna). Poszczegdlne elementy fartucha wykonane
z materiatu bazowego sa polaczone ze soba poprzez zgrzewanie ultradzwigkami. Fartuch jest zlozony
W spos6b zapewniajacy aseptyczng aplikacjg, wigzany na troki wewnetrzne oraz troki zewnetrzne z
kartonikiem. Z tyls, w okolicach szyi, zapi¢cie na rzep nie mniejszy niz 2x 13 cm, mankiety o
diugosci min. 7 cm wykonane s z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki
naklejone na fartuchu, pozwalajace na identyfikacj¢ przed roztozeniem. Rozmiary fartucha
Jednoczesnie oznaczajace jego dlugosé nr 1- 130 cm (szerokos¢ 150 cm/ dtugosé rekawa 62 cm) oraz
nr 2- 150 cm (szerokos¢ 160 cm/dtugo$é rekawa 66 cm). Fartuch zapakowany z dwoma recznikami do
rgk o wym. 30 x 40 cm, wewngtrzne owinigcie z papieru do sterylizacji, zewngtrzne papier- folia.
Sterylizowany tlenkiem etylenu. Na opakowaniu zewnetrznym znajduja si¢ dwie etykiety
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierajace informacje o producencie, nr ref, LOT i date
waznosci. Fartuch zgodny z normg PN EN 13795.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.



Pytanie nr 30:

»Pakiet 15 poz. 4: Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie sterylnego barierowego fartucha
chirurgicznego o kroju standardowym (niereglanowym) bez wzmocnieri — fartuch wykonany z
widkniny przepuszczajacej powietrze SMMS o gramaturze 35 g/m2 z zaktadanymi potami, zlozony w
sposob zachowujacy sterylny obszar na plecach. Poszczegdlne elementy fartucha wykonane z
materiatu bazowego sg polaczone ze soba poprzez zgrzewanie ultradzwigkami. Fartuch jest ztozony w
spos6b zapewniajacy aseptyczng aplikacje, wigzany na troki wewnetrzne oraz troki zewnetrzne 7
kartonikiem. Z tylu, w okolicach szyi, zapigcie na rzep nie mniejszy niz 2x 13 cm, mankiety o
dlugosci min. 7 cm wykonane sa z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki
naklejone na fartuchu, pozwalajace na identyfikacje przed rozlozeniem. Rozmiary fartucha
jednoczesnie oznaczajace jego diugosc nr 1- 130 cm (szerokosé 150 cm/dlugo$é rekawa 62 cm) oraz
nr 2- 150 cm (szerokosé 160 cm/ dugosé rekawa 66 cm). Fartuch zapakowany z dwoma recznikami
do rgk o wym. 30 x 40 cm, wewngtrzne owinigcie z papieru do sterylizacji, zewnetrzne papier- folia.
Sterylizowany tlenkiem etylenu. Na opakowaniu zewnetrznym znajduja si¢ dwie etykiety
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierajace informacje o producencie, nr ref, LOT i date
waznosci. Fartuch zgodny z normg PN EN 13795.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 31;

»Pakiet 16 poz. 1: Czy Zamawiajagcy wyrazi zgode na zaoferowanie podkladow chionnych
skladajacych sig z: warstwy kontaktowej od strony pacjenta: widknina polipropylenowa; warstwy
chlonnej: masy celulozowej; warstwy spodniej: folii PE oraz nietoksyczny klej syntetyczny na
bokach?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32:
»Pakiet 17 poz. 1: Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej

na male czgSci konczyny (kilka palcéw/dloni/stopa) o szerokosci 2,4 2.9cm
i dlugosci w stanie swobodnym 1 m?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33:
»Pakiet 17 poz. 2: Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej
na o na konezyny (rami¢/koficzyna dolna/udo i male glowy) o szerokosci

3,8- 4,6¢cm i diugosci w stanie swobodnym 1 m?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34:
»Pakiet 17 poz. 3: Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej

na o na duze glowybrzuch i niewielkie tulowia o szerokosci 6,5- 7,5¢m
i dlugoéci w stanie swobodnym 1 m?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35:
»Pakiet 17 poz. 4: Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej

na o na duze tulowia o szerokosci 8,6- 9,6cm i dilugosci w stanie swobodnym
1 m7®
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36:
»Pakiet 18 poz. 1, 2: Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie opasek dzianych podtrzymujacych?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podirzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 37:

»Czesé 1, Pozycja 1 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie jako réwnowaznych zestawow
o fgcznej dlugosci 160cm jak dotychczas stosowane przez Panstwa placowke, spetniajace pozostate
wymogi SIWZ?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zgodnie z zapisami SIWZ w Czesci nr 1 Zamawiajgcy wymaga systemu do podawania leku z grupy
TAXOLI (Paclitaxel) co jest jednoznaczne z obecnoscig w linii infuzyjnej filtra o wewnetrznej
Srednicy porow < 0,22um.

Pytanie nr 38:

»Czgs¢ 14, Pozycja 1, 2 Czy Zamawiajacy wyrazi piszac maska ,,pelnobarierowa’ ma na mysli maske
wodoodporng klasyfikowang jako IIR? Jest to maska zapewniajaca najwyzszy stopien ochrony.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyisza informacja zostala zamieszczona pa stromie internetowej Zamawiajgcego
w dniu 03.04.2017 r.
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