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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: »Przeglady techniczne oraz naprawy
pogwarancyjne sprzetu i aparatury medycznej bedacej na wyposazeniu
Waojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Shupsku
Sp. z 0.0.”

- mr sprawy 34/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przekazuje
tres¢ zapytan dotyczacych zapisow specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z
wyjasnieniami. W przedmiotowym postgpowaniu wplynety nastepujace zapytania;

Pytanie nr 1:

»Dotyczy SIWZ czgs¢ 1II Naprawy p. 5 oraz umowy § 1 ust. 13: Czy Zamawiajgcy usunie
zapis ,, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pozostawienia u Zamawiajgcego zuzytych materialow
i czgsci zamiennych”. Wielu dostawcéw, szczegdlnie autoryzowanych przez producenta
sprzedaje czesci zamienne z rabatem tylko pod warunkiem zwrotu czesci uszkodzonej. W
przypadku braku zwrotu koszty czesci zamiennych sa drozsze o okolo 30%. Zgoda
Zamawiajgcego umozliwi przeprowadzenie naprawy korzystniejszej cenowo przy zatozeniu,
ze ewentualna wymiana czgsci zamiennych bedzie si¢ wiazata z ich zwrotem do producenta.
Podkreglamy, ze w przypadku kiedy zwrot czgsci zamiennej nie bedzie konieczny i nie bedzie
miat wplywu na ceng czgsci nowej, czesé ta pozostanie wiasnoscia Zamawiajacego.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie zapisu. Proponowana
zmiana zostanie wprowadzona do umowy i opisu.

Pytanie nr 2:

»Dotyczy umowy § 4 ust. 3: Po wykonaniu ustugi w naszej firmie wystawiany jest Raport
Serwisowy zawierajacy opis dokonanej naprawy, wykaz czesci zuzytych do naprawy wraz z
ich ceng, czas poswigcony na naprawe, adnotacje o wpisie naprawy w dokumentacji
naprawianej aparatury. Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy uzna Raport Serwisowy za
rownowazny protokolowi odbioru napraw.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy uzna Raport Serwisowy.

Pytanie nr 3:
,,do formularza asortymentowo — ilo$ciowego — zatacznik nr 2 ( pakiety 1 A1-AS5, B1-BS8, C,

E, F-F5, G, pakiet 2 C1-C4, 9A-9H, K3-K8, pakiet 10F)

Czy Zamawiajacy udzieli informacji, czy w ramach przegladow Wykonawca ma uwzglednié
cen¢ wymiany akumulatoréw czy bedzie to rozliczane dodatkows oferta?

Wedlug zalecefi producenta wymiana akumulatoréw nie nastepuje co roku, zalezne jest to od
wielu czynnikéw m. in. warunkow eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant
moze stwierdzi¢ taka konieczno$¢. Jezeli mamy wymieniaé akumulatory, prosimy o
informacj¢ w ktérych urzadzeniach w przeciagu 3 lat nastapila taka wymiana?”’

Odp. Zamawiajgcego:
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141 — DEIGARD — wymiana akumulatora
1A2 — bez wymiany akumulatoréw
1A3 - bez wymiany akumulatorow
144 — LIFEPAK 9B, 10B - bez wymiany akumulatoréw

- LIFEPAK 12 — wymiana 1 szt. akumulatora

- LIFEPAK 20 — wymiana wszystkich akumulatorow
145 — CARDIO — wymiana akumulatora
BI1-B8 — w razie koniecznosci wwmiana akumulatoréw
IC,3,F,-F5,G w razie koniecznosci wymiana akumulatoréw
2C1 — C4 — w razie koniecznosci wymiana akumulatorow
94 — 9H - w razie koniecznosci wymiana akumulatoréw
9K3 — 9K8 — dot. napraw
10F — w razie koniecznosci wymiana akumulatorow

Pytanie nr 4;

»do formularza asortymentowo — ilosciowego- zalgcznik nr nr 2 ( pakiety 16 B3 i B7)
Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba takze o informacje czy w ramach przegladéw respiratorow
majg by¢ wymieniane pakiety serwisowe? Jezeli tak prosimy o informacje co zostato
wymienione w podanych respiratorach w przeciagu 3 lat?”

Odp. Zamawiajgcego: Tak. Dodatkowo wymienié nalezy:

16B3 — wymiana akumulatora

16B7 — wymiana akumulatorow 2 szt.

W przeciggu 3 lat wymieniono 1 akumulator.

Pytanie nr S:
»Dot. Czes¢ III do SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia — naprawy pkt 10

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o odstgpienie od Zadania, aby na fakturze
znajdowaly si¢ w oddzielnych pozycjach ceny roboczogodziny oraz koszty dojazdéw. Cena
roboczogodziny oraz koszt dojazdu sg warto$cig stata, podana w formularzu cenowym oferty.
Dlatego prosimy o dopuszczenie, aby na fakturze byla wyszczegélniona cena czgsel i
materialéw oraz ushiga serwisu, a do faktury byt dolgczony dokument ze szczegdlowym
kosztem roboczogodziny i dojazdu (np.: formularz cenowy z oferty).”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:
»Dot. Pakiet 16 B7, 16 A-B W zwiazku z tym, iz zgodnie z zaleceniami producenta

respiratoréw Medumat, firmy Weinmann, podczas przegladéw sprzetu nalezy po kazdych 2
latach uzytkowania wymienia¢ zestawy przegladowe, zalezne od roku produkcji respiratora -
czy zamawiajagcy wymaga, aby zgodnie ze wskazaniami producenta zestawy zostaly
wymienione podczas przegladu?

Wymiana zestawéw przegladowych jest warunkiem niezbgdnym, aby urzadzenia zostaty
dopuszczone do dalszej eksploatacji.”

Odp. Zamawiajgcego: Nalely wymieni¢ zestawy przeglgdowe zgodnie z zaleceniem
producenta oraz wymieni¢ 2 akumulatory.

Pytanie nr 7:

»Prosimy o podanie numerdéw seryjnych oraz roku produkcji respiratoréw Medumat Standard
z pakietu 16 A-B, pakiet 16B7”

Odp. Zamawiajgcego:

14230 - 2011, 14921 — 2011, 14987 - 2011



Pytanie nr 8:

»Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosbg o zmiang zapisu umowy w§ 1 ust. 11 na
nastepujacy:

» Wykonawca zobowigzuje si¢ przystapi¢ do naprawy w ciagu maksymalnie 72 godzin w dni
robocze po otrzymaniu zlecenia drogg e-mail lub faxem od Zamawiajgcego oraz usungé
awari¢ w ciaggu maksymalnie 10 dni roboczych w przypadku, kiedy nie zachodzi koniecznogé
sprowadzenia czgsci zamiennych od dostawcéw krajowych lub do 21 dni roboczych w
przypadku kiedy zachodzi koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennych od dostawcow
krajowych liczac od momentu przystgpienia do naprawy lub po uzyskaniu pisemnej zgody na
przystapienie do naprawy i rozpoczeciu jej realizacji - gdy warto$é materiatéw i czesei
zamiennych przekracza warto$¢ 1000,00 z} brutto jednej naprawy. W przypadku gdy czas
naprawy przypada na dni wolne od pracy to maksymalny czas naprawy wydtuza si¢ o 72
godziny.”™”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:
,»Dotyczy pakietu nr 16B1, 16B2, 16B3, 16B4, 16BS5, 16B6, 16B7:

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosbg o wyjasnienie, czy przeglad respiratoréw wymienionych w
SIWZ obejmuje réwniez wymiang akumulatoréw oraz pakietéw serwisowych ? Udzielenie
przez zamawiajgcego precyzyjnych wyjasnieni w powyzszym zakresie pozostaje szczegOlnie
istotne dla wyceny przysziej oferty przetargowe;j.”

Odp. Zamawiajgcego: Przeglyd respiratoréw wymienionych w SIWZ nie obejmuje wymiany
akumulatorow, obejmuje pakiety serwisowe zgodnie z zaleceniem producenta.

Pytanie nr 10:

»Dotyczy pakietu nr 2E1, 2E2, 2E3, 2E5:

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosbg o wyjasnienie, czy przeglad aparatéw do znieczulef
obejmuje takze przeglad znajdujacych si¢ przy nich monitoréw i moduléw gazowych ? Jesli
tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie
przez zamawiajgcego precyzyjnych wyjasnien w powyzszym zakresie pozostaje szczegolnie
istotne dla wyceny przyszlej oferty przetargowe;j.”

Odp. Zamawiajgcego: NIE.

Pytanie nr 11:
»Dotyczy pakietu nr 1A1, 1A2, 1A4, 1A5:

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o wyjasnienie, czy przeglad defibrylatoréw wymienionych
ww. pakietach uwzglednia¢ powinien takze wymiane akumulatoréw ? Udzielenie precyzyjnej
odpowiedzi w powyzszym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz
realizacji zamawianych ustug.”
Odp. Zamawiajgcego:
1A1 — Defigard — wymiana akumulatora.

M4735A — bez akumulatora
I1A2 — Cardio AID — bez akumulatora
1A4 — LIFEPAK 9B i 10 — bez akumulatora

LIFEPAK 12 i 20 — wymiana 1 akumulatora w LIFEPAK 12

Wymiana akumulatora we wszystkich LIFEPAK 20

I1A5 — CARDIO AIEL MC+ - wymiana akumulatoréw




Pytanie nr 12:
»Dotyczy pakietu nr 16B1, 16B2, 16B3, 16B4, 16BS5, 16B6, 16B7, 2El, 2E2, 2B3,2E5, 1Al

1A2, 1A4, 1A5, 1B2, 1B4, 1D, 1F, 1F1, 1F2, 1F3, 1F4, 1F5, AlI:

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosbg o wyjasnienie, czy w wycenie ushig w zakresie ww.
pakietéw nalezy uwzgledni¢ wymiang elementéw eksploatacyjnych / zuzywalnych / czesci
zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawdéw serwisowych ? Udzielenie przez zamawiajacego
precyzyjnych wyjasnien w powyzszym zakresie pozostaje szczegblnie istotne dla wyceny
przyszlej oferty przetargowej jak rowniez dla ewentualnego badania i wyjasniania tzw. razaco
niskiej ceny.”

Odp. Zamawiajgcego: W wycenie ustug w zakresie ww. pakietow naleiy uwzglednic
wymiang elementow eksploatacyjnych / zuiywalnych / czesci zamiennych (np. filtry,
czujniki) / zestawow serwisowych - zgodnie z zaleceniami producenta danego urzqdzenia.

Pytanie nr 13:

» Wracamy si¢ z uprzejma prosbg o wyjasnienie co zamawiajacy rozumie pod uzytym w tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pojeciem ,.aktualny certyfikat producenta” ?
Czy chodzi o autoryzacj¢ producenta, czy imienny certyfikat ze szkolenia u producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?”

Odp. Zamawiajqcego: Autoryzacje producenta.

Pytanie nr 14:

»Zwracamy si¢ z uprzejmg prosbg o wyjasnienie, czy Zamawiajacy w zakresie wymogu
dotyczacego posiadania autoryzacji/ aktualnego certyfikatu producenta dopusci do udziahi w
postgpowaniu Wykonawcéw nie posiadajacych autoryzacji producenta/ certyfikatow
producenta aparatury wymienionej w specyfikacji ? Niniejszy wniosek uzasadniamy
okolicznosciami z ktérych wynika, Ze na gruncie obowiazujacych przepiséw oraz standardéw
prawa zaméwien publicznych tego rodzaju wymagania stanowia naruszenie zasady uczciwej
konkurencji i réwnego traktowania Wykonawcéw, poniewaz aktualnie na rynku funkcjonujg
podmioty gwarantujgce mozliwos¢ wykonania przegladu wg. tych samych standardéw co
autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauwazyé, ze m.in.
wdrozenie systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a takze PN-EN
ISO 13485:2012, personel posiadajgcy wieloletnie dos$wiadczenie praktyczne oraz
specjalistyczne (udokumentowane) wyksztalcenie i przeszkolenie, jak réwniez bezposredni
dostep do materialdw oraz czgsci zamiennych pochodzacych bezposrednio od producenta daje
t¢ samg gwarancj¢ wykonania zaméwienia w sposéb nalezyty, co autoryzowany
przedstawiciel producenta.

Wobec powyzszego wnioskujemy o dopuszczenie na zasadzie "réwnowaznego" warunku
takze wykonawcow, ktérzy posiadaja wdroZzony i certyfikowany w strukturach swej
dziatalnosci system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a takze PN-EN
ISO 13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria ,,E”, ,,D”) certyfikaty ze szkolen wystawione
takze przez inne podmioty.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 15:

Dotyczy zapiséw SIWZ

Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem do Zamawiajgcego czy uzna za speknienie Wymogu w
czgéci I w punkcie nr 7.5.3 jesli Wykonawca przestawi certyfikaty szkoleri wykonanych w
siedzibie producenta na poszczegélng aparature?

Odp. Zamawiajgcego: NIE.




Pytanie nr 16:

Dotyczy przedmiotu zamoéwienia — Pakiet nr 2 E2

Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem do Zamawiajgcego czy w aparatach z powyzszych
pakietow byly wymienione akumulatory podczas ostatniego przegladu?

Odp. Zamawiajgcego: Nie.

Pytanie nr 17:

Dotyczy przedmiotu umowy — Pakiet nr 1 Bl

Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem do Zamawiajgcego czy monitory z powyzszych
pakietow sa wyposazone w moduly gazowe? W przypadku pozytywnej odpowiedzi
Wykonawca prosi o podanie typéw modutéw do kazdego z monitora. Informacja ta jest
niezb¢dna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiajgcego: Tak, moduly FCA, EP, E-CAID-00

Pytanie nr 18:

Dotyczy zapisow w SIWZ

Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajgcego o przesuniecie terminu skfadania ofert o 6 dni.
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrrymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

Dotyczy Pakietu nr 9A:

Czy Zamawiajacy oczekuje wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce,
posiadajacego dostep do podzespoléw oraz elementéw eksploatacyjnych bezposrednio u
producenta? Wprowadzenie posrednikéw do faricucha dostaw materiatéw eksploatacyjnych i
czg$ci spowoduje podniesienie kosztéw przegladow oraz ewentualnych napraw urzadzen.
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 20:
Pakiet 16B6

»Czy Zamawiajgcy moze wymieni¢ i doprecyzowac, w ktérych respiratorach wystepuje
konieczno$¢ wymiany takich czeéci zuzywalnych przewidzianych przy przegladzie przez
producenta, jak:

- czujnik 02 — obowigzkowo co 12 m-cy;

- zestaw filtréw — obowiazkowo co 100 sterylizacji;”

Odp. Zamawiajgcego: W Pakiecie 16B6 w poz. 1 i 2 naleiy wykona¢ pelny przeglgd (10K)
zalecany przez producenta obejmujgcy migdzy innymi wymiane czujnikow i filtrow.
W Pozycji nr 3 naleiy dokonac podstawowego przeglgdu, w ktérym czujnik 02 i filtry nie
podlegajq wymianie.

Pytanie nr 21:

»,Czy Zamawiajagcy wymaga zalaczenia do oferty Swiadectwa kwalifikacji ,,E”, ktére jest
konieczne do przeprowadzenia testow bezpieczeristwa elektrycznego?”

Odp. Zamawiajqcego: Nie.

Przeglgdy i naprawy bgdg musialy dokonaé osoby posiadajgce Swiadectwa Kwalifikacji
»E”. Posiadane uprawnienia bedq sprawdzane przed dopuszczeniem Wykonawcy do
wykonania przeglgdow lub naprawy.




Pytanie nr 22:

»W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamowienia spelnia wymagania,
Zamawiajacy w SIWZ, pkt 3a) oraz w formularzu asortymentowo-cenowym Pakiet 16B6
wymaga potwierdzenia, ze Wykonawca posiada autoryzacje producenta.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o usunig¢cie z SIWZ zapisow z pkt 3a, oraz w formularzu
asortymentowo-cenowym Pakiet 16B6 i zastapieniem go ,,Aktualny certyfikat ze szkolefi u
przedstawiciela producenta - w przypadku wymaganej przez Zamawiajacego w formularzu
asortymentowo-ilo$ciowym autoryzacji”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

»Czy przeglady respiratoréw Bennett s3 przewidziane w jednym terminie w danym roku?”
Odp. Zamawiajgcego: Nie.

Pytanie nr 24:
»Czy zapis w SIWZ w pkt 7 ppkt 5 ust 3a) w ktérym zamawiajacy pisze o ,,Aktualnym

certyfikacie producenta - w przypadku wymaganej przez Zamawiajacego w formularzu
asortymentowo-ilosciowym autoryzacji” rozumiany jest iz zamawiajacy zgodnie z ustawg o
wyrobach medycznych w celu sprawdzenia uprawniern Wykonawcy do prowadzenia serwisu
oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczefistwa pracy personelu medycznego i pacjenta
bedzie wymagat od wszystkich Wykonawcow autoryzacji producenta na wykonywanie ustug
serwisowych?”

Odp. Zamawiajgcego: Tylko w prrypadku wymaganej autoryzacji w zalgczniku nr 2
Formularz asortymentowo-ilosciowy.

Pytanie nr 25:

»Zamawiajgcy zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych bardzo szczegétowo sprecyzowat
przedmiot zaméwienia w czeéci III (Czesé III OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
Przeglady). W zafaczniku nr 1 wzér formularza oferty podkreslit iz kazdy wykonawca
akceptuje bez zastrzezeri opis przedmiotu zaméwienia Wedlug naszej najlepszej wiedzy
jedynym serwisem, ktory jest w stanie speini¢ wszystkie postawione przez Zamawiajacego
warunki jest firma Drager. Czy w zwigzku z powyzszym zamawiajgcy wydzieli urzadzenia
firmy Drager do osobnego pakietu umozliwiajac tym samym zlozenie oferty przez
autoryzowany serwis?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtr;ymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 26:

»Czy Zamawiajacy zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych w celu weryfikacji wiedzy i
doswiadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczefistwa pracy personelu
medycznego i pacjentéw bedzie wymagat od wszystkich Wykonawcéw dla urzadzen z
formularza asortymentowo-ilo$ciowego pakiet 1 B2, pakiet 2 E3, pakiet 3B, pakiet 6 A4,
imiennych certyfikatéw ze szkolenia serwisowych na urzadzenia objete zamdéwieniem
wystawionych przez producenta sprzetu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne
szkolenie odbyte u producenta sprzgtu medycznego w sposéb wystarczajacy zapewnia
posiadanie wiedzy i umiej¢tnosci do wykonania czynnosci serwisowych”

Odp. Zamawiajgcego: Nie. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,




Pytanie nr 27;

»Czy zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat dokumentacija serwisowg
opracowang przez producenta sprzgtu, ktéra stanowi podstawe do prawidtowego wykonania
przegladu technicznego?”

Odp. Zamawiajgcego: Przeglgdy majg byé przeprowadzane zgodnie z zaleceniami
producenta.

Pytanie nr 28:

»CZy zamawiajgcy zgodnie z ustawg o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjatu
technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczefistwa pracy personelu
medycznego i pacjentéw bedzie wymagal od wszystkich Wykonawcow dla urzadzen z
formularza asortymentowo-ilosciowego pakiet 1 B2, pakiet 2 E3, pakiet 3B, pakiet 6 A4
przedstawienia: listy urzadzen kontrolno- pomiarowych do sprawdzania aparatury medyczne;
wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji? Urzadzenia powinny byé zgodne z listg
urzadzen wymienionych w instrukcji wykonania przegladéw opracowanej przez producenta

sprzetu.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,
Pytanie nr 29:

»Czy Zamawiajagcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczefistwa pracy personelu
medycznego i pacjentéw oraz zgodnoci zapisow z instrukcji obstugi urzadzenia bedzie
wymagat od wszystkich Wykonawcow do przeprowadzenia przegladéw i napraw uzycia
tylko oryginalnych czgéci zamiennych?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 30:
»Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracy

personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przegladéw technicznych
zgodnie z wymogami producenta . Czy zamawiajacy wymaga od wszystkich Wykonawcow
aby w ramach procedury przegladowej zgodnej z wymogami producenta dla urzadzen z
formularza asortymentowo-ilosciowego pakiet 1 B2, pakiet 2 E3, pakiet 3B, pakiet 6 A4,
zostaty wymienione czg$ci zuzywalne wedhig harmonogramu podanego w instrukcji obstugi
? Tylko wykonanie pelnej procedury przegladowej zgodnie z zaleceniami producenta
gwarantuje bezpieczenstwo pracy aparatu.”

Odp. Zamawiajgcego: Tak.

Pytanie nr 31:

»Przeglady techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagaja wymiany
czescei eksploatacyjnych . Czy Zamawiajgcy dla zapewnienia poréwnywalnosci ofert réznych
Wykonawcow zgodzi si¢ dla urzadzen z formularza asortymentowo-ilogciowego pakiet 1
B2, pakiet 2 E3, pakiet 3B, pakiet 6 A4, na dodaniec wymogu wymiany czesci
eksploatacyjnych wedhig nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcja obstugi
urzadzenia, wedtug listy ponizszej. Czgsci te maja by¢é wyszczeg6lnione dalej w raporcie
serwisowym i na fakturze. Wymég ten bgdzie obowigzywat wszystkich Wykonawcow

delta x3

2866726 | Air Filter NP Module 10pcs 3szt
MS31385 [E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 3szt
julian
[ 1841688 | TIME KEEPER JULIAN | 1szt ]




| MX08194 | ZESTAW SERWISOWY DWULETNI JULIAN | 1szt
sola 700 x2

|G18988 |O-RING SEAL 16X3 EPDM [ 25zt ]
caleo

MX08879 | CaleoSet 2J Basic Unit 1szt
MX08880 | CaleoSet 2J Cooker to 2010 1szt

Odp. Zamawiajgcego: Wymienione czgsci majg by¢é wyszczegdlnione w raporcie
serwisowym i na fakturze. Zamawiajgcy wymaga wymiany czgsci eksploatacyjnych zgodnie
z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 32:

»pakiet 1 Bl

Monitory do aparatu do znieczulania Aespire S/5 oraz monitor CAM z zadania 1B1 sg czecia
zestawu do znieczulania wspolpracujac bezposrednio z aparatami do znieczulania.
Prawidlowo wykonany przeglad z wymiang rocznych zestawéw serwisowych oraz
wszystkich zalecanych przez producenta czgsci na czesci fabrycznie nowe, kontrola
bezpieczefistwa oraz poprawnosci dziatania, przeprowadzenie wymaganej kalibracji gazowej
modutéw do pomiaru gazometrii, wykonanie testéw kontrolnych wedlig procedur
producenta, zapewnia bezpieczefistwo pacjenta oraz personelu.

W zwigzku z powyzszym prosimy Zamawiajacego o rozszerzenie wymogu autoryzacji na
zadanie 1B1 — kardiomonitory.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33:

»pakiet 1 Bl

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagal w monitorach z modulem gazowym wymiany pelnych
zestawow serwisowych rocznych, w ktérego sktad wchodza nastepujace elementy/czynnosci:
» Filtry przeciwkurzowe,

« Filtry referencyjne,

= Nafiony,

e Uszczelki,

» Kalibracja gazowa moduléw gazem referencyjnym,

* Wymiana 0 absorbera w ramach przegladu 4-letniego (odpowiedzialny za prawidiowe
zerowanie dwutlenku wegla Co2).”

Odp. Zamawiajgcego: Tak.

Pytanie nr 34:

»pakiet 2 E2

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z uprzejma prosba o wydzielenie z niniejszego pakietu
aparatu Excel 210 SE z uwagi na zakoriczone przez producenta fabryczne wsparcie serwisu
w zakresic dostepnosci do wiedzy techicznej, modyfikacji oraz czesci zamiennych.
W zalgczeniu przesytam stosowne pismo, w tej sprawie.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35:

»Dotyczy pakietu 9C.,

Prosimy o podanie numeréw seryjnych wszystkich pomp infuzyjnych, ktére majg poddane
przegladowi technicznemu.

Numery seryjne pomp BBRAUN zawieraja wazne informacje o parametrach technicznych
pomp infuzyjnych jak np. wersje oprogramowania.”




Odp. Zamawiajgcego:

L.P. | Kod Nazwa Typ Nr Fab L.P. | Kod | Nazwa Typ PJZ ;
1 | 1620 . ';Z’;‘;‘:a 8713030 126955 o. | oos1 | __g’;’;:a PERFUSOR | 129573
2 | 1017 ; ;:’g":a 8713030 129590 m. | oss6 | g’;ﬁ:ﬂ £ "‘;’;ﬂ(&m 129574
3. | 1018 . ;}ﬁ’;fgﬂ 8713030 129595 m2 | 1208 | :f;: ;’y“j’fw P %ng 129575
o | o5 | r;:';;:a 8713030 147395 . | o077 |, ,ﬂﬂﬁﬁa 5 E;ﬂgm 129577
5. | 029153 ; ’f;" 'a'y’?ﬁa 8713030 147431 s | 00z | | ;;" i P ’i‘f}i%’;m 129580
6 | o215 | rf}ﬂgﬁﬂ 8713030 147432 s | o098 | ,f;;’z'y‘?;a PERFIOR | 129581
7| oorsm | :}:’;ﬂ?ﬁa 8713030 147478 6 | oz | | ,ﬂf‘gﬁa PRSI0, | isisnz
5. | o5z | ﬁ';y‘?ﬁa 8713030 147561 uz | uss |, ﬁ’g}:ﬂ ki ‘gg}gm 129583
o. | o915 | ,ﬂz’;ﬂa 8713030 147587 us. | 032 | ;}Z’;?I’:a FEETROR | vagser

10. | 020151 ; :}‘:’:ﬁ:a 8713030 151735 ms. | ooz | | :}‘;’;’i‘:ﬂ £ %ﬂlgm 129585
1. | o169 ; gﬁﬁa 8713030 15296 120 | onrs | ';Z’g__‘:a PESCSOR | 220080
12| o178 ; ;}Z;'y’fﬁa 8713030 15298 21 | oo | _,ff".’u’;)‘?za P %%on 129591
13| e ; :}i’;ﬁ:ﬂ 8713030 15313 22 | o | g’;ﬂf:a £ ES’;,’;%%OR 129593
14 | o184 : ;}f";ﬁa 8713030 15314 2. | oord | ;ﬁ:ﬁ::a PERYISOR | owsha
15 | e ; r;z;’;’:a 8713030 15315 124 | o087 mﬁﬁﬁa P E;i‘gk 129606
16 | o181 ; ,‘;f:[:v'?:a 8713030 15316 125 | o091 | :}:’g}:ﬂ # ’fgﬂé‘g’ R | 120607
17 | o185 ; ;}f{’;ﬂ’gﬂ 8713030 15336 126 | o076 | . ;ﬁgﬁa 5 “;’;,Z‘gEOR 129608
8 | o ; ;Z’z'y”}fm 8713030 15342 127. | o107 | | ;Z;g:a PN | davien
19 | o180 ; ;}:ﬁfﬁa 8713030 15406 128 | 009 | ';zzp‘ﬁ:a PERFUSOR | 129613
20 | o168 ; ,;‘;;’y“]?:a 8713030 15441 129. | oss | | ;ﬂ;’?ﬁa £ E‘s‘;ﬂgm 129615
21 1759 ; :;:ny:a 8713030 28027 130. | 1203 |, :}Z’;}‘:ﬂ b %ﬁlgk 129635
2. | 162002 ; r‘;;:;'y‘“?ﬁa 8713030 28036 131 | o062 | ,f}f,';'y'ﬂia A %ﬂ‘&o" 129647
2. | 16200 ; if};’l’;;":a 8713030 28036 132 | ooss | rg;;'y‘*;:a P }’;,‘;ilngm 129652
24 | o173 . ;ﬁ;”;ﬁa 8713030 33745 1. ||, r:;’:g:a £ ’fs,";ﬂé‘gm 129655
25 | o167 . ;;f";ﬂga 8713030 33750 4. | 0306 | ’f}f‘g:a P F‘;;,i‘go‘? 129659
% | o172 ) ;Z’;’?f:ﬂ 8713030 33751 5. |z |, r:}:ﬁ::a & %’;ﬂgm 129660
27 | o174 ; rf;;’z'p‘if:a 8713030 33754 B6 |12 |, ,f;l';",’-ﬁa RERCIROR | da0cen
2 | o175 ; r;z:yﬁi’ﬁa 8713030 33758 137. | o308 | | :}Z;’P’i’:a PR R | 129661
2. | o182 ; :}fgy’?:a 8713030 33761 138 | 0063 | ;z:;ﬂ’:a P R | 129664
30. | o179 ; g’;ﬁa 8713030 33766 e, |1 |, ;ﬂgﬁa PERFLOOR | 129666
31 | o183 ; ';Z’;y’i’:a 8713030 33794 1. |oms| ’f;,;’l’;’?:a F %ﬁ[gm 129669
32 | o166 : ;;;"’;;ﬁa 8713030 33798 | o | :}Z’;}'ﬁﬁa PERFUSOR | 129670
33 | o176 } :}Z;’y’f”ﬁa 8713030 88894 142. | o301 |, :;:’;y‘ﬂ":a A “:;;ilng"? 129673
34 | 162001 ; ;‘:;’y’?:ﬂ 8713030 92863 1. | om0 |, ;}Z’;’;:a e z;;g;t&oa 129674
35 | o186 . ,;Z';s’,‘:a 8713050 09634 1. | oma | ,;fl’z';’;‘:a £ E;ﬁ‘g’k 129675




36 | o187 ; ';f";y’ﬂ?;a 8713050 11492 145, | 0094 | ,;Z’;g’ﬁa P E‘s{;i(gjoza 129676
s7. | o219 |, ’;Z’;;:a 8713050 166890 M6 | 1205 | ';z;’y’ﬁ:a L ’iﬁ,ﬁlé‘gm 129680
3. | o192 | ;ﬂgﬁa 8713050 166918 1. | 105 |, :}Z:y”;fm P ’fg’;,’;‘é%” 129680
39 | o2o19m | ’;:’a'y*?":a 8713050 166921 s | 1019 | __;zg:a £ ’iﬁ,ﬁ‘g‘m 129681
40, | 029191 : ’f}‘;’;‘;p‘; 8713050 166924 19, | 0307 |, ’;Z’;?":a & %ﬂg’“ 129682
a. | o295 | :}2’5’:’1 8713050 166940 150. | 0309 | rf;‘;';;;a ke ES’,;,""I‘?;’R 129684
2 | oo | ’f}z’gﬂa 8713050 166941 st | 029 | g’gy’ﬂfm & 'f;;ﬁ”c‘gm 129689
G| ozrom | ;ﬂ’;’?gﬂ 8713050 166942 2. | 170 | 'f}z’;;za P ’ﬁ,ﬁﬁfm 129690
| o297 | ;ﬂ’;‘j’:ﬂ 8713050 166953 55 |1 | :}ﬂ'z'yf:a & R | 129690
a5 | 1812 ; g:y’?ﬁa 8713050 50831 154 | 13m0 | :}:’;?;a £ %ﬂ%‘i‘”" 129691
46 | 0234 :: ;’;’a*;’;,f;’w ";;f‘t'; N Fsgi%g" ¥ 137037 155. | 2509 | . :}" ugﬁa o E:s‘,;i[é‘gm 129694
47 | 2140 ; gz’;’f:hf:w% L ggi‘é’gﬂ 137058 156. | 1511 in’;;’:y?;a £ ’fg’;ﬂgg‘? 129696
4 | 2141 :: gg:hfng;;‘; N ggi%ﬁg’” 137078 157 | 0237 | rf_;;:z:a P };;Z(g‘:ox 129697
9. | 1015 f: ;’;j}"e‘z‘:g",ﬂ ol ggi‘ég‘” 137130 18, | 1805 | ,f;’.';“}fm A ’gjﬁg’? 129698
s0. | 1014 ;’ 3;?;:";” ’g’;; o i 145518 9. | 0922 | | ;Z’g}:a PERPUSOR | 12969
st | 0233 ﬁ g;’a?:ﬂfgfggf‘; L I;gi%g” 145526 160. | 0304 | ,;Z’z'y’g;‘:a & E:;,i’é‘?" 129700
52| 3504 . g’;‘?ﬁa r ggﬁgﬁk 01346 t61. | o5 | | 'f}:’g’.ﬁa P E;;ﬂgox 129701
53 | 1909 ; ;Z;’y’i’ﬁa R ‘iﬁi‘g‘? 125934 162 | o6 | :}‘I";'?:a £ ﬁ:g;tg;m 129702
54 | 2025 ; g‘;’y‘?ﬁa P E;gtgm 126839 16, |13 |, ;;’gy‘?:a P ’fg’;,ivc‘? R\ 120703
55 | 1619 § r;:’"z'y'?:a P %p!;tgon 126860 164 | o202 | | ,f;}?}‘?ﬁa & ’iﬁ,’;’g"’e 129704
56 | 1908 ; :}:’;y’i’__‘:ﬂ £ %ﬁ‘é‘?’a 126899 165. | o200 | | ;ﬂgy‘i’:ﬂ B i{;ﬁ'é‘%m 129705
57 | 2027 ; __f}i‘i;ifﬁﬂ P %ﬁg‘m 126937 166 | 020 | r;z;";;ﬂ £ Egv}gfox 129705
58 | 1617 ; ’f}f‘;&;:a i E&(gx 126959 167. | 023 | | :}.Z’gj’:a & E&ﬂ‘é‘g"? 129706
5. | 1616 . :;Z;?;a P %ﬂg‘m 126974 168. | 2511 | | ’;:’;’]’.ﬁa £ "i,ﬁ,’;‘i:gm 129711
60. 2024 ’ :ff"z'y'ﬂ’;‘:a & %;rggon 126981 169. | 0934 | . ,f}‘;’;?;a & %,%OR 129714
61. | 1910 . :}z’;f}__‘; E ‘%ﬂ‘g X 126989 0. | oorr | | r;:’;;":a P “;,’;,?é‘gm 129715
62 | 202 g ;ﬂg:a & "E,’:‘[&OR 126994 .| ez |, :)’;’z’y‘ﬁr‘; i fﬁ,ﬁ‘é‘?" 129717
63 | 1618 ; :}:’"g}:ﬂ R %ﬁ‘é‘?’e 126995 172 | oos | :}2’3;?:“ P %itggm 129718
64 | 2116 ; ;Z’;,‘,"L P fgjﬂg‘m 128876 173 | ou7 | ’f}z;'y";‘:a £ E:g,’;‘g‘;m 129719
65 | 2124 ; g’éyﬁ;ﬁa " 128979 74 | 0923 | g’;’i’:ﬂ BT | daesai
66. | 2130 ; .»f}i:y‘?ﬁa P ’iﬁ,ﬁgfm 128982 175 | osz0 | ’;Z'z'y*‘]’ﬁa o ":;f,,i‘gzo” 129721
67. | 2117 ; ’;’;;'P‘ﬂ?fm £ %ﬁg‘m 128989 176. | o920 | | ;ﬂ’gﬁa £ ‘"ﬁ,ﬁ‘{%ﬂ 129721
68. | 2128 ; _,;z;’;i’;a B ’?S’,;,’;UCS‘;OR 129018 177 | ons | ’;z;‘;’;a P lfg’;,ﬁ[éSEOR 129722
69. | 2118 ; ,;z';y"]’;a & }‘:S,i((]_:‘;:o‘e 129042 178 | 0933 | | ;ﬂ;’y‘;’ﬁa £ E;,’;,’;lé‘%m 129724
70 | 2132 ’ ;}z‘;’y’f:a & %ﬁlgﬁ 129051 179 | o928 |, 'f}zgy’ﬁa P ’fg’;ﬁ%‘?’? 129725
7. | 2127 g ,ﬂiﬁﬁa P Pﬁ,‘;‘é‘gEoR 129054 180. | 1104 | ;Z’;ﬂ’ﬁa e | mzem
72 | 2121 g rf}f"z”;:a £ ?;,’;Igm 129057 1. | o921 | :}Z’;ﬁf:a £ %1;(&012 129730
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73 | 2119 ; r;zgy’ﬁ:a P %ﬂ(ggox 129058 182 | o103 | :;; mee £ %ﬂ%‘g’” 129731
74 | 2125 ; :}“"’Z'y‘?:a & i{;i%?R 129065 185 | 0458 | ';f";y’ij'm b Egﬁ(g’" 129732
75 | 2118 ; ;Zg;a & %,FAL&OR 129066 184, | 0926 | ;ﬁ”‘?ﬁa £ i{:ﬂgm 129734
76 | 2131 ; P;,z;'y’ﬂ’:a £ ‘“ﬁ,’;(g;“ 129067 185 | 0927 | ’f}z’;ﬂfﬁa & fg;(g;m 129735
77 | 2120 ) ,f;’;’;if":a e 129068 186 | 0235 | :};;?:a PERFUSOR | 129737
78 | 2126 : ;ﬂg’ﬁa P z::;gzgs‘; R 129094 7. | 237 |, ;:’z'y’*ffw e i{:ﬂg@ 129738
79. | 2122 ) rf}:’t’;?:a RERL ik 129103 188 | ooss | ’;ﬂg},‘:ﬂ FERITSOR | v
80, | 2123 ; g’z’y‘gza £ ’f;ﬁgg}?” 129109 9. | 0925 | ,;'l’;g:a £ “ﬁ,ﬁ‘gg‘? 129740
81. 2120 ; ,;Z’;;":a 4 %ﬁg‘“ 129115 190. | 0072 | , ;’gﬁa £ %ﬂ‘g”z 129741
82 | 2133 } ;z’;?:ﬂ # E;Sézm 129119 1. |02z | ;ﬂ’;;ﬁa A %ﬁg‘m 129742
8. | 1714 ; :}‘;’;y‘;ﬁa & %ﬂ‘gg’? 129201 192. | 1301 |, n’}f’l’z’y’%a £ Egﬁg“?‘? 129743
84 | 1709 i ’;Z’;,”}za F ?ﬂé‘iﬁ 129206 193 | nor | rf_;:l:ﬂfm P I“fs’;;’gm 129744
85 | 0930 ; ;Z’g}":ﬂ P ’fé,ﬁlgk 129478 194 | 0241 | ;ﬂ’gﬁa £ ‘E;,fg:fm 129745
86 | 2138 ; :}‘i"’gﬂa £ "‘};ﬂg’R 129515 195 | 0303 | | ;Z’;y‘?:a P "gﬁ,ﬁ‘éfgm 129746
87 | 0238 ; ;}Z’g}"’:ﬂ P Eﬁ,ﬁﬁm 129530 196. | o069 | ’;"’;";ﬁa B Eg‘:’gf‘“ 129747
8s. | 009 : :}z’;’}:a P %ﬁgﬂm 129540 197. | 0093 | | :;i;?:a B E&i‘g‘:‘m 129750
89. | 0244 ; rm:a 2 I‘}iﬂgg’f 129545 198 | 0236 | , ,;zg’;a Z "“:s.’iﬁg?‘? 129751
90. | o082 j :};.’l:y’?:a & “ﬁ,ﬂlg’{ 129549 199. | 0724 | ;ﬁgﬁa £ %ﬂg‘m 129753
91. | 1204 l.:};ﬂa Z %ﬁ‘g” 129551 200. | 0248 | | :}Z’;ﬂ?ﬁa & E;;,i‘g_v‘m 129758
92. | o064 ; ;ﬂgﬁa = 129552 201 | ot01 | | ’f;;’z'y‘?;a £ B | davrse
93, | 2136 ; ;}Z’;ﬁ_j‘m e 129555 202 | oo | ;ﬂ’;ﬂ’ﬁa PERFISOR | 129761
94 | 1102 ; :}‘i";‘?ﬁa £ ES";,T?ER 129556 205 | o083 | | ';‘:Zy‘?:a £ E&i’gf‘? 129762
95. | 1102 ; :;;";"yj’.;a 3 %ﬁ(gsma 129556 206, | o120 | g;’;;’.fw i %Zzégm 129763
9. | o007 : ;;’z'y";‘:a e 129557 205 | oss2 | ;;:’;‘}"; PERTIOR | 129764
97. | o110 ; ;ﬁ;‘fﬁa & Eﬁ,ﬁ[gg’z 129558 206. | 0924 | | ,g’l’;;:a P ?Pﬁlgg R\ 120765
98. | 1715 ; :;”’;"?ﬁa P ?},ﬁ’g‘m 129559 207. | o924 | | ;}f";‘?ﬁa £ 1::91;1;1&0& 129765
99. | 0073 3 ,f;f;’z’;;ﬁa £ Eﬁ,ﬁgﬁm 129561 208, | 2500 | | F;Z’:v‘j’;a P E&i‘gﬁ“ 129766
100. | 0246 ; _,;fg;":a e %,Z%‘%OR 129562 209. | 2139 | rf_;'i‘f;;ﬁi B i{jﬂgk 129767
101 | 0097 l. ;Z’;?:a s 129563 210, | o9 | | ;ﬁ’gﬁa HEREOR | rodrar
102 | o1 ; ’f}f"z'y‘?ﬁa s 129564 a | 0929 | ’f}:’l'z’yfza PERTUSOR | 129772
103, | 0078 i :;;’;‘*;":a F %ﬁgﬁ 129565 a2 |oass | | ._;Z’z'y’i’;ﬂ E %ﬂlgf“ 129847
104. | 1103 ; :;Z:ﬁ:a L E;’;%g’“ 129567 213 | o305 | | ,z;";'y"]?:a P E;fgj?“ 129858
105. | o067 ; ;ﬂ;"gﬁa P %ﬂ‘gfm 129568 e | o7 | rf}z'g;’f:a 2 %ng 129865
106. | 0457 ; ';,Z’z’v’i’:a £ ":ﬁ,‘;ﬁ” 129570 a5 | oasa | ;Z;’y’i’za 5 ’fg‘i,i‘gfm 129869
107, | 0931 . :}ﬁ i £ i’;f;‘é%m 129571 216, | 0205 | ';Z;'y’f”:a £ “f;ﬂgg’a 129871
108. | 0931 g ';‘i’;,"]?":a L %’;Tg?" 129571 . | osss | ;;’{’;i’;a # Egﬂ.&m 129876
109. | 0084 : ;:’"z’y’*;::a & E;?g’” 129572 218 | o165 | ;}fgy’*}’:ﬂ & %ﬁlg"? 33793
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Pytanie nr 36:

Dotyczy pakietu 9C

»Czy cena za wykonanie przegladu technicznego pomp infuzyjnych ma zawieraé koszty
wymiany akumulatoréw. Zaznaczamy, ze producent w ramach standardowego przegladu
technicznego pompy infuzyjnej nie wymaga wymiany akumulatora. Technik serwisowy
jedynie sprawdza wiek akumulatora i ewentualng konieczno$é wymiany akumulatora wpisuje
W raporcie z wykonanego przegladu.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37:

,Dotyczy pakietu 7A.

Prosimy o wyszczeg6lnienie wszystkich urzadzen wchodzacych w skiad pakietu 7A —
»Zestaw laparoskopowy” wraz z podaniem ich nazw, numeréw katalogowych oraz numeréw

seryjnych.

Odp. Zamawiajgcego:

L.P. | Kod Nazwa Typ Nr Fabr.
1. |2204 | Laparoskop PV150 282207
2. 2204/01 | Monitor S.C.-SX19A1AM 07-87278
3. 2204/03 | Zrédlo swiatta 0OP930 4584
Pytanie nr 38:

»Dotyczy pakietu 19A.

Prosimy o wyszczegolnienie wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad pozycji 1, 2 oraz 3
pakietu 19A wraz z podaniem ich nazw, numeréw katalogowych oraz numeréw seryjnych.
Istotne jest np. czy w ramach przegladu dermatomu ma by¢ wykonany takze przeglad
tadowarki akumulator6w a takze samych akumulator6w oraz czy np. wymienione zestawy
zawierajg takze siatkowicg do skoéry itp.

W odniesieniu do pozycji 3. — ,, Trepan elektryczny” istotne jest wyszczeg6lnienie wszystkich
urzagdzenn wchodzacych w sklad zestawu. Jest to niezbedne do stworzenia oferty
przetargowej.”

Odp. Zamawiajgcego:

L.P. Kod Nazwa Typ Nr Fabr.
1. 2290 Dermatom GA670 00303
2. 2290/1 Ladowarka GA677 2940
3 2290/2 Akumulator GA646 2063
4, 2290/3 Akumulator GA646 2152
5. Siatkownica do skory BA720
1. 2221 Dermatom GA643 2126
2. 2221/1 Ladowarka GA677 3050
3. 222172 Akumulator GA646 015543
4. 222143 Akumulator GA646 014119
5. Siatkownica do skéry BAT720
1. 2286 Trepan zasilacz 002330
2. Trepan 43871
3. Uchwyt trepana 3784
4. Wat gietki
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Pytanie nr 39:

»Czy w przypadku braku mozliwosci wykonania naprawy ze wzgledu na wycofanie danego
urzadzenia z obshugi serwisowej i np. brak dostgpnosci czesci zamiennych Zamawiajacy
zaakceptuje oswiadczenie o takim fakcie sporzadzone przez Wykonawce?”

Odp. Zamawiajgcego: TAK.

Pytanie nr 40:

»Czy w przypadku koniecznosci wystania uszkodzonego urzadzenia do serwisu centralnego
producenta Zamawiajgcy zaakceptuje wyduzony termin naprawy z zastrzezeniem otrzymania
nieodptatnie na czas naprawy urzadzenia zastepczego o podobnych parametrach?

Czy w przypadku braku akceptacji kosztorysu Zamawiajagcy w omawianym przypadku
pokryje koszty wykonania diagnostyki?”

Odp. Zamawiajgcego: TAK.

Pytanie nr 41:
»dot. Czgsé II-Wzér Umowy, par. 1, ust 5

Prosimy o potwierdzenie, ze ustuga naprawy (bez uzycia czesci) w tym diagnostyki
urzadzenia rozliczana bgdzie na podstawie stawek za roboczogodzing oraz dojazd podanych
w Formularzu Asortymentowo-Ilosciowym zgodnie z rzeczywistym ich wykorzystaniem
potwierdzonym w raporcie serwisowym.”

Odp. Zamawiajgcego: Tak.

Pytanie nr 42:
»dot. Czes¢ II-Wzor Umowy, par. 1, ust 9

W zwiazku z opisanym wymogiem prosimy o potwierdzenie, ze w sytuacji, kiedy producent
danego urzadzenia nie gwarantuje dostgpnosci wszystkich czeéci zamiennych, a zajdzie
koniecznos¢ wymiany okreslonej czgsci, ktora jest niedostgpna, Wykonawca poinformuje o
tym fakcie Zamawiajgcego i nie zrealizuje ustugi naprawy.

W takiej sytuacji Zamawiajgcemu nie bgdzie przystugiwato Zadne roszczenie w zwigzku z
nieterminowym zrealizowaniem (brakiem realizacji) naprawy danego urzadzenia w tym kar
umownych”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43:
»dot. Czes¢ II-Wzér Umowy, par. 1, ust 11

W celu ujednolicenia brzmienia z Czgscig III SIWZ — , Opis przedmiotu zaméwienia —
Naprawy”, prosimy doprecyzowanie zapisu poprzez dopisanie na koficu ustgpu: ,,W
przypadku koniecznosci naprawy poza granicami Polski lub w przypadku koniecznosé
sprowadzenia czgsci zamiennych od dostawcow zagranicznych czas wykonania naprawy
wydtuza si¢ do 30 dni roboczych®”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtriymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 44:

»dot. Czes¢ II-Wzor Umowy, par. 1, ust 11

Prosimy o potwierdzenie, Ze ushigi majg by¢ realizowane w dni robocze tj. od poniedziatku
do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jezeli tak, prosimy, celem
doprecyzowania, o dopisanie po kazdym sformutowaniu ,dni roboczych” stéw: ,od
poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy””
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Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy potwierdza, ie ustugi majg byé realizowane w dni
robocze tj. od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 45:
»dot. Czes¢ 1I-Wzor Umowy, par, 1, ust 13

Prosimy o umozliwienie zwrotu wymienionych, zuzytych czesci po naprawie urzadzenia”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46:

»dot. Czgs¢ II-Wzor Umowy, par. 1, ust 15

Prosimy o potwierdzenie, Ze wskazany ustgp dotyczy ustugi przegladu. Naprawy rozliczane
bedg zgodnie z formularzem ofertowym (stawki za dojazd, roboczogodzing).”

Odp. Zamawiajgcego: Wskazany ustep dotyczy napraw. Naprawy rozliczane bedg zgodnie z
Jormularzem asortymentowo — ilosciowym. (stawki za dojazd, roboczogodzing) oraz
umowg”

Pytanie nr 47:

,»dot. Cze$¢ II-Wzor Umowy, par. 4, ust 3

Czy zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktury bezposrednio po wykonanej
naprawie?”’

Odp. Zamawiajgcego: TAK

Pytanie nr 48:
»dot. Czgs¢ II-Wzér Umowy, par. 5, ust 1 oraz Zal. nr 1 — Wz6r formularza Oferty, pkt 2, e

Prosimy o zastgpienie stowa ,,gwarantuje”/,,gwarantuje” stowem ,,zapewnia’/,,zapewniam”.
Odpowiedzialno$¢ w polskim systemie prawa cywilnego opiera sig, co do zasady, na zasadzie
winy a nie ryzyka,

z tego tez wzgledu stowo ,.gwarancja” / ,,gwarantuje” lub ,,ryzyko” (wskazujace na zasady
odpowiedzialnosci oparte na zasadzie ryzyka) jest niewlasciwe. Wlasciwym sg min. takie
stowa jak ,,zobowiazuje si¢”, ,,zapewnia” ,,oéwiadcza, ze” ,,odpowiedzialno$é” itp.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49:

,»dot. Czgé¢ II-Wzér Umowy, par. 5, ust 2

Prosimy o dopisanie stowa ,,nieodnawialnej” przed stowem ,,gwarancji”.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50:

»dot. Cz¢s¢ II-Wzér Umowy, par. 5, ust 2

W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ z prosba o dopisanie na koficu ustepu sformutowania:
»Strony uzgadniajg wylgczenie rekojmi na wymienione czesci zamienne.””

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51:
,»dot. Czesé II-Wz6r Umowy, par. 5

W celu doprecyzowania warunkéw gwarancji prosimy o dopisanie ustgpu 4. o ponizszej
tresci:

,»4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wymienione elementy, czesci lub
podzespoly obejmuje tylko wady/awarie powstale z przyczyn tkwigcych w dostarczonym
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elemencie, czgsci lub podzespole, w szczegélnoéci wady konstrukcyjne lub materialowe.
Gwarancja nie sg objete :

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:

- eksploatacji sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania
si¢ Zamawiajgcego do instrukcji obstugi sprzetu, mechanicznego uszkodzenia powstatego z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub os6b trzecich i wywotane nimi wady,

- samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,
zalanie itp.)””

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52:
»dot. Czgs¢ II-Wzor Umowy, par. 7, ustep 2

Prosimy o usunigcie stéw ,lub opéznienia” majagc na uwadze, ze Wykonawca winien
odpowiada¢ tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wylacznie okoliczno$ciami, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢, ktére byly uzaleznione od jego woli, tak jak to jest przy
zwloce, a nie za wszelkie okolicznosci, takze te, na ktére nie ma zadnego wptywu, ktére sg od
niego catkowicie niezalezne, jak to ma miejsce przy op6znieniu np. nieudostgpnienie aparatu
do wykonania ustugi w ustalonym terminie.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 53:

»dot. Czgs¢ II-Wzdér Umowy, par. 7, ustep 2, 3

zwracamy si¢ z prosba o miarkowanie kary wzgledem wartosci umowy. Proponujemy
powszechnie stosowane 10% wartosci umowny netto, przez dodanie sformutowania: ,,nie
wigcej niz 10% wartosci umowy netto” — na koricu obu ustepéw.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 54:
»dot. Czegsé II-Wzér Umowy, par. 7, ustep 5

Zwracamy si¢ z prosbg o dodanie na koncu ustgpu nastepujgcego zapisu :

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ bez ograniczen umownych w zakresiec w jakim
bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa nie pozwalaja na zmiane lub ograniczenie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W pozostalym zakresie laczna odpowiedzialnosé
odszkodowawcza WYKONAWCY, niezaleznie od podstawy prawnej dochodzonego
roszczenia, wynikajgca z realizacji umowy lub majaca z nig zwigzek (w tym z tytutu kar
umownych) ograniczona jest do wartosci netto umowy. W przypadku uszkodzenia no$nika
informacji odpowiedzialnos¢ nie obejmuje pokrycia kosztéw odtworzenia utraconych danych.
WYKONAWCA nie ponosi

odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrat¢ przychodéw, utracone dane, utrate zyskéw,
utratg mozliwosci uzytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitalowe, odszkodowania i kary
umowne placone przez ZAMAWIAJACEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o
podobnym charakterze.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 55:
»dot. Zal. nr 1- Wzér formularza Oferty, pkt 2, b
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Prosimy o ujednolicenia zapisow z zapisami we wzorze umowy poprzez dopisanie na kofcu
podpunktu stéw:,w dni robocze od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.””

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 56:

»dotyczy pakietu nr 1A oraz 10F

Czy Zamawiajgcy wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatoréw LIFEPAK oraz
urzadzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS zaleca w instrukcji obstugi
korzystanie z ushig jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji
gwarantuje, ze personel zostal przeszkolony przez producenta, a takze zapewnia dostep do
aktualnej wiedzy dotyczgcej serwisowanych urzadzeri oraz postgpowanie zgodne z jego
wymaganiami.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy wymaga autoryzacji w pakiecie 10F, nie wymaga
w pakiecie 1A.

Pytanie nr 57:

wdotyczy pakietu nr 1A oraz 10F

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przegladéw technicznych urzadzen LIFEPAK i
LUCAS w jednym terminie? Jezeli nie to jakich terminach (miesigc) przewidziane sg
przeglady defibrylatorow LIFEPAK oraz urzgdzenia do mechanicznej kompresji klatki
piersiowej LUCAS? Informacja ta pozwoli oszacowac ilos¢ dojazdéw, ktére maja istotny
wplyw na ceng ushug.”

Odp. Zamawiajqcego: Zgodnie 7 harmonogramem:

1 szt. w lutym, 1 szt. w maju, 5 szt. w lipcu, 2 szt. w patdzierniku, Lucas w listopadzie.

Pytanie nr 58:

»dotyczy pakietu nr 1A oraz 10F

Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w cenie przegladu koszt akumulatoréw do defibrylatorow
LIFEPAK? Zgodnie z informacjg zawarta w instrukcji uzytkowania producent zaleca
wymiang akumulatoréw co 2 lata lub gdy wystapia objawy zuzycia. W przypadku odpowiedzi
twierdzgcej prosimy o podanie numeréw LOT (lub daty zakupu) akumulatoréw pracujacych z
urzgdzeniami LIFEAPAK. Alternatywnie proponujemy zastrzeZenie, ze zakup akumulatoréw
bedzie wynikiem osobnego zlecenia Zamawiajgcego.”

Odp. Zamawiajgcego: Pakiet 1A4 LIFEPAK 9B — bez akumulatorow, LIFEPAK 12 —
wymiana I akumulatora, LIFEPAK 20 wymiana wszystkich akumulatorow.

Pytanie nr 59:
»dotyczy pakietu nr 1A oraz 10F

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie napraw urzadzen LIFEPAK oraz urzadzenia do
mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS w siedzibie Wykonawcy? Ze wzgledéw
bezpieczenstwa oraz koniecznosci korzystania ze specjalnie wyposazonego stanowiska pracy
i narzedzi wigkszo$¢ napraw musi by¢ wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.”
Odp. Zamawiajgcego: TAK.

Pytanie nr 60:

wdotyczy pakietu nr 1A oraz 10F

Czy Zamawiajacy wymaga uzycia wylacznie nowych i oryginalnych czgsci zamiennych oraz
dostgpu do aktualnych wersji oprogramowania przy wykonaniu przegladéw/napraw
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defibrylatoréw LIFEPAK oraz urzadzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

LUCAS?”
Odp. Zamawiajqcego: TAK.

Pytanie nr 61:

»W pakiecie 18C Zamawiajacy wymaga autoryzacji producenta aparatury.

Czy Zamawiajgcy dopusci do udzialu w postgpowaniu oferte firmy, ktéra nie posiada
autoryzacji za to dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym jak réwniez posiada
wieloletnie do$wiadczenie w wykonywaniu napraw i przegladéw technicznych aparatow
wymienionych w tym pakiecie?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza w Pakiecie nr 18C do udziatu
w postgpowaniu oferte firmy, ktdra nie posiada autoryzacji za to dysponuje odpowiednim
potencjalem technicznym jak réwnie; posiada wieloletnie doswiadczenie w wykonywaniu
napraw i przeglgdow technicznych aparatéw wymienionych w tym pakiecie.

Pytanie nr 62:

»Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowieri

projektu przysztej umowy w zakresie zapiséw § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5% wartosci brutto
niezrealizowanej czeSci umowy, w razie odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej
umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ w wysokosci 0,5 % wartosci brutto danego
zamoéwienia za kazdy rozpoczgty dzien zwloki lub opéznienia w wykonaniu zaméwienia,
jednak nie wigcej niz 10% wartoSci brutto niezrealizowanego w terminie zaméwienia,

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ w wysokosci 0,5 % wartosci_brutto danego
zamOwienia za kazdy rozpoczgty dzien zwloki lub opéznienia w usunieciu wady towaru w
okresie gwarancji jakosci,_jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutte wadliwej czeSci
zamowienia”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63:

»Dotyczy zalgcznika nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy), pakiety nr 7B, 9J, 9K8, 14F,
11J: Prosimy o podanie numer6w seryjnych urzadzen w pakietach 7B, 9J, 9K 8, 14F, 11J7”
Odp. Zamawiajgcego:

Pakiet nr 7B

Zestaw laparoskopowy OTV-S.C. nr P800164

Glowica kamery CV-180 nr 7715266

Procesor — tor wizyjny CV-180 nr 7101313

Insulflator UH nr 7821989

Zrédlo swiatla nr 7956723

Pakiet 97 — Pompa do histeroskopii nr 9812CM009/A4060/HM2
Pakiet 9K8 — Ssak SSU-2 nr 04192

Pakiet 11J
Mikroskop CX40RF nr 0C07791
Mikroskop CX41RF nr 9D04389
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Mikroskop CX41RF nr 9D04390

Mikroskop X41TF-8L2007 NR U-25ND25 (8L20714)
Mikroskop CX41 nr 9D04375

Mikroskop BX41TF nr 8L20714 (U-25ND25)
Mikroskop CX41 nr 9F00767

Mikroskop CX41 nr 9F00764

Mikroskop CX41 nr 9F01147

Mikroskop CX41 nr 8L01881

Pakiet 14F

Cystofiberoskop CYF5A nr W900899
Ureterorenofiberoskop URFPS5 nr W900533
Ureterorenofiberoskop URFP5 nr W341509
Ureterorenofiberoskop URFV nr 2040511

Pytanie nr 64:

»Dotyczy wzoru umowy (cz¢s¢ II), paragraf 4, ustgp 3: Czy Zamawiajacy zgodzi sie na
usuniecie z paragrafu 4 ustep 3 nastgpujgcego zwrotu: ,,wraz z ich cena"?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65:

»Dotyczy zapisow SIWZ, punkt 13, podpunkt 2, pozycja 2): Czy Zamawiajagcy wymaga
zalgczenia parafowanego wzoru umowy do oferty?”

Odp. Zamawiajgcego: NIE.

Pytanie nr 66:
»Dotyczy formularza ofertowego (wg zatacznika nr 1), punkt 2, pozycja b): Czy Zamawiajacy

wyrazi zgode na to, aby termin okreslony w pozycji b) byt liczony w dniach roboczych?”
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy wyraia zgode..

Powyisza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego
w dniu 08.05.2017 roku.
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