Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku Sp. z 0.0.
ul. Hubalczykdw 1, 76-200 Stupsk tel. 59 8460 600, fzks 59 8460 605
e-mail: sekretarat@szpital.slupsk.pl wwav.szpital.slupsopl —_—

STPTAL Sy

JEDNOSTKA
SAMORZADU

¥/ WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO

CERTYFIKAT 2016/47,

Shipsk, dnia 09.05.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa zestawéw do dializy otrzewnowej,
cewnikéw dializacyjnych i filtréw dializatu - nr sprawy 31/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przekazuje
tres¢ zapytan dotyczacych zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z
wyjasnieniami. W przedmiotowym postgpowaniu wplynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1:

»Dotyczy: 31/PN/2017, Cze¢dé 1.2 ZESTAW ADO (15 litréw roztworu glukozy) — dla
jednego pacjenta na okres 12 m-cy, ilo$¢ pozycji 13, pozycja 3

Czy Zamawiajgcy dopusci produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierajacy 70%
alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniajacy skuteczng
barier¢ przeciwbakteryjng na okres 96 godzin (10 koreczkéw na zbiorczym listku lub
pakowane pojedynczo).”

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

»Dotyczy: 31/PN/2017, Czesé 2.2 ZESTAW ADO (10 litréw roztworu glukozy + roztwér
ikodekstryny 2,01) — dla jednego pacjenta na okres 12 m-cy, ilo§¢ pozycji 14, pozycja 4
Czy Zamawiajgcy dopusci produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierajacy 70%
alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniajacy skuteczng
barier¢ przeciwbakteryjng na okres 96 godzin (10 koreczkéw na zbiorczym listku lub
pakowane pojedynczo).”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie nr 3:
»Dotyczy: 31/PN/2017, Cz¢ié 3.2 ZESTAW CADO ( 4 worki roztworu glukozy/dobe

2,01) — dla jednego pacjenta na okres 12 m-cy, ilo$¢ pozycji 11, pozycja 2

Czy Zamawiajgcy dopusci produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierajacy 70%
alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniajacy skuteczng
barier¢ przeciwbakteryjna na okres 96 godzin (10 koreczkéw na zbiorczym listku lub
pakowane pojedynczo).”

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:
»Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na wydzielenie pozycji 3 z Czgsci 1.2, pozycji 4 z Czesci

2.2 oraz pozycji 2 z Czgsci 3.2 i stworzy osobny pakiet?
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Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiajgcemu mozliwosci na skladania  ofert
konkurencyjnych co przetozy si¢ na efektywne zarzadzanie $rodkami publicznymi.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

nDotyczy: 31/PN/2017, Czgsé 6, ilos¢ pozycji 11, pozycja 11

Czy Zamawiajacy dopusci DiaStop zestaw zaprojektowany do utworzenia hemostazy w
miejscu wklucia igiet dializacyjnych po zabiegu HD skladajacy si¢ z: plastikowej opaski
wielorazowego uzycia posiadajacej wielostopniowy mechanizm blokujacy, dzieki czemu
mozliwe jest precyzyjne dostosowanie sily ucisku dla kazdego pacjenta oraz poduszki
uciskowej jednorazowego uzytku mocowanej za pomocs warstwy rzepowej. Opakowanie
zawiera 50 zestawow.”

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

»Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 11 z Czesci 6 i stworzy osobny
pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiajgcemu mozliwosei na  sktadania  ofert
konkurencyjnych co przelozy si¢ na efektywne zarzadzanie srodkami publicznymi.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STIWZ.

Pytanie nr 7:

»C2€5¢ 9 pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania cewnik dwus$wiattowy, poliuretanowy, wykonany
z biokompatybilnego materiatu zapobiegajacego zwezaniu naczyn, budowa cewnika
zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do $ciany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych
otworéw, z koncowka schodkows, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi
przedtuzaczami, cewnik o przekroju 14FR i dhugo$ciach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z
nadrukiem objetosci wypelnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu,
nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji
w sklad, ktorego wchodzi: igta z korficowkg echogeniczna, rozmiar 18 G x 7 cm, dhugi
prowadnik z rdzeniem z nitinolu i koficéwka typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka
10 ml z ttokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy,
rozmiar 16 FR x 15 cm, lacznik prowadzacy typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie
cewnika warstwg przylepng, opatrunki, skrzydetko mocujace cewnik (na SZWYy) oraz
mandryny ulatwiajgce zatozenie cewnika?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8:

»cze$¢ 7 pozycja 1

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania cewnik dwuswiattowy dlugoterminowy
Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z
koficowkg typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kolnierzem poliestrowym,
odporny na zginanie, bez otworéw bocznych z wymiennymi przediuzaczami o przekroju
14FR i diugosciach od mufy do konca cewnika/dlugo$é catkowita: 19/24 cm, 23/27 cm,
27/32 cm z nadrukiem obje¢tosci wypelnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu,



nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji
w skiad ktorego wehodzi: igla z koncowka echogeniczng, rozmiar 18 G x 7 cm, dhugi
prowadnik z rdzeniem z nitinolu i koficowka typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka
10 ml z tlokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14
FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawka i rozrywalna ostonka, rozmiar 17 FR, tacznik
prowadzacy typu Y, narzedzia do tunelizacji, przewody przeduzajace do tetnic (czerwone),
przewody przedtuzajace do zyl (niebieskie), skrzydelko mocujace cewnik (na szwy), nasadki
iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwg przylepna, opatrunki, zaciski, tacznik do
przeptukiwania?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

»CZe8¢ 6 pozycja 11

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania opatrunck hemostatyczny Woundelot™ o
wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie
molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawien, nie wymagajacy mocnego ucisku,
zdolnos¢ do absorpeji ptynéw w kontakcie z krwig wynosi 2500% jego wiasnej wagi. 2

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie nr 10:

»C€zeS¢ 6 pozycja 11

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem
zamawianej ilogci?”

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 11:

»CZ¢S¢ 6 pozycja 11

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydzielenie pozycji 11 do osobnego pakietu?”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:
»Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 9 cewnikéw poliuretanowych o dhugosciach

15,201 25 cm. Pozostate parametry bez zmian.”
Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:
wDotyczy: 31/PN/2017, Czes¢ 2.2 ZESTAW ADO (10 litréw roztworu glukozy + roztwér

ikodekstryny 2,01) — dla jednego pacjenta na okres 12 m-cy, ilo§é¢ pozycji 14, pozycja 12

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik dwuswiattowy poliuretanowy 12FR o dtugosci 15 em (nr
katalogowy: EF- 7613), 20em (nr katalogowy: EF-7713) i 24em (nr katalogowy: EF- 7813)
widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrazliwy material cewnika mieknic po
implantacji co zwigksza bezpieczenstwo 1 komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z
opisem przeplyw6w dla ufatwienia doboru wiasciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczajace
obrotowe skrzydetka. Rozmiar i dtugo$¢ cewnika podana we French naniesiona na piaste
cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igle wprowadzajaca 18Ga x 7cm, strzykawke




5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x
15¢m, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038°°, dwa koreczki heparynizowane.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 14:
wDotyczy: 31/PN/2017, Czesé¢ 3.2 ZESTAW CADO ( 4 worki roztworu glukozy/dobe

2,01) — dla jednego pacjenta na okres 12 m-cy, ilo§é pozycji 11, pozycja 10

Czy Zamawiajgcy dopusci cewnik dwuswiattowy poliuretanowy 12FR o diugosci 15 cm (nr
katalogowy: EF- 7613), 20cm (nr katalogowy: EF-7713) i 24cm (nr katalogowy: EF- 7813)
widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrazliwy materiat cewnika micknie po
implantacji co zwigksza bezpieczeristwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z
opisem przeplywéw dla ulatwienia doboru wiasciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczajace
obrotowe skrzydetka. Rozmiar i dlugo$¢ cewnika podana we French naniesiona na piaste
cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igle wprowadzajacg 18Ga x 7cm, strzykawke
5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x
15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038°°, dwa koreczki heparynizowane.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:

»Dotyczy: 31/PN/2017, Czg¢$¢ 7, ilosé pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanatowy
15,5FR o dtugosci 24em ( tip to cuff 19cm - nr kat. 32101524), 28cm ( tip to cuff 23cm- nr
kat. 32101528),), 32¢m ( tip to cuff 27cm - nr kat. 32101532),), 36em ( tip to cuff 31cm - nr
kat. 32101536),, 40cm ( tip to cuff 35cm- nr kat. 32101540), widoczny w Rtg. Zestaw
skladajgcy si¢ z: cewnika dwukanalowego z mufka z dwoma niezaleznymi $wiatlami
tetniczymi o przeptywie 2.6 cc i jednym $wiatlem zylnym o przeptywie 1.6 cc wykonany z
termowrazliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z
gwintowa nasadks uciskowa, mankietem uszczelniajacym, zespolem rozgaleziaczy,
rozszerzadlem tunelizujacym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igla punkcyjna
18 G x 7cm, pianka zabezpieczajgcs, opatrunki na rane, portami iniekcyjnymi,
usztywniaczem.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

sDotyezy: 31/PN/2017, Czesé 9, ilosé pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik dwuswiattowy poliuretanowy 14 Fr o diugosci 15 em (nr
katalogowy: EF- 8613), 20cm (nr katalogowy: EF- 8713) i 24em (nr katalogowy: EF- 8813)
widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrazliwy materiat cewnika micknie po
implantacji co zwigksza bezpieczenstwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z
opisem przeplywow dla ulatwienia doboru whasciwego cewnika, Elastycznie zabezpieczajace
obrotowe skrzydetka. Rozmiar i dlugosé cewnika podana we French naniesiona na piaste
cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igle wprowadzajaca 18Ga x 7cm, strzykawke
5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x
15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038°°, dwa koreczki heparynizowane.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.




Pytanie nr 17:

»Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 12 z Czesci 2.2 oraz pozycji 10 z
Czegsci 3.2 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiajacemu mozliwoéci na skiadania ofert
konkurencyjnych co przetozy si¢ na efektywne zarzadzanie srodkami publicznymi.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:
ndotyczy Pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiajacy, z uwagi na sformutowana w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasade
zachowania uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw, dopusci i uzna
za réwnowazny zestaw z cewnikiem permanentnym o rozmiarze 15,5 FR
gwarantujagcym wysoki przeplyw do 500ml/min, przekréj ,podwdjne D’ odgieta
koficéwka cewnika - 3 cm réznicy pomiedzy kanatem zylnym i kanalem tetniczym,
wykrzywiona koricowka kanatu tetniczego, osobny kanat prowadnicy drutowej, cewnik
wykonany z materiatu Durathane, z muf polyestrowa?”

Odp. Zamawiajgcego:

Jezeli pytanie dotyczy czeSci nr 7 Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Powyisza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego
w dniu 09.05.2017 r.




