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Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) materacy p/odleżynowych o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji, obsługi 
i konserwacji dla materacy „bariatrycznych”
2. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 42 dni od dnia zawarcia umowy – zamawiający dopuszcza realizację zamówienia dostawami częściowymi w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 

4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

· Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia (materace p/odleżynowe zmiennociśnieniowe do profilaktyki i materace p/odleżynowe zmiennociśnieniowe do leczenia) do Magazynu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku 
Sp. z o. o. przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku natomiast materace p/odleżynowe zmiennociśnieniowe bariatryczne do  Oddziału OIOM, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, O/Kardiologii i O/Neurochirurgii – każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

5. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

6. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

Materace p/odleżynowe
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
	Lp.
	Opis parametru
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy do profilaktyki wraz z pompą i pokrowcem

	1. 
	Typ/model
	podać
	

	2. 
	Producent
	podać
	

	3. 
	Rok produkcji 2017
	Tak
	

	4. 
	Zestaw składający się z następujących elementów:

- pompa powietrzna

- materac pęcherzykowy wykonany w całości z elastycznego poliuretanu 

- przewody do połączenia materaca z pompą

- system dotleniania tkanki AIR

- elastyczny, półprzepuszczalny, pokrowiec zespalający materac podkładowy ze zmiennociśnieniowym zamykany na zamek z możliwością dezynfekcji wysokotemperaturowej, tj. odporny na temp. do 110st. C 
	Tak
	

	5. 
	Wymiary materaca dostosowane do leża 200 x 90cm
	Tak
	

	6. 
	Wysokość materaca min. 6,5 cm
	Tak
	

	7. 
	Wytrzymałość mechaniczna materaca do min 130kg 
	Tak
	

	8. 
	Pompa z manualną regulacją ciśnienia w zakresie od  50 do 100mmHg  (+/- 10mmHg)
	Tak
	

	9. 
	Wydajność pompy nie mniejsza niż 4,5 l/min.
	Tak
	

	10. 
	Czas trwania pełnego cyklu 10 min. (+/- 2 min.) 
	Tak
	

	11. 
	Pompa wyposażona w:
- filtr antybakteryjny + 1 szt. zapasowy

- zaczepy do zawieszenia na łóżku

- instrukcje obsługi w języku polskim na obudowie
	Tak
	

	12. 
	W cenie materacy dodatkowych 10 pokrowców dedykowanych do oferowanego materaca
	Tak 
	

	Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy do leczenia odleżyn wraz z pompą i pokrowcem

	1. 
	Typ/model
	podać
	

	2. 
	Producent
	podać
	

	3. 
	Rok produkcji 2017
	Tak
	

	4. 
	Zestaw składający się z następujących elementów:

- pompa powietrzna

- materac monolityczny wykonany w całości z elastycznego poliuretanu 

- przewody do połączenia materaca z pompą

- komory materaca w kształcie litery V celem redukcji sił ścinających

- wybór wartości ciśnienia, dokonywany automatycznie ( wg. algorytmu masa ciała - wartość ciśnienia) 

- wyświetlacz LED wskazujący podaną masę ciała pacjenta lub utrzymywaną wartość ciśnienia 

- elastyczny, półprzepuszczalny, pokrowiec zespalający materac podkładowy ze zmiennociśnieniowym zamykany na zamek z możliwością dezynfekcji wysokotemperaturowej, tj. odporny na temp. do 110st. C
	Tak
	

	5. 
	Wymiary materaca dostosowane do leża 200x90cm
	Tak
	

	6. 
	Wysokość materaca min. 11 cm
	Tak
	

	7. 
	Wytrzymałość mechaniczna materaca do min 150kg 
	Tak
	

	8. 
	Pompa z manualną regulacją ciśnienia w zakresie od 10 do 50mmHg  (+/- 10mmHg)
	Tak 
	

	9. 
	Wydajność pompy nie mniejsza niż 7 l/min.
	Tak
	

	10. 
	Czas trwania pełnego cyklu 10 min. (+/- 2 min.) 
	Tak 
	

	11. 
	Pompa wyposażona w:
- filtr antybakteryjny + 1 szt. zapasowy
- zaczepy do zawieszenia na łóżku
	Tak
	

	12. 
	W cenie materacy dodatkowych 20 pokrowców dedykowanych do oferowanego materaca
	Tak 
	

	Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy „bariatryczny” wraz z pompą i pokrowcem

	1. 
	Typ/model
	podać
	

	2. 
	Producent
	podać
	

	3. 
	Rok produkcji 2017
	Tak
	

	4. 
	Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w:
· całkowicie automatyczny system pracy reagujący samoczynnie na wszelkie zmiany pozycji ciała pacjenta i dostosowujący parametry pracy dla realizacji terapii odleżyn do V stopnia włącznie,

· dotykowy panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień, modyfikacji parametrów pracy sprzętu,

· funkcję wyboru ciśnienia w zakresie od 10 do 50mmHg  (+/- 5mmHg),

· funkcję wyboru trybu statycznego,

· funkcję maksymalnego wypełnienia,

· alarm wizualny i dźwiękowy spadku ciśnienia,

· alarm wizualny i dźwiękowy braku zasilania,

· funkcję zabezpieczenia wprowadzonych parametrów dla pracy pompy przed ich przypadkową zmianą poprzez blokadę panelu sterowania,

· wyłącznik alarmu dźwiękowego,

· funkcję wyboru czasu trwania cyklu od 10 do 20min. (+/- 5min.),

· funkcję pamięci wprowadzonych parametrów pracy . W przypadku chwilowego braku zasilania energetycznego system ma wznowić pracę zgodnie z wprowadzonymi ostatnio parametrami pracy,

· wydajność pompy nie mniejsza niż 15  l/min.,

· gniazdo szybkozłączki do połączenia z materacem,

· wymienny, zewnętrzny mechaniczny filtr powietrza,

· wymienny antybakteryjny filtr powietrza +  zapasowy,

· kabel sieciowy zasilający o długości min.450cm,

· instrukcję obsługi w języku polskim na obudowie
	
	

	5. 
	Materac:

· wysokość materaca min. 21 cm + 3 cm podkład gąbkowy [opcja] 
· wymiary materaca 200x85cm (+/- 5 cm),
· minimum 20 wymiennych komór poprzecznych, umieszczonych w rzędach, 
wykonanych z poliuretanu, napełniających się i opróżniających na przemian co trzecia oraz posiadających zabezpieczenie antyrotacyjne, z możliwością wypięcia komory w środkowej części min.3 komory wyposażony w:
· integralną spodnią warstwę gąbkową, [opcja]
· system dotleniania uciskanej tkanki,
· szybkozłaczkę transportową,
· funkcję szybkiego spuszczenia powietrza tzw. CPR,
·  pasy mocujące,
· pokryty półprzepuszczalnym wzmocnionym pokrowcem poliuretanowym, wielokierunkowo rozciągliwym, zapinanym na zamek z możliwością mycia i dezynfekcji w temp.95st. C i suszenia w temp. 110st. C oraz dodatkowo jeden zapasowy pokrowiec  o właściwościach opisanych powyżej,
·  skuteczność medyczna dla pacjentów o wadze do 200 kg,
· pokryty półprzepuszczalnym wzmocnionym pokrowcem poliuretanowym, wielokierunkowo rozciągliwym, zapinanym na zamek z możliwością mycia i dezynfekcji pokrowca w temp.95st. C i suszenia w temp. 110st. C oraz dodatkowo jeden zapasowy pokrowiec  o właściwościach opisanych powyżej,
	Tak 
	

	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	

	3. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	

	4. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę 
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	5. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	

	6. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy 
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	TAK
	

	9. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	10. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)  
	TAK
	


………………………………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela
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