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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa systemu zamknietego prézniowego
do pobierania krwi wraz z dzierZawa analizatora do OB kompatybilnego
z oferowanym systemem?” - nr sprawy 66/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przekazuje
tre§¢ zapytan dotyczacych zapisow specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia wraz
z wyjasnieniami. W przedmiotowym postgpowaniu wplynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1:
W zwigzku z wymaganiem podania nazwy firmy podwykonawcy w Formularzu ofertowym

(punkt 2 m) prosimy o podanie nazwy firmy administrujacej laboratoryjny system
informatyczny, do ktérego ma by¢ wpiety czytnik.”
Odp. Zamawiajgcego: Laboratoryjny System Informatyczny to Infiniti firmy Roche.

Pytanie nr 2:
,,Czy Zamawiajacy w pozycji nr 4 dopusci probowki z trombing i zelem w zakresie 4-6 ml?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 3:
,,Czy Zamawiajacy dopusci prob6wki do OB wykonane ze szkla?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza,

Pytanie nr 4:
,,Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylaczenie do oddzielnego pakietu proboéwek z trombing

3,5 ml z zelem (zat. Nr 2 do SIWZ poz. 4) w zwigzku z faktem, ze obecnie na rynku polskim
tylko jeden producent systemu zamknigtego do pobierania krwi Vacutest KIMA oferuje ww.
produkt, co uniemozliwia ich pozyskanie przez inne firmy oferujgce system zamknigty.
Zamawiajacy dopuszczajagc ww. rozwigzanie uzyska mozliwo$¢ przystapienie do
postepowania wykonawcy oferujgcego system do pobierania krwi firmy Greiner Bio One
Vacuette.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy wylgczy do oddzielnej Czesci poz. 4 tworzge
z niej Czes¢ nr 2.

Formularza Asortymentowo — ilosciowy dla nowo utworzonej Cze¢sci nr 2 w zalgczeniu,

Pytanie nr 5:
.Zwracamy sie do Zamawiajacego o wylgczenie do oddzielnego pakietu poz. 14 1 15 tj.

probowek do mikrometody jako, ze nie stanowig one elementéw zamknietego systemu
prézniowego do pobierania krwi.”
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Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy wylgczy do oddzielnej Czesci poz. 14 i 15 tworzgc

z nich Cze$¢é nr 2.
Formularza Asortymentowo — ilosciowy dla nowo utworzonej Czesci nr 2 w zalgczeniu,

Pytanie nr 6:
~Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o odstapienie wymogu sterylnosci probéwek do

mikrometody (poz 14 i 15 zal. do SIWZ, poz, 16 - wymagania dotyczace systemu
zamknietego do pobierania krwi zylnej metoda préozniowa)

Uzasadnienie: Specyfika pobierania krwi za pomoca probéwek do mikrometody polega na
uprzednim otwarciu probowek przed faktycznym pobraniem krwi od pacjenta. W zwigzku z
tym sterylno$é ww. probdwek ulega zniesieniu jeszcze przed faktycznym pobraniem krwi od
pacjenta. Z ww. probdwek o tak malej objetosci pobrania nie wykonuje sie réwniez zadnych
posiewoéw mikrobiologicznych. W zwigzku z tym wymég sterylnosci probowek do
mikrometody jest catkowicie bezzasadny z punktu widzenia procedury pobierania krwi oraz

badan wykonywanych z tych probéwek.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza mikrometode bez oznaczenia sterylnosci.

Pytanie nr 7:
~Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o dopuszczenie w poz. 14 probéwek do mikrometody,

niesterylnych do morfologii z integrowanym lejkiem do pobierania krwi”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqgcy dopuszcza.

Pytanie nr 8:
wZwracamy si¢ do Zamawiajgcego o dopuszczenie probowek z etykietami na ktérych data

przydatnosci do uzycia wyrazona jest w formacie yyyy-mm-dd.”
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 9:
»Majgc na wzgledzie przepisy Ustawy Prawo zaméwien publicznych, a w szczegdlnosei

definicje zaméwien publicznych zawarta w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z ktorej wynika, ze umowa
zawierana miedzy zamawiajgcym a wykonawca musi by¢ odplatna, jak i art. 32 ust. 11 2
Ustawy zabraniajgcy zanizania wartosci zamdwienia publicznego, uprzejmie prosimy
0 wyjasnienie czy zamieszczenie przez Zamawiajacego w punkcie 8 tabeli ,,Parametry
graniczne automatycznego czytnika OB. wymagane przez Zamawiajgcego” wymogu
zapewnienia kontroli zewnatrzlaboratoryjne 4 razy w roku oznacza wymaganie przez
Zamawiajacego $wiadczenia przez wykonawce tej czesci wchodzace] w zakres przedmiotu
zamOwienia ushug bezplatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest w $wietle przepisow
ustawy - Prawo zaméwien publicznych dopuszczalne ?. Czy tez wykonawca ma prawo —
zgodnie z ustawa - doliczy¢ koszty zwigzane z nabyciem kontroli zewnatrz laboratoryjnej do

ceny oferty?”
Odp. Zamawiajqgcego: Koszty zwigzane 7 nabyciem kontroli zewnqtrz laboratoryjnej nalesy

uwzglednic w cenie oferty.

Pytanie nr 10:
~Majac na wzgledzie przepisy Ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegolnosci
definicje zamowien publicznych zawartg w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z ktorej wynika, ze umowa




zawierana mi¢dzy zamawiajgcym a wykonawca musi by¢ odplatna, jak i art. 32 ust. 112
Ustawy zabraniajgcy zanizania warto$ci zamowienia publicznego, uprzejmie prosimy o
wyjasnienie czy zamieszczenie przez Zamawiajagcego w punkcie 15 tabeli ,,Parametry
graniczne automatycznego czytnika OB. wymagane przez Zamawiajgcego” wymogu
podpiecia czytnika do systemu komputerowego w Szpitalu na koszt Wykonawcy oznacza
wymaganie przez Zamawiajgcego $wiadczenia przez wykonawce tej czgsci wchodzacej w
zakres przedmiotu zamoéwienia ushug bezptatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest w
$wietle przepisow ustawy - Prawo zamoéwien publicznych dopuszczalne ?. Czy tez
wykonawca ma prawo — zgodnie z ustawg - doliczyé koszty zwigzane z podpigeciem czytnika
do dzierzawy analizatora OB. i zmiany zapisu w pkt. 19 tabeli asortymentowo-cenowej na:
»Dzierzawa analizatora OB. wraz z podigczeniem do systemu komputerowego™”

Odp. Zamawiajgcego: Koszty podpiecie czytnika do systemu komputerowego w Szpitalu
nalezy uwzglednié¢ w cenie oferty.

Pytanie nr 11:

,Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopisanie w § 8 pkt.2 ppkt. d) umowy zapisu :

,,d) zmiany kursu euro jezeli kurs bedzie odbiegat o 10% od kursu $redniego ogloszonego
przez NBP z dnia zawarcia umowy (kurs euro z dnia zawarcia umowy w wysokosci ........ 1
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:
.dotyczy umowy
W nawigzaniu do zapisow SIWZ, sugerujgcych koniecznos¢ uwzglednienia w cenie oferty

wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia, zwracamy si¢ z prosba o podanie
prognozowane] ilosci zamowien, skladanych przez Zamawiajagcego w trakcie realizacji
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Powyzsze stanowi niezbg¢dne informacje, konieczne do wilasciwego przygotowania oferty
przetargowej w zakresie dokonania wilasciwej wyceny asortymentu w koszt ktérego
Wykonawcy powinni wkalkulowaé koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o nastgpujgcym brzmieniu;
»Zamawiajacy oswiadcza, ze w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie
.... dostaw miesiecznie, co daje liczbg ..... dostaw przez pelen okres obowigzywania
niniejszej umowy. W przypadku zlozenia wigkszej iloSci zamowien od ilosci
prognozowanych w okresie miesigcznym, Zamawiajacy wyraza zgod¢ na realizacje
zamOwienia w terminie dostosowanym do prognoz.””

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy przewiduje realizacje maksymalnie 2 dostaw
miesigcznie, co daje liczbe 48 dostaw.

Pytanie nr 13:

»dotyczy umowy:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie ponizszego zapisu do umowy :

. Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo do czesciowej realizacji umowy, jednak
niezrealizowana wartosé umowy nie moze by¢ wieksza niz 20% wartosci umowy”.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.




Pytanie nr 14:

»Dot.: Zal.2, poz.4

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie probdwki do surowicy z trombing i zelem
o pojemnosci 5 ml?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 15:

wDot.: Zal. 2, poz.5

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie proboéwki do morfologii z EDTA3K na 1-2 ml o
zadanej $rednicy?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 16:

»Dot.: Zal.2, poz.8

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie probéwki do koagulologii o podwdjnych $ciankach
pojemnosci 1,8 ml o zadanej srednicy?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 17:

»Dot.: Zak2, poz.17

Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu dostarczenia igiet 0,9 w pozycji igly bezpieczne i
wyrazi zgode na zaoferowanie igiet rownowaznych z punktu ich uzytecznosci tj. igiet ultra
cienkich o tozsamym czasie przeptywu co bezpieczne igly standardowe 0,9 w rozmiarze 0,8 o
takiej samej diugosci ostrza?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza igly ultra cienkie o toisamym czasie
przeplywu co bezpieczne igly standardowe 0,9 w rozmiarze 0,8 o takiej samej diugosci

ostrza,

Pytanie nr 18:

,Dot.;: Zal.2, poz.4

Czy Zamawiajagcy wymaga, aby probéwki posiadaly minimalny czas wykrzepiania u
pacjentéw nie leczonych lekami przeciwkrzepliwymi wynosit 5 min.?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqgcy wymaga probowek z trombing i Zelem separujgcym do
szybkiego wykrzepiania.

Pytanie nr 19:

»Dot.: Zal.2, poz.8

Prosimy o doprecyzowanie, czy dla badan koagulologicznych Zamawiajacych wymaga
probowek o: budowie zapewniajgcej zminimalizowanie aktywacji plytek dla optymalnego
monitorowania APTT (obj¢to$¢ martwa pomigdzy pobrang krwig 1 korkiem nie wigksza niz 1
ml), i o podwojnych sciankach probéwki. ”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza, nie wymaga.




Pytanie nr 20:

wDot.: Zal.2

Czy Zamawiajacy wymaga, aby probowki posiadaty korki dwuczesciowe pozbawione
jakiegokolwiek gwintu, co znacznie ulatwia prace oraz przyspiesza proces obrobki badanej
probki.?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy nie wymaga probowek z gwintem.

Pytanie nr 21:

wDot.: Zak2
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zaréwno sama sterylnos¢ probéwek jak i oznakowanie

sterylnosci probowek majg by¢ zgodne z Polskg Normg PN-EN 14820 w sprawie
Pojemnikéw jednorazowego uzytku do pobierania krwi zylnej? W zwiazku z tym czy
Zamawiajgcy wymaga by probowki zaoferowane w pakiecie nr 2 i 3 byly aseptyczne (sterylne
A, gdzie prawdopodobienstwo przezycia jednej komoérki mikroorganizmu réwne lub mniejsze
od 103, a wigksze niz 10, czy sterylne R. Jezeli zatem Zamawiajgcy zdecyduje si¢ na
wymog sterylnosci R probowek (prawdopodobienstwo przezycia jednej komdrki
mikroorganizmu réwne lub mniejsze 10'6) prosimy o zamieszczenie takowego wymogu.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy oczekuje sterylnosci R probowek.

Pytanie nr 22:

wDot.: Zak2
Utylizacja odpadéw jest zwigzana z bezpieczenstwem i ochrong srodowiska. Czy dla

zapewnienia pewnosci, ze proces spalania bedzie bezpieczny i nietoksyczny Zamawiajacy
wymaga zalgczenia do oferty Certyfikatu ISO 14001:2004 potwierdzajacego wdrozenie
systemu zarzadzania $rodowiskowego wytworcy? Zasadnos¢ takiego wymogu wyplywa
wprost z Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie
rodzajow dokumentéw jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy (...) (paragraf 6.1
podpunkty 3 i 4).”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 23:

wDot.: Zal.2

Czy w celu zapewnienia dostawy produktow najwyzszej jakosci Zamawiajagcy wymaga
dotaczenia do oferty, dotyczacego wytworcy Certfikatu Rejstracji Zarzadzania Jakoscia
wedtug normy miedzynarodowej EN ISO 13485: 20127 Zasadnos¢ takiego wymogu wyplywa
wprost z Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 roku w sparwie
rodzajow dokumentéw jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy (...) (paragraf 6.1
podpunkt 3).”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 24:
»Dot.: Zal.2, poz. 18
Czy Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy systemu w tym uchwyty jednorazowe

byly oznakowane nazwa lub logo producenta zgodnie z wymogiem ,,jeden system-jeden
producent”?. Czy jednorazowos¢ uchwytéw ma by¢ potwierdzona odpowiednim napisem ,,do




jednorazowego uzytku™ na samym uchwycie w jezyku polskim lub angielskim 1 potwierdzona
mi¢dzynarodowym kodem graficznym(przekreslona liczba dwa w kétku)?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy oczekuje (wymaga zgodnie z Formularzem
Asortymentowo — iloSciowym), e wszystkie elementy systemu bedg pochodzié od jednego
producenta, co gwarantuje bezawaryjng prace.

Zamawiajgcy dopuszcza, aby jednorazowos¢ uchwytow byla potwierdzona odpowiednim
napisem ,,do jednorazowego uiytku” na samym uchwycie w jezyku polskim lub angielskim
i potwierdzona miedzynarodowym kodem graficznym (przekreslona liczha dwa w kétku
Jednorazowos¢ uchwytéw moze byé potwierdzona na etykiecie/opakowaniu zbiorczym.

Pytanie nr 25:

,Dot.;: Tabela wymogodw: poz. 1

Wymog ,,pochodzenia elementéw systemu od jednego wytworey" nie znajduje uzasadnienia
w obowigzujacych przepisach. Ustawa z dnia 20 maja 201 Or. o wyrobach medycznych nie
wymaga, aby wspolpracujgce ze sobg wyroby medyczne pochodzity od jednego wytworcy,
wrecz bardzo wyraznie wskazuje, Ze moga pochodzi¢ one od réznych wytworcow. Jedyny
wymog jaki naklada Ustawa z dnia 20 maja 201 Or. o wyrobach medycznych, to wymog
okreslony w art 30 ust 1 pkt. 1, zgodnie z ktérym, wykonawca 1j. ,,podmiot, ktory w celu
wprowadzenia do obrotu jako system lub zestaw zabiegowy zestawia razem wyroby
medyczne oznakowane znakiem CE, nie przekraczajac ich przewidzianego zastosowania i
ograniczen w uzywaniu okre$lonych przez ich wytwércow" potwierdza zlozonym
o$wiadczeniem, ze ,zweryfikowano wzajemna kompatybilnosé¢ wyrobéw medycznych
zgodnie z instrukcjami wytworcow i przeprowadzono wskazane w nich dziatania zgodnie z
tymi instrukcjami”.

»Sporzadzenie opisu przedmiotu zamdwienia stanowi jedng z najistotniejszych czynno$ci
zamawiajagcego poprzedzajagcych wszczecie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktéra determinuje caly przebieg postgpowania o udzielenie zamdéwienia i moze
wywrze¢ wplyw na jego wynik. Dlatego tez zamawiajgcy winni dokonywac tej czynnosci z
poszanowaniem wyrazonej w art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. zasady nakladajgcej obowiazek
przygotowania i przeprowadzenia postgpowania w sposOb zapewniajacy zachowanie uczciwej
konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcow. Ustawodawca stanat jednoznacznie na
stanowisku, iz zamawiajgcy nie moze w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego formulowaé opisu przedmiotu zamdéwienia w_sposob, ktéry bezposrednio lub
nawet posrednio godzitby w wyzej wskazana zasade. Dyskryminujgce opisanie przedmiotu
zamOwienia wplywa bowiem na mniejszg liczbg ztozonych w postepowaniu ofert, oraz moze
powodowaé oferowanie przez wykonawcow produktow tylko i1 wyltgcznie jednego producenta
czy dystrybutora. W efekcie prowadzi to do powstania utomnego rynku kreowanego przez
zamawiajacych, na ktérym rzeczywistg konkurencje zastgpuje quasi-konkurencja miedzy
dostawcami tej samej technologii lub produktow tego samego producenta lub dystrybutora".
Uchwata KIO z dnia 4 kwietnia 2016 sygn. KIO/KD/21/16

Dlatego prosimy o wykredlenie powyzszego wymogu jako niezgodnego z ustawa i
podlegajacego zaskarzeniu do KI0.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy oczekuje (wymaga zgodnie z Formularzem
Asortymentowo — ilosciowym), ze wszystkie elementy systemu bedq pochodzi¢ od jednego
producenta, co gwarantuje bezawaryjng prace.




Pytanie nr 26:

»wZal.2, poz. 14 i 15 oraz tabela wymogow: poz. 16

Czy Zamawiajacym wyrazi zgode na wylaczenie poz. 14 i 15 a co za tym idzie wymogu poz.
16 do osobnego pakietu jako elementdw niezwigzanych z systemem zamknietym do poboru
krwi zylnej i ograniczajagcym swobodna konkurencjg(patrz dowod w pytaniu 12)”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy wylgczy do oddzielnej Czesci poz. 14 i 15 tworzgc
z nich Czesé nr 2.

Formularza Asortymentowo — ilosciowy dla nowo utworzonej Czgsci nr 2 w zalqczeniu.

Pytanie nr 27:

wDot.: Tabela wymogoéw: poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci probowki do automatycznego oznaczania OB. wykonane ze szkla

zgodnie ze standardami najwyzsze] jakosci o zadanych parametrach.?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 28:

»Dot.: Tabela wymogoéw aparatu poz. 2,6,7

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie aparatu z czasem odczytu 27 min, o
wydajnosci komory 45 probéwek/godz. z wbudowanymi w aparat drukarkg i czytnikiem
kodow kreskowych oraz automatyczna korekcjg podczas wlgczania.?

Z zadeklarowanych iloSci oznaczen wynika, ze Zamawiajacy wykonuje ok. 25 oznaczen na
dobe i w zwigzku z czym wymagana ilosé¢ 50 miejsc pomiarowych wydaje si¢ by¢ nie zasadna
i blokujaca konkurencjg.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza aparat z czasem odezytu 27 min, o
wydajnosci komory 45 probowek/godz. z wbudowanymi w aparat drukarkg i czytnikiem
kodow kreskowych oraz automatyczna korekcjq podczas wlgczania.

Pytanie nr 29:

»dotyczy parametréw granicznych automatycznego czytnika OB punkt 15

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosba o doprecyzowanie do jakiego systemu
komputerowego powinien zosta¢ podpiety czytnik.”

Odp. Zamawiajgcego: Laboratoryjny System Informatyczny to Infiniti firmy Roche.

Pytanie nr 30:

n»dot. Wzér Umowy § 3 ust. 3

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajgcego o modyfikacje Wzoru Umowy poprzez dopisanie
w § 3 ust. 3: ,,przy jednorazowym zamoéwieniu powyzej 150,00 zt netto” Prosbg motywujemy
tym, ze dla zam6wien ponizej 150,00 z1, koszty transportu, na ktére sktadajg si¢ m.in. koszty
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listdéw przewozowych, koszty
dostarczenia towaru do przewoznika, sa wyzsze niz warto$§¢ marzy uzyskanej ze sprzedazy
towaru o takiej wartosci.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31:
,Dot. formularza cenowego - zalacznik nr 2 Poz. 1 zal. 2 — zwracamy si¢ z prosba o

dopuszczenie probowki o poj. 2,6 ml i spetniajgcej pozostate wymagania.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.




Pytanie nr 32:

»Poz. 3 zal. 2 - zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie probowki o poj. 4 -5 ml i spetniajacej
pozostate warunki.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 33:
»Poz. 4 zal. 2 - zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie probéwki o poj. 4 -5 mL.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 34:
»Poz. 4 zal. 2 — trombina to odczynnik wykrzepiajgcy stosowany tylko przez firme BD.

Rozumiemy, iz celem zamawiajacego nie bylo wykluczenie innych wykonawcéw, ale opart
swoje zapotrzebowanie na posiadanych ulotkach. Dlatego wnosimy o dopuszczenie innego
rodzaju odczynnika wykrzepiajgcego spetniajgcego wymdg warunkéw dla systemu pkt. 12, ”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy oczekuje probowki do szybkiego wykrzepiania surowicy
— dopuszcza inny rodzaj odezynnika wykrzepiajgcego.

Pytanie nr 35:
»Poz. 5 zal. 2 — zwracamy si¢ z pro$ba o dopuszczenie probowki z zakresu 1-2 ml i $rednicy

11 mm. Taki rozmiar probéwki gwarantuje dopasowanie do analizatorow posiadanych przez
Zamawiajgcego.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza,

Pytanie nr 36:

»Poz. 8 zal. 2 - zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie probowki o poj. 1,8 ml i spetniajacej
pozostale wymagania”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqgcy dopuszcza.

Pytanie nr 37:
»Poz. 10 zal. 2 — zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie probowki o poj. 2,6 ml i spelniajgcej

pozostate wymagania”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 38:
o»Poz. 11 zal. 2 — zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie probéwki o poj. 3,5 ml, ktéra

umozliwia oznaczenie opadu krwinek bez uzycia pipety, w wersji logarytmicznej z
mozliwoscig automatycznego odezytu OB. Ze wzgledu na fakt, ze probéwka do OB. nie jest
wykorzystywana w zadnych innych urzadzeniach jak tylko w czytniku do OB., nie wystepuje
ryzyko niedopasowania probowki.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 39:
»Poz. 141 15 zal 2 — probdéwki do pobierania krwi wlosniczkowej nie podlegaja pod norme¢

PN-EN 14820 i ze wzgledu na pobieranie krwi z naczyn wlosowatych nie ma wymogu, aby
probowki te byly sterylne. W zwigzku z tym prosimy od odstgpienia od wymogu sterylnosci
dla mikroprobowek.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.




Pytanie nr 40:
»Poz. 17 zal. 2 — czy przez zapisy w tym punkcie mamy rozumie¢, ze wykonawcy muszg

przedstawi¢ ofertg na bezpieczne igly z zamontowanym uchwytem, pakowane pojedynczo,

sterylnie?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie nr 41:

»Poz. 18 zal. 2 — uchwyty, jako wyposazenie igiet systemowych, powinny réwniez spetniac
wymagania bezpieczenstwa. Prosimy zatem o potwierdzenie, ze uchwyty jednorazowe
systemowe powinny by¢ sterylne.”

Odp. Zamawiajgcego: Jesli uchwyty stanowiq zestaw 7 iglg powinny by¢ steryine.

Wymagania dotyczgce systemu:

Pytanie nr 42:

»Pkt. 2 wymagan dotyczacych systemu z zal. 2 — Zamawiajgcy wymaga, aby zaoferowany
system zapewnial bezpieczenistwo i komfort pobrania. Ale w samym przedmiocie zamdwienia
dopuszcza rozwiazanie zaoferowania igiel (igiet systemowych, igiel systemowych
bezpiecznych, igiet motylkowych) z oddzielnymi uchwytami.”

W rozwigzaniach technologicznych wymagajgcych stosowania dodatkowego Iacznika
wystepuje ryzyko zaklucia sie igla (przy nakladaniu / nakrgcaniu lacznika na igle)
i niemozno$¢ uzycia tej igly do badania, Personel medyczny nie moze czué sie ani
bezpiecznie ani komfortowo poniewaz musi tgczyé elementy jeszcze przed pobraniem krwi.
Rozwigzanie z oddzielnymi uchwytami wplywa roéwniez na nieplanowane zwigkszenie
zuzycia sprzgtu i generuje wigksze nieprzewidziane koszty. Skoro Zamawiajacy wymaga
zamknigtego systemu pobierania krwi, czyli bezpiecznego na kazdym etapie — to w przypadku
igiet i uchwytow wymog ich integralnosci (fabrycznego potaczenia) powinna by¢ wymogiem
podstawowym. Pojedynczo, sterylnie pakowane igly z uchwytami zapewniaja fatwos¢ i
pewno$¢ w trakcie pobierania krwi (komfort pracy) oraz bezpieczenstwo. W zwigzku z
powyzszym wnioskujemy o zmiane zapiséw SIWZ poprzez zmiang¢ zapiséw chroniacych
personel przed i po pobraniu tj. igla systemowa bezpieczna z ljcznikiem (pakowana
pojedynczo, sterylnie, gotowa do uzytku). Swiatowej klasy systemy zamknigte, ze wzgledu na
swoja specyfike, posiadaja w swoim portfolio takie igly. Zamawiajacy, sSwiadom koniecznosci
zabezpieczenia personelu przed zakazeniem, wpisal w parametrach granicznych pelne
zabezpieczenie personelu medycznego, a tylko wymog igiet systemowych pakowanych
pojedynczo sterylnie razem z tacznikami spetnia to kryterium.

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 43:
»Pkt. 5 warunkéw dla systemu z zal. 2 — prosimy o dopuszczenie innych pojemnosci

probéwek niz tylko = +/- 10%.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 44:
»Pkt. 6 warunkéw dla systemu z zat. 2 — wsrdd informacji, ktore muszg byé na etykiecie

Zamawiajacy wymienit oznakowanie sterylnosci. Wnosimy o dopasowanie wymogoéw do
nadrzednych wymogéw wynikajacych z polskiej normy PN-EN 14820 pkt. 11 i wykreslenie
wymogu oznaczenia sterylno$ci na etykiecie na probowce. Zgodnie z cytowang normg
oznaczenie sterylno$ci moze by¢ umieszczone na pojemniku i/lub opakowaniu pierwotnym.




Wybér prawodawca pozostawil wytworcy (tylko). Jednoczesnie wnosimy o dopuszczenie
innego formatu podania terminu waznosci niz ten w SIWZ, poniewaz termin waznosci podaje
si¢ w calych miesigcach np. 2018-05 (yyyy-mm) lub 05-2018 (mm-yyyy), gdzie termin
wazno$cl przypada na ostatni dzien miesigca. Jednoczesnie wnosimy o dopuszczenie dwoch
formatow zaréwno yyyy-mm jak mm-yyyy. Poniewaz format daty nie ma wptywu na jakos¢
produktu ani prawidtowo$¢ odczytu daty.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 45:

»Pkt. 7 warunkéw dla systemu z zal. 2 — wnosimy o zmiane zapisu i wylgczenie probéwek do
OB. jako probowek o specjalnej konstrukcji, gdzie kazdy dodatkowy znacznik zaburza
detekcje czytnika.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy wymaga probowek z zaznaczonym miejscem
prawidlowego poziomu napeinienia probowki bez dodatkowych znacznikow.

Pytanie nr 46:
»Pkt. 8 warunkoéw dla systemu z zal. 2 — wnosimy o usunigcie tych zapisow z SIWZ jako

niezgodnych z obowigzujacymi przepisami — normg PN-EN 14820. W zadnym z zapisow
normy nie ma takich wymagan dla probowek z cytrynianem.”
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47:
»Pkt. 9 warunkéw dla systemu z zal. 2 — wnosimy o zmiane zapisoéw SIWZ i dostosowanie

ich do obowiazujacych przepiséw. W Polsce obowigzujaca normg dla pojemnikow
jednorazowego uzytku do pobierania od ludzi probek krwi zylnej jest norma PN-EN 14820 a
nie ISO 6710. Standardy ISO 6710 nie zostaly uznane przez UE.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48:
»Pkt. 16 warunkéw dla systemu z zal. 2 — zwracamy si¢ z prosbg o odstgpienie od wymogu

sterylnosci mikroprobéwek jako probdéwek do pobierania krwi wiosniczkowej (pobranie
powierzchniowe). Mikroprobéwki do pobran krwi wloéniczkowej wylaczone sg spod normy
PN-EN 14820.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 49:
»Pkt. 2 warunkéw dla automatycznego czytnika OB z zal. 2 — Zamawiajacy wymaga aby

minimalna tadowno$¢ czytnika byta na poziomie 50 probéwek na godzing. Wymdg ten nie
ma odzwierciedlenia w zapotrzebowaniu Zamawiajgcego, gdzie w przeciggu 24 miesigcy
planuje zuzyé 18.000 szt. (to daje 36 probowek dziennie przy zalozeniu 21 dniowego
miesigca pracy, 18.000/24/21= 36 szt. na dzien). Wnioskujemy zatem o zmniejszenie
wymogu do 40 probéwek.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 50:
»Pkt. 6 warunkéw dla automatycznego czytnika OB z zal. 2 — Zamawiajgcy chce

wydzierzawi¢ automatyczny czytnik do OB. W pkt. 6 wymaga Zamawiajacy aby czas
odczytu do 24 minut dawal wynik dla jednej godziny. Automatyczny czytnik do OB. nie jest
analizatorem. Nie ma fizycznej mozliwosci aby przyspieszy¢ opadanie krwinek w probdwce z
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cytrynianem aby przyspieszy¢ odczyt. Jest to mozliwe w przypadku analizatorow OB. ale
wtedy wykorzystuje si¢ probéwki morfologiczne, stosuje odczynniki i wyniki mozna
otrzymaé do nawet kilku minut. W zwigzku z powyzszym wnosimy o usuniecie pkt. 6.”

Odp. Zamawiajgcego: Patrz odp. na pytanie nr 28.

Pytanie nr 51;:
wDotyczy Poz. 1i2 Formularza asortymentowo — iloSciowego (zalgcznik nr 2):

Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania probdéwek z Zzelem separujagcym?
UZASADNIENIE:

Zel separujagcy w probowkach do biochemii pozwala na trwale oddzielenie surowicy od
skrzepu krwi, zapobiegajac zanieczyszczeniu surowicy przez elementy komorkowe, dzieki
czemu elementy rutynowo oznaczane w ramach badan biochemicznych pozostajg stabilne
przez dhuzszy czas (nawet do 7 dni w temp 2-8st). Ponadto probéwki z zelem wplywajg na
poprawe efektywnosci proceséw laboratoryjnych przez skrdcenie casu wirowania do 5 min
(przy 3.000 G), lepsza jakos¢ probki oraz mozliwos¢ archiwizacji i pracy z probka pierwotna,
bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztow probowek wtornych, pipet itp.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 52:
»Dotyczy Poz. 1 Formularza asortymentowo — ilo§ciowego (zalacznik nr 2):

Czy Zamawiajacy dopusci probowke o objgtosei 2,5ml?”
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pvytanie nr 53:
wDotyczy Poz. 4 Formularza asortymentowo — iloS§ciowego (zalacznik nr 2):
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie probowki z trombing i zelem o objetosci

pobrania 5 mI?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 54:

»Dotycezy Poz. 5 Formularza asortymentowo — ilo§ciowego (zalacznik nr 2):

Czy Zamawiajacy dopusci probédwke do prozniowego pobrania krwi z K3EDTA o objetosci
pobrania 1-2 ml? Objetos¢ 2,0 ml jest optymalng i najczgsciej stosowang w zar6wno w
pediatrii jak i dla dorostych czy w geriatrii. Poza tym nie wyklucza innych, renomowanych,
producentow systemu zamknigtego.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 55:
»Dotyczy Poz. 8 Formularza asortymentowo — ilo§ciowego (zalacznik nr 2):

Czy Zamawiajacy dopusci probdwke o objetosei pobrania 1,8 ml?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 56:

»Dotyczy Poz. 8 Formularza asortymentowo — ilosciowego (zalacznik nr 2):

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby probéwka do koagulologii posiadata tzw. ,przestrzen
martwg” ponizej 1 cm, pozwalajgca na ograniczenie aktywacji plytek, co wigze si¢ z
prawidlowym poziomem APTT u pacjentow leczonych niefrakcjonowang heparyng —
udokumentowane badaniem klinicznym?
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Uzasadnienie: Oferowane probdéwki do oznaczen koagulologicznych z cytrynianem sodu
posiadajg specjalng konstrukcje ,,probowka w probowce”. Innowacyjna geometria tych
probowek zostata skonstruowana po to, aby zminimalizowaé ,,wolng przestrzen” w probowce,
co z kolei minimalizuje zjawisko aktywacji czynnikéw plytkowych w pobranej krwi (wplyw
duzej wolnej przestrzeni).Probéwka ta zostala stworzona m.in., aby zoptymalizowaé
monitorowanie parametru APTT u pacjentéw leczonych niefrakcjonowang heparyna.
Wrykorzystanie tej innowacyjnej konstrukcji powoduje, iz uzyskajg Panstwo redukcje wolnej
przestrzeni w probowce przy zachowaniu standardowych wymiaréw zewngtrznych probéwki
nawet przy matych objetosciach pobranej krwi. Probowki o tak matej objetosci krwi idealnie
sprawdzajg si¢ w przypadku trudnych pobran, geriatrii czy pediatrii.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 57:

»Dotyczy Poz. 13 Formularza asortymentowo — ilo§ciowego (zalgcznik nr 2):

Czy w celu zapewnienia pelnej kompatybilnosci i braku kontaminacji, a co za tym idzie
gwarancji uzyskania wynikéw posiewdw o najwyzszej jakosci i wiarygodnosci, Zamawiajacy
wymaga, aby zestaw do pobran krwi na posiew (igla motylkowa ze zintegrowanym
uchwytem) pochodzit od tego samego producenta co butelki krwi na posiew typu Bactec?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqgcy dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr S8:

»Dotyczy Poz. 14 Formularza asortymentowo — iloSciowego (zalgeznik nr 2):

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie mikroprobowki do morfologii o obj. 250-
500pl ze zintegrowanym lejkiem umozliwiajacym pobranie krwi bez koniecznosci stosowania

kapilary?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 59:

wDotyezy Poz, 15 Formularza asortymentowo — ilo$ciowego (zalgcznik nr 2):

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie mikroprobéwki do biochemii o obj. 250-
500ul ze zintegrowanym lejkiem umozliwiajacym pobranie krwi?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 60:

»Dotyczy Poz. 17 Formularza asortymentowo — iloSciowego (zalgcznik nr 2):

Czy Zamawiajacy, wyrazi zgode na zaoferowanie igiet bezpiecznych w rozmiarze 0,7mm i
0,8mm i dtugosci ostrza 32 mm?

UZASADNIENIE
Igty w rozmiarze 0.9 o standardowych $ciankach majg wewngtrzny przekréj min. 0,56.

Oferowane przez nas igly w rozmiarze 0,8mm majg cienkie $cianki (,,thin wall”) 1 zgodnie ze
standardem ISO 9626 maja wewnetrzny przekrdj min. 0,547 min zapewniajac przeptyw krwi
podobny jak igly w rozmiarze 0.9 o standardowych $ciankach, przy jednoczeénie wigkszym

komforcie dla pacjenta.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

12



Pytanie nr 61:

»Dotyczy Poz. 18 Formularza asortymentowo — iloSciowego (zalgcznik nr 2):

Czy Zamawiajacy wymaga, aby w celu uniknigcia potencjalnych zakazen krzyzowych, na
uchwycie systemowym znalazlo si¢ oznakowanie jednorazowo$ci uchwytu?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiajgcy dopuszcza, aby jednorazowosé uchwytow byla potwierdzona odpowiednim
napisem ,,do jednorazowego uiytku” na samym uchwycie w jezyku polskim lub angielskim
i potwierdzona miedzynarodowym kodem graficznym (przekreslona liczhba dwa w kotku)
Jednorazowos¢ uchwytéw moze by¢ potwierdzona na etykiecie/opakowaniu zbiorczym

Pytanie nr 62:

»Dotyczy pkt. 4 ,Wymagania dotyczace systemu zamkni¢tego do pobierania krwi
metodg prozniowa™:

Czy Zamawiajacy dopusci do oznaczenia OB probowke szklang, kompatybilng z oferowanym
analizatorem?

UZASADNIENIE: Szklo stanowi najlepsza barier¢ dla odczynnikéw plynnych, chronige
przed ich odparowaniem. Szklo jest materialem o powierzchni gladszej niz plastik co
ogranicza mozliwo$¢ mechanicznego uszkodzenia krwinek w trakcie ich opadania, a w
konsekwencji zapewnia bardziej wiarygodne wyniki. Szklana probowka zapewnia
odwzorowanie oryginalnej metody Westergrena.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 63:

»Dotyczy pkt. 6 ,,Wymagania dotyczace systemu zamkni¢tego do pobierania krwi
metoda prézniowa”

Czy Zamawiajacy dopusci probowke do koagulologii ze znacznikiem wskazujagcym minimum
pobrania umieszczonym trwale na probowce?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 64:

»Dotyczy pkt. 8 ,,Wymagania dotyczace systemu zamkni¢tego do pobierania krwi
metodg prézniowsy”

Czy Zamawiajacy dopusci proboéwke o podwojnej Sciance, o konstrukcji ,,probowka
w probowcee”?

UZASADNIENIE: Innowacyjna geometria tych probowek zostata skonstruowana po to, aby
zminimalizowac ,,wolng przestrzen” w probéwce, co z kolei minimalizuje zjawisko aktywacji
czynnikow plytkowych w pobranej krwi (wptyw duZzej wolnej przestrzeni). Proboéwka ta
zostala stworzona m.in., aby zoptymalizowaé monitorowanie parametru APTT u pacjentéw
leczonych niefrakcjonowang heparyna. Wykorzystanie tej innowacyjnej konstrukcji
powoduje, iz uzyskaja Panstwo redukcje wolnej przestrzeni w probdwce przy zachowaniu
standardowych wymiarow zewnetrznych probéwki nawet przy matych objetosciach pobranej
krwi. Probéwki o tak malej objetosci krwi idealnie sprawdzajg si¢ w przypadku trudnych
pobran, geriatrii czy pediatrii.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy dopuszcza.
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Pytanie nr 65;

»Dotyezy pkt. 12 ,,Wymagania dotyczgce systemu zarzknigtego do pobierania krwi
metodg prézniowg”

Czy Zamawiajgcy dopusci probéwki do surowicy o czasie wykrzepiania 5-60 min?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrrymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 66:
»Dotyezy pkt. 2¢) Formularza ofertowego oraz pkt. 14 »Wymagan dot. systemu

zamknigtego do pobierania krwi Zylnej metoda prézniowsy” (Zalaeznik nr 2 do SIWZ):
Prosimy o ujednolicenie terminu waznosci poprzez okreslenie go na 6 miesiecy tak jak w pkt.
14 Wymagar dot. systemu zamknigtego do pobierania krwi zylnej metodg prézniowa.”

Odp. Zamawiajgcego: Z amawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67:
sDotyczy pkt. 2 ,PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO CZYTNIKA

OB WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO?”:

Czy Zamawiajacy dopusci automatyczny czytnik do OB o wydajnosei 40 oznaczer w ciggu
godziny?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 68:
»Dotyczy pkt. 6 ,PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO CZYTNIKA

OB WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO”:
Czy Zamawiajacy dopusci analizator do OB zapewniajacy czas odczytu do 30minut?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza,

Pytanie nr 69:
»Dotyezy pkt. 10 ,PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO CZYTNIKA

OB WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO”:

Czy Zamawiajgcy dopusci, aby wymiana czytnika OB nastapita w ciagu 48 godzin w dni
robocze (w przypadku braku mozliwosci naprawy na miejscu)?”

Odp. Zamawiajgcego: Z, amawiajqcy dopuszcza,

Pytanie nr 70:
»Dotyczy pkt. 13 ,,PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO CZYTNIKA

OB WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO?”;

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na odstapienie od wymogu przeprowadzenia raz w roku
przegladu, w przypadku zaoferowania automatycznego aparatu do oznaczania OB nije
wymagajgcego przegladéw technicznych zgodnie z instrukcjg producenta aparatu?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.
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Biorge pod uwage powyzsze odpowiedzi na pytania, zgoduic z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp
Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert na dziefi 26.07.2017 roku do godz. 10:00,
a termin otwarcia ofert na dziefi 26.07.2017 roku o godz. 10:30.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega pkt. 14,11 15.1 IDW,

Ponadto, w zwigzku z utworzeniem nowej czgsci zaméwienia (Czes$é nr 2) zmianie ulega pkt
3.4 IDW ktory otrzymuje brzmienie:

34.
Zamawiajgcy dopuszeza skladanie ofert na poszczegilne czedci zaméwienia. Niniejsze zaméwienie

niniejsze sklada sig z 2 czgsci. Oferte mozna zlozyé w odniesieniu do jednej lub wigcej czesci.

W zalgczeniu FORMULARZ ASORTYMENTOWO — ILOSCIOWY dla Czescinr 1 po
zmianach oraz nowy FORMULARZ ASORTYMENTOWO — ILOSCIOWY dla Czesci

nr 2 zawierajacy wylaczone pozycje - Zalacznik 2.
(Zamawiajqcy prosi o zachowanie dotychczasowej humeracji pozycji asortymentowych)

Prosimy o uwzglednienie w skladanych ofertach wprowadzonych zmian,

Powyzsza informacja zostala zamieszczona na stronic internetowej Zamawiajgcego
w dniu 19.07.2017 r.

KIEn vV NIK
Dz ZakaGw i Zapéwief Pubiconych

Piotr Iéeszak
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