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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,Dostawa sprzetu jednorazowego uzytku”
- nr sprawy 108/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamo6wien publicznych Zamawiajacy przekazuje
tres¢ zapytan dotyczacych zapiséw specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia wraz z
wyjasnieniami. W przedmiotowym postgpowaniu wptynely nastepujgce zapytania:

Pytanie nr 1:
,»,Czes$¢ 15, poz. 1

Zwracam si¢ z prosba o dopuszczenie przyrzadu z filtrem 0,2 pm zamiast 0,22 pm. Wszystkie
pozostate parametry zgodne z SIWZ.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 2:

»Cze8¢ 24, poz. 1

Zwracam si¢ z prosbg o dopuszczenie strzykawki do insuliny 1 ml 40U z iglg wtopiong o
rozmiarze 0,33 x 12mm zamiast 0,33 x 12,7mm. Pozostate parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy dopuszcza pod warunkiem, je igla jest wtopiona do
strzykawki.

Pytanie nr 3:

»Czes$¢ nr 41.

Czy Zamawiajacy dla zwigkszenia konkurencyjnosci skladanych ofert dopusci ztozenie
osobnej oferty na pozycje 4 i 5 Czgéci nr 41 parametry zestawdéw zgodne z opisem.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

»Dotyczy czesci nr 6

Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie, czy wyspecyfikowane w tym pakiecie znaczniki
rzeczywiscie maja mie¢ Srednicg 25 mm, czy by¢ moze wkradla si¢ omylka pisarska i
faktycznie dotyczy to $rednicy 2,5 mm?

Jesli tak, to prosimy o dopuszczenie mozliwoséci zaoferowania znacznikéw o $rednicy 2,4 mm
oraz konfekcjonowanych po 30 szt. w opakowaniu. W tym wypadku po przeliczeniu, w
formularzu cenowym w rubryce Liczba j.m. - wymagang iloscig bedzie 12 szt.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 5:

»Dotyczy upowaznienia

W zwigzku z pojawieniem si¢ watpliwosci dotyczacych zakresu pelomocnictwa w ww
postepowaniu, zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze wystarczajace
dla Zamawiajacego begdzie zlozenie pelnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobe
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umocowang do zaciggania zobowigzafi i skladania o$wiadczen woli -potwierdzone
stosownym dokumentem, w ktorym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania,
podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwotan, a takze przylgczania sie do postgpowan
wszczgtych na skutek wykorzystania srodkéw ochrony prawnej przez innych wykonawcow
oraz podpisywania dokumentow za zgodnos¢ z oryginatem”

Odp. Zamawiajgcego: Tak.

Pytanie nr 6:

»Dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy uzna za spelniony wymdég art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP, jesli wykonawca, ktéry nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej, przedstawi
stosowne oswiadczenie wraz z oferts.

Zgodnie z interpretacja przepisow dotyczgcych nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na
stronie Urzgdu Zaméwien Publicznych - Os$wiadczenie o braku przynaleznoéci do grupy
kapitalowe] zlozone wraz z oferts, niezaleznie od ilosci ofert lub wnioskéw o dopuszczenie
do udzialu w postgpowaniu, réwniez potwierdza brak podstawy do wykluczenia z
postgpowania, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Nalezy jednak w tym
przypadku pamigtaé, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania
(wlaczenie do grupy kapitalowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego
o$wiadczenia po stronie wykonawcy.”

Odp. Zamawiajqcego: Zgodnie §5 pkt 10 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca
2016r w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zqdacé zamawiajgcy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia w powigzaniu z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacyi,

o0 ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bedzie do priekazania Zamawiajgcemu
oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleinosci do tej samej grupy kapitatowej,

o0 ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze Zloteniem oswiadczenia, wykonawca
moze prrzedstawi¢ dowody, te powigzania 7 innym wykonawcq nie prowadzq do zaklécenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.

Pytanie nr 7:

»Dotyczy § 3 ust. 5, 6 1 7 wzoru umowy

Zwracamy si¢ z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o tre$¢: z zastrzezeniem ceny razaco
wysokiej, niekorespondujacej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

»Dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy

Naszym zdaniem, kary umowne winny by¢ naliczane od wartosci netto niezrealizowanej
czesci umowy (wedtug stanu na dzien odstgpienia), a nie od warto$ci umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwloke w platnosciach naliczane s od wartosci niezaptaconych
faktur w terminie a nie od warto$ci wystawionych faktur w miesigcu. Taki zapis sprawia ze
strony umowy nie sg rOwnoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane byly tylko od wartosci netto nie wykonanego
$wiadczenia.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 9:
,»Czy Zamawiajacy dopusci w Czesci 43 poz. 1 opaski identyfikacyjne wykonane z PCV o dt.

24,5 c¢m, z zapigciem uniemozliwiajgcym zdjecie opaski w kolorze biatym, z kartkg do
wpisania danych z nadrukiem?”’
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 10:

,»Czy Zamawiajacy dopusci w Czgsci 43 poz. 2 opaski identyfikacyjne wykonane z PCV o dl.
16,5 cm , z wkladang karteczka z miejscem do wpisania danych o dt. 105mm, 130mm.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pvtanie nr 11;

,»Czy Zamawiajacy dopusci w Czesci nr 18 poz. 28 ostrza bez wygrawerowanej nazwy
producenta co nie jest parametrem uzytkowym?”’

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 12:

»Czy Zamawiajagcy wydzieli z Czgsci 18 poz. 21-28 i utworzy z nich osobng czgsé co
zwigkszy konkurencyjnosé?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

»Czes¢ 15, ilos¢ pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci - system do bezpiecznej infuzji lekow cytostatycznych przez
personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten
oferuje szeroki zakres linii centralnych, ktéry wraz z regulatorem przeptywu leku
cytostatycznego moze tworzy¢ kompletny system. Zestaw zawiera w szczegdlnosei: kolec
wlotowy z odpowietrzeniem latwy do czyszczenia, przezroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty,
bezigtowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyréwnawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia
podazy leku przezroczysta o dlugosci 160cm, regulator przeptywu leku cytostatycznego,
beziglowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopluczaca si¢ nakretka, zakretki
hydrofobowe. Regulator przeptywu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i moze by¢
stosowany zamiast elektrycznych pomp tworzac kompletny system i regulujgc koszty.
Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

»Dotyczy czesci nr 16:

Czy Zamawiajacy wymaga, aby igly Hubera wyposazone byly w skrzydetka, odpinane po
wpigciu igly, ktére nie ograniczaja widocznosci miejsca wkhucia?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 15:

»Dotyczy czesci nr 17:

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, zeby system zapobiegajacy przypadkowemu zakhuciu
aktywowal si¢ podczas wyciagania igly, ktéremu towarzyszy sygnalizacja dzwickowa
,,klik”?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.



Pytanie nr 16:

»Dotyczy czedcinr 17:

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby igly Hubera wyposazone byly w skrzydelka, odpinane po
wpieciu igly, ktore nie ograniczajg widocznosci miejsca wklucia?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqgcy dopuszcza.

Pytanie nr 17:

»Czes¢ nr 26, poz. 2

Zamawiajgcy opisal maske, ktéra nie jest kompatybilna z ukladem opisanym w poz. 1.
Prosimy o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania maski pasujgcej do generatora opisanego
w poz. 1 o rozmiarach: S, M, L, XL. Maska pasuje do aparatu nCPAP Infant Flow Advance i
SiPAP Infant Flow.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pvtanie nr 18:

,»Czes$é nr 26, poz. 3

Zamawiajacy opisat czapeczke, ktora nie jest kompatybilna z uktadem opisanym w poz. 1.
Prosimy o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania czapeczki pasujacej do generatora
opisanego w poz. 1 o rozmiarach:

Czapeczka/mocowanie uktadu pacjenta, (16-18cm), nr 000

Czapeczka/mocowanie uktadu pacjenta, (18-20cm), nr 00

Czapeczka/mocowanie uktadu pacjenta, (20-22cm), nr O

Czapeczka/mocowanie uktadu pacjenta, (22-24cm), nr 1

Czapeczka/mocowanie uktadu pacjenta, (24-26c¢m), nr 2

Czapeczka/mocowanie uktadu pacjenta, (26-28cm), nr 3

Czapeczka/mocowanie uktadu pacjenta, (28-30cm), nr 4

Czapeczka/mocowanie ukladu pacjenta, (30-32cm), nr 5

Czapeczka/mocowanie ukiadu pacjenta, (33 -34cm), nr 6

Czapeczka/mocowanie ukladu pacjenta, (34-36cm), nr 7

Czapeczka/mocowanie uktadu pacjenta, (36-38cm), nr 8

Czapeczka/mocowanie uktadu pacjenta, (38-40cm), nr 9

Czapeczka pasuje do aparatu nCPAP Infant Flow Advance i SiPAP Infant Flow.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 19:

LPakiet 1, pozycja 1: Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do transferu lekéw cytostatycznych
z fiolki wyposazony w zapowietrznik z filtrem hydrofobowym w zakresie 0,2 mm- 0-22mm
wyposazony w aktywna strzykawke luer-lock o ptaskiej powierzchni do dezynfekeji ?”

Odp. Zamawiajgcego: W czegsci nr 1 w poz. 1 nie ma takiego asortymentu. Zamawiajqcy
dopuszcza takie rozwigzanie w czesci nr 15.

Pytanie nr 20:

»Czes$¢ 29

Czy Zamawiajacy w czesci nr 29 dopusci do udzialu w postepowaniu przenosny jednorazowy
system infuzyjny posiadajgcy badania stabilnosci lekéw w urzadzeniu, wykonany z
elastomeréw, z filtrem odpowietrzajacym na przebiegu linii infuzyjnej, dren o przekroju
gwiazdy, zapewniajacy staly przeptyw przy ewentualnym skreceniu lub zagieciu drenu,
doktadnos¢ dozowania + 10 % wartosci nominalnej, objetos¢ nominalna 300 ml, maksymalna
360 ml, przeplyw Sml/godz. dla pozycji nr 1 oraz 10 ml/godz. dla poz. nr 2 ?



Zgoda Zamawiajacego umozliwi naszej firmie zlozenie atrakcyjnej oferty oraz zaoferowanie
najwyzszej jakosci pomp elastomerowych wiloskiej firmy SURGIKA .”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 21:

,wDotyczy Czesci 28 poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci filtr elektrostatyczny o wigkszej skutecznosci nawilzania,
spetniajacy pozostate wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:

»Dotyczy Czesci 28 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci filtr elektrostatyczny o objetosci oddechowej 150-1500 ml,
spelniajacy pozostale wymagania SIWZ.?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

»~Dotyczy Czesci 28 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci filtr elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepta i
wilgoci wykonanym z mocno nawilzajgcej pianki o wydajnosci nawilzania 31 mg/l przy
V=50 ml, spelniajacy pozostate wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24:

LDotyczy Czesci 28 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci filtr mechaniczny spelniajacy wymogi klasy HEPA z wydzielonym
wymiennikiem ciepta i wilgoci wykonanym z mocno nawilzajacej pianki o skutecznosci
filtracji wzgledem bakterii i wiruséw 100 razy wickszej niz wymagana- 99,999999%,
wydajnosci nawilzania 34,2 mg H20 przy Vt=500 ml, objetosci oddechowej 200-1500 ml,
masie 40 g, sterylny?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:

»Dotyczy Czesci 28 poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci filtr wymiennik ciepta i wilgoci wykonany z pianki do rurek
tracheotomijnych, z uniwersalnym portem tlenowym o skutecznosci nawilzania 27,4 mg
H20/1, przeznaczony dla objgtosci oddechowych powyzej 25 ml, sterylny?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

,»Czy Zamawiajacy dopusci w Czesci nr 1 w pozycji nr 1 igle o dlugosci 48 mm, pozostate
parametry bez zmian ?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 27:

»Czy Zamawiajacy dopusci w Czgéci 1 w pozycji nr 2 ni¢ o dlugosei 250 cm, pozostale
parametry bez zmian ?”’

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.




Pytanie nr 28:

»Czy Zamawiajacy dopusci w Czgsci 1 w pozycji nr 5 igle odwrotnie tnacg kosmetyczng, o
dtugosci 24 mm, pozostale parametry bez zmian ?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 29:

»Czy w czesci nr. 15 punkt 1 zamawiajgcy dopusci przyrzad do transferu lekow bez
zastawki?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30:

»Czy w czgdcel nr. 16 punkt 1 zamawiajacy dopusci igly o ponizszych parametrach:
Grubo$¢ 20Ga dlugos$é 15Smm(+1mm), 20mm(+1mm), 25mm(+1mm);”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31:
»W celu zapewnienia réwnego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy

sprawdzenia zasadnos$ci reklamacji wnosimy o zmiane zapisu w § 5 ust. 4 projektu umowy
poprzez wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32:

,Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien

projektu przysziej umowy w zakresie zapisow § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 5% wartosci brutto
niezrealizowanej czgdci umowy, w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejsze;
umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,5 % wartos$ci brutto danego
zamowienia za kazdy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia w wykonaniu zamowienia,
iednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto niezrealizowanego w terminie zamdwienia.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare w wysokosei 0,5 % wartosci_brutto danego
zamdwienia za kazdy rozpoczety dzien zwloki lub opdZnienia w usunigciu wady towaru
w okresie gwarancji jakos$ci, jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto wadliwej czesci
zamdwienia.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,5 % wartos$ci brutto danego
zamdOwienia za kazdy rozpoczety dzien zwloki lub opdZnienia w wykonaniu reklamacji
uznanej jako zasadnej w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy,
jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto reklamowanej czesci zamdéwienia.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33:

,»Czes¢ 15, poz. 1

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunkow zakupu Zamawiajgcy wyrazi zgode
na zaoferowanie w Czeéei nr 15, poz. 1 przyrzadu do transferu lekoéw cytostatycznych z fiolki
wyposazonego w zapowietrznik z filtrem hydrofobowym 0,2pum, wyposazonego w zastawke
aktywowana strzykawka luer-lock o ptaskiej powierzchni do dezynfekcji?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.



Pytanie nr 34:

»Czes¢ 28, Pozycja 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wydzielonym,
celulozowym wymiennikiem ciepla i wilgoci dla niemowlat i dzieci ze skutecznoscig filtracji
wzgledem bakterii 99,999% oraz skutecznoscia filtracji wzgledem wirusow 99,99%.
Skuteczno$¢ nawilzania 28mg H20/1 przy Vt 50 ml. Reszta parametréw zgodna z SIWZ.”
Odp. Zamawiajqgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 35:

,»Czes¢ 28, pozycja 2

Czy Zamawiajgcy wymaga aby filtr po stronie pacjenta posiadat zlagcze proste 22M nie
powigkszajace przestrzeni martwej filtra?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 36:

,Czesé 28, pozycja 4

Czy Zamawiajagcy wymaga aby konstrukcja celulozowego wymiennika ciepla i wilgoci
pozwalala na rownoczesne nawilzanie doptywajgcego tlenu ?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 37:

»Cze$¢ 2, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci materiat szewny z iglg o dlugosci 48 mm?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 38:

»Czes$é 2, poz. 5,7

Czy Zamawiajacy dopusci material szewny z igta odwrotnie tngcg?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 39:

»Czes¢ 2, poz. 10

Czy Zamawiajacy dopusci igle okraglg z tngcym ostrzem (przyostrzona)?”
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 40:

»Czesé 2, poz. 11

Czy Zamawiajacy dopusci materiat szewny z igla odwrotnie tngcg?”
Odp. Zamawiajqgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 41:

»Cze$¢ 2, poz. 11

Czy Zamawiajacy dopusci material szewny z iglag odwrotnie tnaca kosmetyczng z
precyzyjnym ostrzem (typu micro-point).”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy dopuszcza.




Pytanie nr 42:

»Czes¢ 36

Czy Zamawiajacy dopusci szew syntetyczny jalowy, bezbarwny, pleciony, powlekany,
wchlanialny, wytwarzany z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i
stearynianem wapnia, o czasie wchtaniania 42 dni, o podtrzymywaniu wezta po 8-11 dniach
50%7?7”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtriymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 43:

»Czesé 44

Czy Zamawiajacy dopusci material szewny powlekany silikonem, pozostate parametry bez
zmian?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 44:

,Pakiet 6

Prosimy Zamawiajgcego wyjasnienie, czy nie zaszla omytka pisarska i Zamawiajacy mial ma
mysli Znaczniki chirurgiczne silikonowe niebieskie o $r. 2,5 mm?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45:

,.Pakiet 6

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie znacznikow chirurgicznych silikonowych
niebieskich op. 2 x dt. 45 cm.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46:

LPakiet 15

Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie przyrzadu wyposazonego w filtr 0,2um- czyli o
wyzszym poziomie filtracji niz opisywany ?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 47:

,Pakiet 15

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje kolca ktory umozliwi maksymalne
pobranie leku z fiolki tj. posiadajacy igle biorcza $cieta do potowy swojej dlugosci.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 48:

~Pakiet 20

Poz.1 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie oslony na konczyne dolng w rozmiarze 36 x
122 cm, tak jak dotychczas dostarczana. Panstwa zgoda umozliwi nam zlozenie waznej i
konkurencyjnej cenowo oferty.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.



Pytanie nr 49:

,.Pakiet 20

Poz. 2 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie ostony na konczyne dolng w rozmiarze 36,5 x
72 cm, tak jak dotychczas dostarczana. Panstwa zgoda umozliwi nam zlozenie waznej i
konkurencyjnej cenowo oferty.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 50:

»Pakiet 22

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierajgcy w
jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczke do zebow z odsysaniem z zastawka do
regulacji sily odsysania, z otworami ssagcymi oraz z impregnowang gabka na goérnej
powierzchni, bezalkoholowy ptyn do ptukania jamy ustnej w saszetce,1 gabka-aplikator z
poprzecznym pofaldowaniem, preparat nawilzajacy do ust na bazie wodnej. Kazde
pojedyncze opakowanie zestawu typu blister peini jednoczesnie funkcje pojemnika na ptyn.
Op —a’ 100 zestawow.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 51:

w»Pakiet 22

Prosimy Zmawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do toalety jamy ustnej
ktérego kazde pojedyncze opakowanie pelni jednoczesnie funkcje pojemnika na ptyn, bez
konieczno$ci uzywania dodatkowych kubeczkow lub wylewania pltynu bezposrednio na
szczoteczke, tak jak obecnie z powodzeniem stosowane w panstwa placowce?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pvtanie nr 52:

»Pakiet 24

Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie strzykawek do insuliny 1ml U40 z igla
zamontowang 0,3x13 mm, tak jak dotychczas dostarczana.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy oczekuje igly wtopionej do strzykawki.

Pytanie nr 53:

wPakiet 24

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie strzykawek pakowanych a’120szt z odpowiednim
przeliczeniem ilo$cei, tak jak dotychczas dostarczana.”

Odp. Zamawiajqgcego: Zamawiajgcy dopuszcza przeliczenie ilosci.

Pytanie nr 54:

wPakiet 24

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawki z wtopiona igltg U-40 0,3 x 8mm.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55:

,Pakiet 28

Poz.1

Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skutecznosci
przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z wymiennikiem ciepta i wilgoci,
poziom nawilzania 33 mg H20/1 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objetosé




oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze zlagczem prostym, biologicznie czysty, z
portem kapno z zatyczka na uwiezi.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56:

~Pakiet 28

Poz.1

Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie filtra elektrostatyczny o skutecznosci
przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z wymiennikiem ciepla i wilgoci,
poziom nawilzania 30 mg H20/1 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe,
przestrzen martwa 34 ml, obj¢tos¢ oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze zlgczem
prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczka na uwiezi.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57:

»Pakiet 28

Poz. 2

Prosimy Zamawiajgcego o wylaczenie poz. 2 z pakietu 28 i utworzenie nowego pakietu.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58:

»Pakiet 28

Poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skutecznosci
przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z wymiennikiem ciepta i wilgoci,
poziom nawilzania 31 mg H20/1 przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe,
przestrzen martwa 21 ml, opory przeptywu 1,4 cm H20O przy przeplywie 30 /min, objetosé
oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze zlaczem prostym, biologicznie czysty, z portem
kapno z zatyczka na uwiezi.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59:

,Pakiet 28

Poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie filtra mechanicznego, o skutecznosci
przeciwbakteryjnej >99,999 %, p/wirusowej >99,999 %, z funkcjg wymiennika ciepla i
wilgoci, z wbudowang hydrofilng warstwa celulozowsg, przestrzeni martwej 35 ml, medium
filtracyjne z wldkien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze
zlaczem prostym, sterylny, z portem kapno z zatyczka na uwiezi,”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60:

»Pakiet 28

Poz. 3

Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie czy wymaga filtra mechanicznego o 100%
skutecznoéci p/bakteryjnej i p/wirusowej w srodowisku wilgotnym i ptynach walidowanego w
kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 61:

»Pakiet 28

Poz. 3

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie alternatywnego rozwigzania w postaci filtra
elektrostatycznego z wymiennikiem ciepta i wilgoci dla dorostych o skutecznosci filtracji
wzgledem bakterii min. 99,9999 %, wydajno$¢ nawilzania min. 30 mg H20/1 przy VT=500
ml, waga 17-24 g, objetos¢ oddechowa Vt 120-750 ml lub Vt 300-1000 ml w zaleznosci od
wyboru zamawiajagcego.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62:

»Pakiet 28

Poz. 4

Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie wymiennika ciepla i wilgoci do rurek
tracheostomijnych, z jednomembranowym wkladem wykonanym z pianki, z portem
tlenowym ze stozkowa konicowka, z samodomykajacym si¢ portem do odsysania o $rednicy
15 mm, skuteczno$¢ nawilzania 24 mg H20 przy Vt 500ml, przeznaczony od objetosci
oddechowej Vt 60 ml do Vt 1000 ml, biologicznie czysty.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63:

»Pakiet 28

Poz. 4

Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie czy w celu zmniejszenia obcigzenia na rurce
tracheotomijnej, waga wymiennika nie powinna przekraczac¢ 6,0 g?”

Odp. Zamawiajqgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64:

Pakiet 29

Poz 1. Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie:

Przeno$ny jednorazowy system infuzyjny w ksztalcie wygodnego do napelniania i noszenia
plaskiego dysku, posiadajacy badania stabilnosci lekéw w urzgdzeniu wykonany z
elastomerow silikonowych, z filtrem powietrza/czasteczek na przebiegu linii infuzyjnej dla
ochrony pacjenta przed przetoczeniem Kkrystalizatow, dzialajacy ze staltym ci$nieniem
wewngtrznym, o szybkosci przepltywu Sml/godz. Doktadno$¢ dozowania + 10-15 % wartosci
nominalnej. Posiadajaca filtr czasteczkowy, tacznik typu Luer-Lock z korkiem hydrofobwym
(odpowietrzenie linii do pacjenta nie wymaga zdejmowania korka), nie zawiera DEHP. Port
napelniania umiejscowiony sztywno, pod zakretka dodatkowo go zabezpieczajacg, w
centralnym miejscu. Objeto$¢ nominalna 240ml -300ml, objeto$¢ maksymalna do 300ml -
360ml. Utrzymujacy prawie stala predkosci przeptywu przy zmniejszeniu objetosci
napelnienia do ok 10% wartosci nominalnej (charakterystyka przeptywu zgodnie z
zalaczonym wykresem). Pakowany sterylnie. Zabezpieczony przed promieniowanie UV
(mozna stosowac¢ leki §wiatloczule)”
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FLOW RATE GRAPH

Volume

100%

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65:

.Pakiet 29

Poz 2. Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie:

Przenos$ny jednorazowy system infuzyjny w ksztalcie wygodnego do napelniania i noszenia
plaskiego dysku, posiadajacy badania stabilnosci lekow w urzadzeniu wykonany z
elastomerow silikonowych, z filtrem powietrza/czasteczek na przebiegu linii infuzyjnej dla
ochrony pacjenta przed przetoczeniem Kkrystalizatow, dziatajgcy ze stalym cisnieniem
wewnetrznym, o szybkosci przeptywu 10ml/godz. Dokladno$¢ dozowania + 10-15 %
wartoéci nominalnej. Posiadajaca filtr czasteczkowy, ogranicznik przeplywu, lgcznik typu
Luer-Lock z korkiem hydrofobwym (odpowietrzenie linii do pacjenta nie wymaga
zdejmowania korka), nie zawiera DEHP. Port napelniania umiejscowiony sztywno, pod
zakretka dodatkowo go zabezpieczajgca, w centralnym miejscu. Objetos¢ nominalna 240ml -
300ml, objgtos¢ maksymalna do 300ml - 360ml. Utrzymujacy prawie stalg predkosci
przeplywu przy zmniejszeniu objetosci napelnienia do ok 10% wartosci nominalnej
(charakterystyka przeplywu zgodnie z =zalagczonym wykresem). Pakowany sterylnie.
Zabezpieczony przed promieniowanie UV (mozna stosowa¢ leki §wiattoczute)”

FLOW RATE GRAPH

Yolume

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 66:

»Pakiet 41

Poz. 1

Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do przezskérnej nefrostomii metoda
bezposredniej punkcji zawierajacy: dwuczgsciowa iglte punkcyjng df. 29 cm; cewnik
polieretanowy typu Pigtail CH9, opaske zaciskows, kotnierz.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67:

LPakiet 41

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie prowadnicy z nieruchomym rdzeniem, z 7 ¢m migkkim konicem
donerkowym, zagietej dt. 100 cm, $r. 0,035

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68:

w»Pakiet 41

Poz.3

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie z pakietu 41 poz. 3. Wydzielenie tej pozycji pozwoli
na zlozenie waznej i konkurencyjnej oferty.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69:

wPakiet 41

Poz. 5

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie zestawu wymiennego do cystostomii, z prowadnica
90 cm, spelniajacego pozostale zapisy SIWZ.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 70:

,Pakiet 28

Poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pediatrycznego filtra elektrostatycznego o
skutecznosci przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym
celulozowym wymiennikiem ciepla i wilgoci o powierzchni 277 cm?2 , poziom nawilzania 33
mg H20 przy VT=50 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 5,3 cm2, przestrzen
martwa: 12 ml, opory przeplywu: 1,4 cm H20 przy 20 1/min., objetos¢ oddechowa Vt 50-250
ml, waga 13,5 g, filtr ze zlagczem prostym, sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapno z
zakrecanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra warto$ciami minimalng i
maksymalng objetosci oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71:

»Dotyczy czesci nr 44

Czy Zamawiajagcy w czeSci nr 44 dopusci szew renomowanego niemieckiego producenta,
firmy Serag-Wiessner, pleciony, syntetyczny, wykonany z poliestru powlekany silikonem.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.
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Pytanie nr 72:

»Dotyczy czesci nr 44

Czy Zamawiajgcy w czesci nr 44 poz. 1 dopusci igle 36mm przy pozostalych parametrach
zgodnych z SIWZ? Brak w naszym asortymencie szwu USP:2 na igle 40mm uniemozliwia
nam zlozenie konkurencyjne oferty na pozostale nici z tego pakietu”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73:

»Dotyczy czeéei nr 44

Czy Zamawiajacy w czesci nr 44 poz. 2 dopusci szew o dhugosci 75cm przy pozostatych
parametrach zgodnych z SIWZ”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74:

»Czes¢ 18

Pozycja 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie butelek?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75:

»Czes¢ 18

Pozycja 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie butelek plaskich o pojemnosci
200ml bez harmonijki? W przypadku negatywnych odpowiedzi na powyzsze pytanie czy
Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umozliwi nam zlozenie
waznej 1 konkurencyjnej cenowo oferty?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76:

»Czes¢ 18

Pozycja 3-9 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie drenéw zwijanych?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 77:

,»Czes¢ 18

Pozycja 3-9 Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie drenow zwijanych wykonanych
z poliuretanu, materiatu ktéry nie posiada pamieci ksztattu?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78:

»Czes¢ 18

Pozycja 3-9 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie drenu o di. 80cm ?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79:

»Cze$¢ 18

Pozycja 3-9 Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie drenu w opakowaniu
podwojnym?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

14



Pytanie nr 80:

,»Czesc 18

Pozycja 3-9 Czy Zamawiajacy dopusci dren perforowany na diugosci 15¢cm ( min 7 otworéw
)?59

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81:

»Czes$¢ 18

Pozycja 13-15 Czy Zamawiajacy dopusci dreny T-Kehra wykonane z silikonu w rozmiarze
450x180 mm? Oczekiwane dreny nie sg juz produkowane.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 82:

»Czes¢ 18

Pozycja 17 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na zaoferowanie drenu w rozmiarze CH27 ?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 83:

»Czes¢ 18

Pozycja 29-30 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie drenéw z trokarem o di. 22
cm?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 84:

»Czes¢ 18

Pozycja 31 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg¢ na zaoferowanie drenéw z trokarem o dt. 24 cm?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 85:

»Czgs¢ 18

Pozycja 32-34 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie drenéw z trokarem o di. 37
cm?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 86:

»Czes$é 20

Pozycja 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie ostony na konczyng w rozmiarze
30x80cm?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 87:

»Czesé 24

Pozycja 1 Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie strzykawek do insuliny 1ml U40
z dotgczang iglg w rozmiarze 0,4x13mm?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy oczekuje igly wtopionej w strzykawke.

Pytanie nr 88:

»CzesSE 46

Pozycja 1 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie iglty o dt. 6,2mm?”
Odp. Zamawiajgcego: Zmawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 89:

,Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 28, poz. 2 wyrazi zgode na zaoferowanie filtra dla dzieci,
wydajnos¢ nawilzania Vt=500, 24 mg/l H20, waga 13,5 g oraz dla niemowlat wydajnosé
nawilzania Vt=500, 22 mg/l H20, pozostate parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiajgcego: Zmawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90:

»Czy Zamawiajgcy w Pakiecie nr 28, poz. 3 wyrazi zgode na zaoferowanie filtra o nizszej
wadze tj. 40g, pozostate parametry bez zmian ?”

Odp. Zamawiajgcego: Zmawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyisza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego
w dniu 06.12.2017 r.
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