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Stupsk, dnia 02.01.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa cewnikéw diagnostycznych,
stentéw, cewnikéw balonowych, prowadnikéw oraz innego sprzetu
jednorazowego dla Pracowni Hemodynamiki”

- nr sprawy 111/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przekazuje
tre$¢ zapytan dotyczacych zapisow specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z
wyjasnieniami. W przedmiotowym postepowaniu wpltynety nastepujgce zapytania:

Pytanie nr 1:

»Czy w Zadaniu 9 zamawiajacy dopusci stenty o dtugosci 8 - 36mm, wykonane ze stopu Co
Cr, powlekane abluminalnie biolimusem BA9 (stenty trzeciej generacji)?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2;

»Czesé nr 16:

Czy Zamawiajagcy dopusci do oceny balony do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej dostepne w
objetosciach 35 i 40 cc i profilu 7 F? Pozostale parametry techniczne pozostajg bez zmian.”
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 3:

,»Zadanie 8

punkt 1

Czy Zamawiajacy dopusci stent z Sirolimusem o profilach przejscia: 2- 2,5 mm 0,043” i dla
2,75 1 3 mm 0,046” oraz dla 3,5 mm 0,047” i 4,0 mm 0,049 i 4,5 mm 0,051”, o dlugosciach
w przedziale 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39 mm, cisnienie nominalne 9-12 ATM i ci$nienie RBP 16
ATM?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtriymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:
,.Zadanie 8

Czy Zamawiajacy dopusci balon w systemie Rx o $rednicach 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25;
2,5;2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm i dlugosciach 3, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm?”
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:
wZadanie 11

Czy Zamawiajgcy dopusci cewnik przedluzajacy o srednicach 5, 6, 7, 8F, wymiary $wiatla
wewngtrznego dla 5F - 1,04 mm /0,041/3,1 F dla 6F - 1,42 mm /0,056”/4,3 F dla 7F - 1,57
mm /0,062”/4,7 F oraz dla 8F - 1,80mm /0,071”/5,4 F?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 6:
,.Zadanie 18

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik balonowy wysokiej jakosci powlekany Paklitaxelem w
postaci mikrokrystalicznej uwalnianym z organicznego nosnika (bezwodny ester) o dlugosci
uzytkowej 142 cm, shaft proksymalny 2F, RBP 16 atm, dtugo$¢ terapii przeciwplytkowej
zgodnie z wytycznymi AISN PTK?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:
,.Zadanie 19

Punkt 1. Czy Zamawiajacy dopuszcza cewnik balonowy o dtugosciach w przedziale 5 — 30
mm, o dlugosci uzytkowej 140 cm, wymiar shaftu dystalny 2,36F ( $r. 1.0 — 1,75mm ); 2,55F
($r 2,0 — 3,0mm ), proksymalny 1,9F dla wszystkich $rednic?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:
»Zadanie 19

Punkt 2. Czy Zamawiajacy dopuszcza cewnik balonowy o $rednicach w przedziale 2,0 — 5,0
mm, dlugosciach 8 -18 mm, dlugos¢ uzytkowa 140 cm, shaft dystalny 2,55F, proksymalny
2,0F?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:
»Dotyczy pakietu 5

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o wydzielenie:

z Zestawu 1

5. dren do oszczgdnosci kontrastu 140 cm

oraz

Zestawu Il kopulki wysokociénieniowej

1 utworzenie z nich osobnego pakietu.

Powyzsze dziatanie pozytywnie wplynie na sytuacje ekonomiczng Szpitala.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

»Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na dodanie zatacznika do umowy w postaci umowy
przechowania, ktérej wzor przesylamy w zatgczeniu? (dot. § 3 ust. 1 pkt. 4).”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

»Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacji postanowien
projektu przyszlej umowy w zakresie zapisow § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1.Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 5% wartosci brutto
niezrealizowanej czg¢sci umowy, w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej
umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.

2.Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,5 % wartosci brutto danego
zamowienia za kazdy rozpoczety dzien zwloki lub opdZnienia w wykonaniu zamoéwienia,
jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto niezrealizowanego w terminie zamdwienia.

3.Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,5 % wartosci brutto danego
zamowienia za kazdy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia w usuni¢eiu wady towaru w



okresie gwarancji jakosci, jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto wadliwej czesci
zamoOwienia.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 0,5 % wartoéci brutto danego
zaméwienia za kazdy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia w wykonaniu reklamacji
uznanej jako zasadnej w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak
nie wigcej niz 10% wartosci brutto reklamowanej czesci zamoéwienia.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

»Czy Zamawiajacy, dokona modyfikacji SIWZ i wylgczy z pakietu nr 11 poz. 2, tworzae z
niej osobny pod pakiet 11a, co pozwoli na wzigcie udziatu w przedmiotowym postepowaniu
wigkszej ilosci wykonawcéw, co bedzie dla Zamawiajgcego korzystne ze wzgledéw
ekonomicznych?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyisza informacja zostala zamieszczona na stromie internetowej Zamawiajacego
w dniu 02.01.2018r.




