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JEDNOSTKA
SAMORZADU
WOIEWODZTWA
POMORSKIEGO

CERTYFIKET 2016/47

Shupsk, dnia 30.08.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprz¢tu medycznego jednorazowego uzytku -
nr sprawy 74/PN/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwieri publicznych Zamawiajacy przekazuje tresé
zapytan dotyczacych zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z wyjasnieniami. W
przedmiotowym postgpowaniu wplynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1:

Czes€ nr 17 poz. 1i2

Czy Zamawiajacy dopusci maski z drenem o dt. 200 cm , czyste mikrobiologicznie.
Odp. Zamawiajgcego:

Tak.

Pytanie nr 2:

Czesé nr 17 poz. 1i2

Czy Zamawiajacy wymaga produkty wolne od szkodliwych ftalanéw?
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Czgsé Nr 16, Pozycja 3,4,5

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 3,4,5 z Czesci Nr 16 i stworzy osobny pakiet.
Pozwoli to zamawiajacemu na sktadanie ofert konkurencyjnych jak réwniez przelozy si¢ na efektywne
zarzgdzanie srodkami publicznymi.

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pvtanie nr 4:

Dotyczy: 74/PN/2018, CZESC NR 22, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do wklucia centralnego pediatrycznego dwuswiatlowy 2Fr o
dlugosci 5cm w gotowych zestawach w sktad ktérych wehodzi w szczeg6lnosei: igla wprowadzajaca,
strzykawka o pojemnosci 3ml, nierdzewny drut prowadzacy z Nitinolu oraz rozszerzacz naczyniowy.
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: 74/PN/2018, CZESC NR 22, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do wklucia centralnego dwuswiatlowy 6Fr o dugosci 20cm w
gotowych zestawach w sktad kt6rych wehodzi w szezegdlnoscei: igta wprowadzajaca, strzykawka o
pojemnosci Sml, skalpel, stalowy nierdzewny drut prowadzacy oraz rozszerzacz Naczyniowy.
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Odp. Zamawiajqcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6;

Dotyczy: 74/PN/2018, CZESC NR 22, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do wklucia centralnego trojswiatlowy 6Fr o dlugosci 20cm w
gotowych zestawach w sklad ktérych wchodzi w szczeg6noscei: igta wprowadzajaca, strzykawka o
pojemnosci Sml, skalpel, stalowy nierdzewny drut prowadzacy oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy: 74/PN/2018, CZESC NR 22, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do wklucia centralnego czteroswiattowy 7Fr o dhugosei 20cm w
gotowych zestawach w skiad ktrych wehodzi w szczegdlnosci: igha wprowadzajaca, strzykawka o
pojemnosci Sml, skalpel, stalowy nierdzewny drut prowadzacy oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy: 74/PN/2018, CZESC NR 22, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do wklucia centralnego dwuswiatlowy 6Fr o dlugosci 20cm w
gotowych zestawach w sktad ktérych wehodzi w szczegdlnosci: igta wprowadzajaca, strzykawka o
pojemnosci Sml, skalpel, stalowy nierdzewny drut prowadzacy oraz rozszerzacz naczyniowy.
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:
Dotyczy: 74/PN/2018, CZESC NR 22, pozycja 6

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do wklucia centralnego tréj$wiatlowy 6Fr o dlugosci 20cm w
gotowych zestawach w sktad ktérych wchodzi w szezegdlnosci: igla wprowadzajgca, strzykawka o
pojemnosci Sml, skalpel, stalowy nierdzewny drut prowadzacy oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pvtanie nr 10:

Dotyczy: 74/PN/2018, CZESC NR 22, pozycja 7

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do wklucia centralnego pediatrycznego dwuswiatlowy 3Fr o
dlugosei 13cm w gotowych zestawach w sktad ktérych wehodzi w szczegolnosci: igla wprowadzajaca,
strzykawka o pojemnosci 3ml, nierdzewny drut prowadzacy z Nitinolu oraz rozszerzacz naczyniowy.
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 3 z Czesei nr 7 i stworzy osobny pakiet?
Odp. Zamawiajgcego:



Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydzielenie pozycji 8 z Czesci nr 23 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiajacemu mozliwo$é skladania ofert konkurencyjnych co
przetozy si¢ na efektywne zarzadzanie $rodkami publicznymi.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

Czgs¢ 18, pozycja 1-2: Czy Zamawiajgcy dopusci w ramach pozycji 1 i 2 wycene calego systemu do
odsysania w systemie zamknigtym na 72h bez konieczno$ci wymiany cewnika?

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14;

Czgs¢ 18, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci system do odsysania w systemie zamknigtym na 72h
w zestawie z cewnikiem do odsysania z przesuwna zastawka umozliwiajaca oddzielenie cewnika od
drég oddechowych pacjenta, z kodowanie rozmiaru cewnika na obudowie cewnika, dlugosé cewnika
do rurek intubacyjnych 600 mm, do rurek tracheostomijnych 340 mm, pozostate parametry bez zmian
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 15:

Czgs¢ 18, pozycja 2: Czy Zamawiajacy dopusci system do odsysania w systemie zamknigtym na 72h
w zestawie z cewnikiem do odsysania o dlugosci cewnika do rurek intubacyjnych 600 mm, do rurek
tracheostomijnych 340 mm

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Czesci nr 7 poz. 3

Zwracamy sig z prosba o wydzielenie poz. nr 3 do odrebnego zdania i utworzenie oddzielnego pakietu
dla jednorazowych pétautomatycznych igiet do biopsji tkanek miekkich.

Wszystkie parametry okreslone dla tego produktu zgodnie ze SIWZ.

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

Dotyczy STWZ

W zwiazku z pojawieniem sig¢ watpliwosci dotyczacych zakresu pelnomocnictwa w ww.
postgpowaniu, zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze wystarczajace dla
Zamawiajgcego bedzie zlozenie pelomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobg umocowang
do zaciggania zobowigzan i sktadania o§wiadczen woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w
ktérym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej,
wnoszenia odwolan, a takze przylaczania si¢ do postepowan wszczetych na skutek wykorzystania



srodkéw ochrony prawnej przez innych wykonawc6éw oraz podpisywania dokumentéw za zgodnosé z
oryginatem.

Odp. Zamawiajgcego:

Tak.

Pytanie nr 18:

Dotyczy SIWZ A

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy uzna za spelniony wymoég art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
Jesli wykonawca, ktéry nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie
wraz z ofertg

Odp. Zamawiajqcego:

Odp.: Informacje o przynaleinosci lub braku przynaleinosci do tej samej grupy hapitalowe;,
o0 kiorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp naleiy toiy¢ w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Pytanie nr 19:

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 1 pkt. 2)

Prosimy o wydluzenie terminu dostawy “w trybie pilnym” z 48 godz. na 72 godz. Sprzet bedziemy
dostarczaé jak najszybciej i moze to nastapi¢ nawet w terminie krétszym niz powyzszy, niemniej jednak
rzeczywiste warunki to : odbidr przesylki z magazynéw i wysylka. Nieuzasadnionym byloby obcigzaé
Wykonawcee wysokimi karami w przypadku np gdy zaméwienie wplynie w pigtek poznym popotudniem
lub np. jesli ze wzgledu na tzw.” sity wyzsze” wystapi brak pradu czy tez awaria samochodu i niemozliwe
bedzie utrzymanie wymaganego ( tak krotkiego) terminu dostaw.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1

Naszym zdaniem, kary umowne winny by¢ naliczane od wartosci netto niezrealizowanej czesci
umowy (wedlug stanu na dzief odstgpienia), a nie od wartosci umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwloke¢ w platnosciach naliczane sq od wartoéci niezaplaconych faktur w
terminie a nie od wartosci wystawionych faktur w miesigcu. Taki zapis sprawia Ze strony umowy nie
sg rownoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane byly tylko od warto$ci netto nie wykonanego $wiadczenia

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:

Czes$¢ nr 13 Pozycja 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie foli w opakowaniu jednostkowym a’1 szt. , w
opakowaniu zbiorczym a’40 szt. z wyceng za a’1 szt. i przeliczeniem zamawianej ilosci?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 22:

Czesé nr 13 Pozycja 2, 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie foli w opakowaniu Jjednostkowym a’1 szt. , w
opakowaniu zbiorczym a’20 szt. z wyceng za a’1 szt. i przeliczeniem zamawianej ilo$ci?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23;

Cz¢$¢ nr 16 Pozycja 3 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie cewnikéw Nelaton w
rozmiarze CH6-CH24?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 24:;

Czes¢ nr 16 Pozycja 15 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawow do lewatyw z
cewnikiem zakonczonym miekka kanka?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 25;

Czesé nr 16 Pozycja 19-21

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie cewnikéw z otworami naprzemianleglymi, bez
skalowania?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 26:

Czesé nr 16 Pozycja 22

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylgczenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrebnego zadania?
Rozwigzanie takie pozwoli na zlozenie oferty przez wicksza liczbg¢ Wykonawcéw, a Zamawiajacemu
wybdr bardziej korzystnego rozwiazania.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27:

Pytanie do pakietu 6, poz. 1

Czy zamawiajacy dopusci Penseta bipolarna dt.195 mm, 1mm?
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 28:

Pytanie do pakietu 6, poz. 2

Czy zamawiajacy dopusci Penseta bipolarna d1.250 mm, 1mm?
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ,



Pytanie nr 29:

Pytanie do pakietu 6, poz. 3

Czy zamawiajacy dopusci Kabel pensety bipolarnej 4,5 m? jesli zamawiajacy wyrazi zgode prosimy o
podanie modelu diatermii.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymugje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30:
Pytanie do pakietu 6, poz. 4

Czy zamawiajacy dopusci Aplikator argonowy $r.5 mm, dt.370 mm?
Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31:

Pytanie do pakietu 6, poz. 5

Aplikator argonowy §r.5 mm, df.370 mm, z wysuwanym nozykiem?
Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy podtrrymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32:

Pytanie 1 — dotyczy czesci nr 14

Czy Zamawiajacy oczekuje okularkéw do fototerapii o unikatowym ksztalcie litery Y, dzieki czemu
idealnie dopasowujg si¢ do glowki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadajace z przodu
specjalne dwa uchwyty pozwalajace na ulozenie okularkéw na gléwee dziecka, dedykowanych dla
1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiatu bez lateksu z dodatkowa ochrona na
oczy, zapewniajaca 100% ochrong przeciwko promieniom UV, a wzér opaski na glowe zapewnia
dotarcie swiatla stosowanego w fototerapii do glowy dziecka

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 33:

Czesé 22 poz. 1-7

Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonang z biokompatybilnos¢ poliuretanu, z
samodomykajacymm si¢ systemem zamykania portu gérnego typu ,,Clik”, z zastawka antyzwrotng z
koreczkiem luer — lock z trzpieniem powyzej. ,4 paskami radiocieniujacymi, w sztywnym
opakowaniu i blister w rozmiarach:

Kolor Rozmiar kaniuli Rozmiar cewnika w
(GAUGE) mm

Szary 16 G 1,70 x 45
Bialy 17G 1,50x 45
Zielony 18G 1,20 x 45
1,20 x 38
Roézowy 20G 1,00 x 32
Niebieski 22G 0,80x 25

Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,



Pytanie nr 34:

Czesé 22 poz. 1-7

Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonana z PTFE. Pozostale zapisy zgodnie z STWZ.
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35;

Czegsé 22 poz. 1-7

Prosimy Zamawiajgcego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Panistwa zgoda pozwoli na
pozyskanie konkurencyjnej oferty jakosciowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36:

Czes¢ 22 poz. 11-18

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Panistwa zgoda pozwoli na
pozyskanie konkurencyjnej oferty jakosciowej i cenowej na pozostaty asortyment w pakiecie.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37:

Dotyczy czg¢sci nr 5 pozycja nr 1:

Czy Zamawiajacy dopusci elektrodg bipolarng wielorazowego uzytku do stymulacji

z korkami filcowymi o srednicy 7 mm oddalonymi od siebie 0 23 mm,

z odtgczanym okragltym uchwytem, z kablem ekranowanym o dlugosci 2 m. wtyk DIN?
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 38:

Dotyczy czgsci nr 5 pozycii nr 3:

Czy Zamawiajacy ma na mysli aktywna rekojes¢ stymulacyjng z pokrettem regulacji natezenia bodzca
1 przyciskiem wyzwalania stymulacji do aparatu EMG Keypoint Workstation?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 39:

Dotyczy czgsci nr 5 pozycja nr 6:

Czy Zamawiajacy ma na mysli elektrodg igtowa koncentryczng jednorazowa o konstrukeji stalowej,
powlekanej silikonem, z wolframowym rdzeniem, dhugosé 50 mm, rednica 0,46 mm (26G),

o powierzchni czynnej 0,07 mm2, z uchwytem wyposazonym w znacznik kierunku powierzchni
czynnej i klips zabezpieczajacy, (1 op. - a'25 szt.)?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dopuszcza.



Pytanie nr 40;

Dotyczy czgsci nr 5 pozycja nr 7:

Czy Zamawiajacy ma na mysli elektrode igtows koncentryczng jednorazows o konstrukcji stalowej,
powlekanej silikonem, z wolframowym rdzeniem, dlugosé 37 mm, $rednica 0,46 mm (26G),

o powierzchni czynnej 0,07 mm2, z uchwytem wyposazonym w znacznik kierunku powierzchni
czynnej i klips zabezpieczajacy, (1 op. - a'25 szt.)?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dopuszcza.

Pvtanie nr 41:

Pakiet 22 poz. 7:

Prosimy o wyjasnienie, czy w czesci 22 pkt. 7 nie doszto do omylki pisarskiej, w wyniku ktorej
zamieniono rozmiar Gauge z dlugoscia cewnika pediatrycznego: zamiast 20G18cm powinno by¢
20cm18G? Jesli nie, to czy Zamawiajacy dopusci zamiennie cewnik pediatryczny dwuswiatlowy
o Srednicy zewn. 18G (Swiatla wewnetrzne 22/22G) i dtugosci 20 cm?

Odp. Zamawiajgcego:

Wystgpila omytka pisarska powinno by¢ 20cm18G.

Pytanie nr 42:

Pakiet 29 poz. 1:

Czy Zamawiajacy jako produkt réwnorzedny dopusci zamiennie pompe elastomerowa uznanego
producenta, o parametrach:

Przenosny system infuzyjny wykorzystujacy zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przeptywu,
zapewniajacy ciagly przeplyw leku przez okreslony czas (T) przy nominalnej predkosci przeptywu
(P). Urzadzenie gwarantuje dostarczenie zgdanej, nominalnej objetosci w zakresie +/- 15%
nominalnego czasu wlewu:

- przezroczysty zbiornik wewngtrzny z elastomerowej membrany, o eliptycznym ksztalcie
pozbawionym krawedzi (mate, wygodne rozmiary pompy), z dodatkowym zewng¢trznym plaszczem
ochronnym PCV zapewniajacego mozliwosé wizualnej kontroli postepu wlewu oraz jednoczeénie
ochrong zbiomika elastomerowego i szczelno$é systemu w razie wycieku ze zbiornika, z
wewngtrznym rdzeniem $lizgowym dla osiowego rozszerzania si¢ membrany podczas wypehiania, i
rownomiemnego kurczenia podczas oprézniania

- port dostrzyknigé typu luer-lock z zastawka bezzwrotna, umieszczony na obudowie urzadzenia w
centralnym miejscu, zabezpieczony przed przypadkowa kontaminacja koreczkiem luer-lock oraz
dodatkowym kapturkiem zamykanym zatrzaskowo

- dren o tréjkgtnym przekroju, odporny na zaginanie z zaciskiem zatrzaskowym, wyposazony w filtr
czasteczkowy 1,2 um z mozliwoscia odpowietrzenia uktadu (redukcja ryzyka zatoru powietrznego)
oraz wbudowany regulator predkosci przeptywu (flow restrictor)

- nie zawiera DEHP ani lateksu

- urzadzenie pakowane jest pojedynczo, jest jatowe i apirogenne

0 parametrach:

przy napetnieniu zbiornika do pojemnosci 240 ml czas infuzji 48 h, nominalna predkos¢ przeplywu 5
ml/h (nominalna objetosé 270 ml, nominalny czas infuzji 54 h, maksymalna objetosé do 295 ml)
spelniajaca pozostate wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ,



Pytanie nr 43:

Czesé nr 16, poz. 15-18

Prosimy o wydzielenie poz.15-18 do osobnego pakietu, gdyz takie rozwigzanie pozwoli innym firmom
» specjalizujacy si¢ w danym asortymencie, na zlozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umozliwi
Zamawiajgcemu wyb6r z posroéd najkorzystniejszych ofert, jak i osiagniecie nizszych cen oraz
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 44:

Czgsé nr 16, poz.16

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 45:
Pakiet Nr 16 poz. 1:

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie dtugosci min. 330mm dla rozm. CH 4-5, z uwagi na fakt, iz
jest to optymalna dhugos¢ cewnika dla pacjentéw wymagajacych w/w rozmiaru cewnika.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dopuszcza.

Pvtanie nr 46:
Pakiet Nr 16 poz. 1:

Zwracamy si¢ z zapytaniem czy cewniki do odsysania gérnych drég oddechowych, maja posiadaé
barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia
rozmiaru na opakowaniu ?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 47:

Pakiet Nr 16 poz. 1:
Czy Zamawiajacy oczekuje cewnika do odsysania gérnych drég oddechowych zakoriczonego

atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwleglymi o lacznej
powierzchni mniejszej od otworu centralnego?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 48:

Pakiet Nr 16 poz. 1:
Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga aby koficowka cewnika do odsysania

gornych drég oddechowych posiadala wewnetrzne karbowanie umozliwiajace precyzyjne
umocowanie drenu do odsysania?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dopuszcza.



Pvtanie nr 49:

Pakiet Nr 16 poz. 2:

Prosimy  Zamawiajacego o  dopuszczenie cewnikéw w  rozmiarach CHI12-CH-20.
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.,

Pytanie nr 50:

Pakiet Nr 16 poz. 3:

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy nie zaszla omylka pisarska i Zamawiajacy oczekuje
cewnikow typu Nelaton wykonanych z PCV w rozmiarach CH6-CH24?

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 51:

Pakiet Nr 16 poz. 9-13:

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy oczekuje cewnika do karmienia skalowanego co lcm,
wykonanego z materialu niezawierajgcego ftalanéw, z mozliwoscig stosowania do 4 tygodni,
potwierdzona na oryginalnym opakowaniu przez producenta?

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pvtanie nr 52:
Pakiet Nr 16 poz. 19-21:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie cewnikéw do kontrolowanego odsysania o dtugosci roboczej
min. 325 mm.

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 53:

Pakiet Nr 16 poz. 19-21:

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie cewnikdw z jednym otworem centralnym i dwoma otworami
naprzeciwleglymi, pozwalajacymi na wlasciwe odsysanie, a jednoczeénie eliminujacymi mozliwo$é
zablokowania cewnika.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 54:
Pakiet Nr 16 poz. 19-21:

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy cewnik do kontrolowanego odsysania ma posiadaé
przezroczysty tacznik, ktéry umozliwia optyczng kontrole barwy odsysanej wydzieliny?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pvtanie nr 55:

Pakiet Nr 17 poz. 1, 2:
Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie produktéw biologicznie czystych
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Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 56:

Pakiet Nr 17 poz. 1, 2:
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie drenu tlenowego zakonczonego tacznikiem uniwersalnym z

mozliwoscia podiaczenia do aparatury wymagajacej lacznika standardowego lub do aparatury
wymagajacej facznika gwintowanego.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 57:
Pakiet Nr 17 poz. 1. 2.

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy dopuszcza produkty zawierajace DEHP i bisfenol-A?
Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 58:
Pakiet Nr 17 poz. 1, 2:

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga zestawéw do nebulizacji z maska aerozolowa
wyposazong w obrotowy tgcznik katowy umozliwiajacy lepsze pozycjonowanie nebulizatora?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 59:
Pakiet Nr 18 poz. 1:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie alternatywnego klinicznie i uzytkowo rozwiazania:

- cewnik do odsysania w systemie zamknigtym do uzytku wielodobowego na 72h: Iacznik Y + Rekaw
- samodomykajaca si¢, bezobstugowa, dwudzielna zastawka umozliwiajaca oddzielenie cewnika od
drog oddechowych pacjenta (od tacznika) i przeprowadzenie bronchofiberoskopii bez przerywania
wentylacji

- mocny, przezroczysty rekaw zabezpieczajacy cewnik przed kontaminacjg z zewnatrz

- zawor jednokierunkowy portu do przeplukiwania cewnika

- kodowanie rozmiaru cewnika kolorem wg ISO — na zaworze ssacym, rozmiar podany na cewniku
- rozmiary cewnikéw 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5 — 10, dlugosé cewnika 540 mm

- rozmiary cewnikéw 12,14 do rurek tracheostomijnych, dtugo$é cewnika 340 mm

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60:

Pakiet Nr 18 poz. 2:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie alternatywnego klinicznie i uzytkowo rozwiazania:

- cewnik wymienny podczas pracy respiratora (Rgkaw) bez koniecznosci odtaczania urzadzenia od
systemu (kompatybilne z poz. 1.)

- rozmiary cewnikow 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5 — 10, dlugosé¢ cewnika 540 mm

- rozmiary cewnikéw 12,14 do rurek tracheostomijnych, dhugosé cewnika 340 mm
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Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 61:

Pakiet Nr 23 poz. 1-7:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kaniuli jednorazowego uzytku do kaniulacji zyt
obwodowych renomowanej firmy Becton Dickinson. Kaniula dozylna, z dodatkowym portem i
skrzydelkami, wykonanych z PTFE, widoczne w USG, bez paskéw kontrastujacych, z zastawka
antyzwrotna, zapobiegajacg zwrotnemu wyplywowi krwi podczas wklucia, nazwa kaniuli
umieszczona bezpoérednio na kaniuli, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem. Kaniule
sterylizowane tlenkiem etylenu. Koreczek luer-lock z aseptycznym trzpieniem powyzej krawedzi
koreczka. Rozmiary: 22 G 0,8 x 25 mm - przeptyw 31 ml/min; 20 G L,0x 32 mm - przeplyw 54
ml/min; 18 G 1,2 x 45 mm - przeplyw 80 ml/min; 18G 1,2 x 32 mm - przeptyw 80 ml/min; 17 G 1,4
x 45 mm - przeplyw 125 ml/min; 16 G 1,7 x 45 mm - przeplyw 180 ml/min; 14G 2,0 x 45 mm -
przeplyw 270 ml/min

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62:
Pakiet Nr 23 poz. 1-7:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kaniuli ze skrzydetkami, z portem iniekcyjnym do podawania
boluséw z samodomykalnym koreczkiem typu clik /nie wymagajacym docisnigcia do pelnego
zamknigcia/ , wykonana z biozgodnego PU, bez lateksu , bez PVC, kontrastujaca w promieniach Rtg
/5 - 6 wtopionych pask6éw kontrastujacych/, o wysokim wspétezynniku penetracji /ostrosci/, z
zastawka antyzwrotng zapobiegajaca wyplywowi krwi podczas wklucia, widoczna data waznosci na
opakowaniu jednostkowym - sterylna, sterylizowana inng metodg niz EO. Pakowane w opakowania
sztywne zabezpieczajace przed wilgocia. Wszystkie rozmiary w pozycji od jednego producenta.
Koreczek luer-lock z aseptycznym trzpieniem powyzej krawedzi koreczka. Rozm. 0,8-0,9 mm x
25mm,; przeptyw: 41-42 ml/min - 1,0-1,1 mm x 32-33 mm ; przeptyw: 67-69 ml /min - G20 (rézowy),
1,2-1,3 mm x 45 mm; przeptyw: 102 -103 ml /min - G18 (zielony), 1,4-1,5 mm X 45 mm; przeplyw:
132-133 ml /min - G17 (bialy), 1,7-1,8 mm x 45-50mm; przeptyw: 236-237 ml /min - G16 (szary),
2,0-2,1 mm x 45-50 mm ; przeptyw: 269-270 ml /min - G14 (pomaranczowy)

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pvtanie nr 63:

Pakiet Nr 23 poz. 8:

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy Zamawiajacy oczekuje beziglowego zaworu dostepu
dozylnego nie mechanicznego, w technologii podzielnej membrany Split septum — rozwigzanie
rekomendowane przez CDC?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymugje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64:

Pakiet Nr 23 poz. 8:

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy ma posiadaé przezierna, silikonowa podzielng membrang z
zewngtrznym, wywinigtym konierzem, zewnetrznie osadzong na poliweglanowym przezroczystym
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konektorze, bez mechanicznych czg$ci wewnetrznych ,z prostym, w peli widocznym torem
przeplywu o min. przeptywie 525ml?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymugje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 65:;
Pakiet Nr 23 poz. 9-10:

Czy Zamawiajacy oczekuje kaniuli dozylnej do delikatnych zyt, dla noworodkéw wykonanej z
podwdjnie oczyszczonego teflonu ( PTFE ), nazwa materiatu z ktérego wykonana jest kaniula podana
na opakowaniu, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem utatwiajacym jej wprowadzenie?
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66:
Pakiet Nr 23 poz. 9-10:

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniula ma posiadajac zastawke bezzwrotna zapobiegajaca wyplywowi
krwi, widoczne w USG?
Odp. Zamawiajgcego:

Pvtanie nr 67:

Pakiet Nr 23 poz. 9-10;

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy kaniule maja posiadaé przeptyw spowolniony, nie
wigkszy niz 13 ml/min?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68:

Pakiet Nr 23 poz. 11-16:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowe;j
generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dotaczonymi do oferty), zawierajacego nazwe
materiatu z ktérego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, posiadajaca 6 paskéw
kontrastujgcych w promieniach RTG. Mozliwos¢ identyfikacji radiologicznej polozenia kotica kaniuli.
Posiadajgca zastawke bezzwrotng zapobiegajaca wyplywowi krwi, oraz samozamykajacy si¢ korek
gomego portu. Pakowane w opakowania sztywne zabezpieczajace przed wilgocia. Oznaczenie
producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jatowa z widoczna data waznosci na
opakowaniu. Sterylizowana radiacyjnie.

Rozmiar - 0,9mm - 22G( niebieski ) di. 25 mm , przeptyw 42 ml/min

Rozmiar - 1,1mm - 20G( rézowy ) di. 32 mm , przeptyw 67 ml/min

Rozmiar - 1,3mm - 18G( zielony ) dt. 32-45 mm , przeplyw 103 ml/min

Rozmiar - 1,5mm - 17G( bialy) dl. 45 mm , przeplyw 133 ml/min

Rozmiar - 1,8mm - 16G( szary) di. 45 mm , przeplyw 236 m!/min

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 69:
Pakiet Nr 23 poz. 11-16:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli gdzie zabezpieczenie igly jest w postaci
plastikowej ostonki o gtadkich krawedziach wyposazonej w konstrukcje pomagajacej wyeliminowaé
przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igty w postaci cienkich rurek
(kapilary).?

Odp. Zamawiajgcego:

Pytanie nr 70:

Pakiet Nr 23 poz. 11-16

Prosimy o wyjasnienie czy kaniula ma byé pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementéw
wchodzacych w sktad mechanizmu zabezpieczajacego kaniulg, a jej konstrukcja ma chronié personel
medyczny przed przypadkowym zakluciem/zadrasnieciem/ zachlapaniem krwia, uniemozliwiajgc
Jjednoczesnie powtérne uzycie cewnika ?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podirgymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71;

Pakiet Nr 29 poz. 1:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie przeno$nego jednorazowego systemu infuzyjnego
posiadajacego badania stabilnoéci lekéw w urzadzeniu (infuzor LV) wykonanego z elastomerow, z
filtrem powietrza na przebiegu linii infuzyjnej, zapewniajac tym samym podanie leku w bezpiecznym
dla pacjenta systemie, uniemozliwiajacym przetoczenie pecherzyka powietrza, dziatajacy ze statym
cisnieniem wewnetrznym, o szybkosci przeplywu Sml/godz. Pompa elastomerowa posiada filtr
czasteczkowy oraz ogranicznik przeptywu typu Luer-Lock, nie zawiera DEHP. Port napetniania
umiejscowiony sztywno, na korpusie pompy, w centralnym miejscu, co umozliwia jej wygodne
napetianie. Vol. minimum 215ml nominal Vol. 275ml, maximum Vol. 335 ml. Brak Zmiany
predkosci przeptywu przy zmniejszeniu objetosci napemienia do 85% wartosci nominalnej. Pakowany
sterylnie.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72:
Czesé nr 2, poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie jalowych zestawéw dla noworodka z podkfadem chionnym z
pulpy celulozowej w rozmiarze 60x60 cm? Pozostale zgodne z STWZ.,

Odp. Zamawiajqcego:

Tak.

Pytanie nr 73:

Czesé nr 2, poz.1

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania jatowych zestawéw dla noworodka z podktadem chlonnym z
pulpy celulozowej o minimalnej chlonnosci 1400 ml? Czy wymagang chtonno$¢ podktadu nalezy
potwierdzi¢ kartg danych technicznych zataczong do oferty?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga.
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Pytanie nr 74:
Czeéé nr 8, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie jatowych zestawéw do cewnikowania pecherza moczowego,
stosowanych przez wiele szpitali, zawierajacy:

serwete 60 x 50 cm z otworem, serwete 60 x 50 cm, 5 tupferéw, kleszczyki pean, peseta, WODA Z
GLICERYNA W STRZYKAWCE 10ML, LUBRYKANT Z LIDOKAINA I CHLORHEKSYDYNA
W STRZYKAWCE 6ML, r¢kawiczki, 8 kompreséw z gazy 7,5 x 7,5 cm oraz dodatkowo pojemnik
plastikowy okragly 125 ml, woreczek polietylenowy 360x350 mm?

Odp. Zamawiajgcego:

Tak.

Pytanie nr 75:
Czesé nr 21, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie jalowych zestawéw do wkhucia centralnego, stosowanych
przez wiele szpitali, zawierajacy:

10 x kompresy gazowe 17n8w 7,5 cm x 7,5 cm

10 x tampony gazowe sredniej wielkosci ,

1 x kleszczyki metalowe do igly 13 cm ,

1 x penseta plastikowa anatomiczna zielona 13 cm,

1 x serweta barierowa, wiokninowa , nieprzylepna 45 cm x 75 cm

1 x serweta barierowa, wiékninowa 45 cm x 75 cm, z otworem 8 cm przylepnym

1 STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML, opakowana,
1 STRZYKAWKA PLAST 2CZ 20ML

1 xigta 1.2 mm x 40 mm, 18 G, opakowana .

1 x iga 0,8 mm x 40 mm, 21 G, opakowana ,

1 x ostrze do skalpela nr 11 , opakowane,

Odp. Zamawiajgcego:
Tak.

Pytanie nr 76:

Czed¢ nr 21 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie jalowych zestawéw do wkhucia centralnego zapakowanych w
torebke papierowo-foliowa?

Odp. Zamawiajgcego:

Tak.

Pytanie nr 77:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy beds uwazane dni od poniedziatku do pigtku, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiajgcego:

Tak.

Pytanie nr 78:
Czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 3 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy po wyrazeniu ,,48 godziny”
dodane zostalo wyrazenie ,, przypadajgce w dni robocze *?

15



Dostawy w dni wolne od pracy, np. w niedziele, wymagalyby zorganizowania dla Zamawiajacego
specjalnej obstugi logistycznej, co niekorzystnie wptynetoby na ceng oferty.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79:

Czy Zamawiajacy zgadza sig aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrazenie ,, 5% warto$ci umowy” zostato
zastapione wyrazeniem ,, 5% niezrealizowanej wartosci umowy’?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstgpienie od umowy byla naliczana od wartosci
niezrealizowanej czeéci umowy, nie za$ od wartosci calej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku
zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczacej czeci, kara umowna bylaby niewspolmiernie wysoka
w stosunku do wartoéci niezrealizowanej czesci umowy, a nawet mogtaby przewyzszyé warto$é
niezrealizowanej czg$ci umowy. Taka kara bylaby razaco wygérowana w rozumieniu art. 484 §2
Kodeksu cywilnego i naruszataby zasade proporcjonalnosci wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podirgymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 80:

czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 7 ust. 2-4 wzoru umowy zostato wykreslone wyrazenie ,, lub
opoznienia’?

Uzasadnione jest aby kara byla naliczana tylko za zwioke (czyli opdznienie zawinione przez
wykonawcg), nie za$ za wszelkie opoznienia, czyli takze niezawinione przez wykonawce. Nie ma
uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialnoéci wykonawcy takze na niezawinione naruszenie terminu.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/ 14,
. kara wumowna nalezy si¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu
cywilnego), a wigc tradycyjnie za zwloke, a nie kazde opdznienie w wykonaniu umowy.” Podobne
stanowisko Krajowa Izba Odwolawcza zajela w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15
stwierdzajac ,, uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opoznienia (a nie
zwloki) powodyje niestuszne obcigzanie wykonawcy skutkami okolicznosci, za ktére nie bedzie on
ponosit winy i nie bedzie miat zadnego wplywu na ich zaistnienie. Obcigzenie wykonawcy ryzykiem za
wszelkie zdarzenia prowadzqce do nieterminowego spelnienia Swiadczenia w sposéb oczywisty
prowadzi do zachwiania réwnowagi stron stosunku zobowigzaniowego, bedgcej jego wlasciwoscig, co
pozostaje w sprzecznosci z zasadg swobody uméw, o jakiej mowa w art. 353 k.c.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 81:

Zwazywszy na mozliwos¢ przedtuzenia okresu obowigzywania umowy na podstawie § 8 ust. 3 pkt 4)
umowy, czy Zamawiajgcy uzupetni wzér umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt
2) i 3) ustawy Prawo zaméwien publicznych?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymugje zapisy SIWZ,
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Pytanie nr 82:

Dotyczy: 74/PN/2018,Cz¢sé Nr 16, Pozycja 3,4,5

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 3,4,5 z Czgsci Nr 16 i stworzy osobny pakiet.
Pozwoli to zamawiajacemu na skladanie ofert konkurencyjnych jak réwniez przetozy sie na efektywne
zarzadzanie srodkami publicznymi.

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Powyisza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego
w dniu 30.08.2018 r.
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