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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa sprz¢tu medycznego jednorazowego uzytku
wraz z dzierzaws aparatéw dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki” - nr sprawy
109/PN/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przekazuje tresé
zapytaf dotyczacych zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z wyjasnieniami.
W przedmiotowym postgpowaniu wplynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1;
»c2¢8¢ 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w czesci 2 prowadnikéw hydrofilnych

w rozmiarach 150 cm i 260 cm, za wyjatkiem wymaganego prowadnika o dhugosci 140 cm ?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtriymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

»€2¢$¢ 6 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie w czesci 6, punkt 2, Introduceréw udowych
dostepnych w diugosciach 10cm i 25¢m, pominigciem 16 i 25¢m ?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 3:

»Prosimy o doprecyzowanie tresci wzoru umowy depozytu stanowiacego zatgcznik do STWZ poprzez
dodanie do par. 7 ust. 1 zdania o nastepujacej tresci: Towary w podmagazynie stanowig wlasnosé
Wykonawcy do chwili ich pobrania z przez Zamawiajacego.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtriymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4;

»Prosimy o doprecyzowanie tresci wzoru umowy depozytu stanowigcego zalacznik do SIWZ poprzez
dodanie do par. 7 ust. 3 zdania o nastepujacej tresci: ,,Towar, ktéremu uplynat termin waznosci nie
moze zosta¢ pobrany z Banku przez Zamawiajacego.””

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtryymugje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

»Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na odstgpienie od wymogu zlozenia prébek
w nastepujacych pakietach:

. czesé 17

Oferowane wyroby medyczne s znane Zamawiajacemu, co umozliwia dokonanie oceny technicznej
na podstawie szczegélowych parametréw technicznych, ktdre zawiera formularz asortymentowo-
cenowy.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtriymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

»Pytanie do czesci nr 16:

Zwracamy si¢ z uprzejma prosha o dopuszczenie w miejsce pierwotnym zapiséw balonéw do
kontrapulsacji wewnatrzaortalnej o nastepujacych parametrach:

40 cc 7,5 Fr — $rednica rozprgzonego balonu 15 mm, dtugosé balonu 258 mm

34 cc 7,5 Fr - $rednica rozprezonego balonu 15 mm, dlugo$é balonu 221 mm

25 cc 7,5 Fr - srednica rozprezonego balonu 15 mm, dlugoéé balonu 165 mm

50 cc 8 Fr - srednica rozprezonego balonu 17,4 mm, dlugo$é balonu 258 mm

Balony s3 w petni kompatybilne z pompg Arrow Autocat IT Wire”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 7:

»Dotyczy zadania 20:

Prosimy o wydzielenie opasek uciskowych (1.000 sztuk) i utworzenie osobnego zadania 20A - PRZY
ZACHOWANIU WSZYSTKICH PARAMETROW UZYTKOWYCH OPASEK; Pragniemy
podkresli¢, ze sledzac rynek przetargowy méwimy o oszczednosci minimum 30.000 zlotych netto
w zakresie samych opasek. W tym momencie oferte moze zlozy¢ tylko 1 firma na rynku.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

»CzZe§é nr 1:

Czy Zamawiajagcy dopusci do oceny cewniki diagnostyczne dostgpne w  $rednicach
4, 5 oraz 6 F (bez srednicy 7 F), ktorych srednice §wiatta wewnetrznego sa nastepujace: dla $rednicy
6 F — 0,057”, dla srednicy 5 F — 0,050” i dla $rednicy 4 F — 0,044”? Zaréwno dla cewnikéw
selektywnych jak réwnie w krzywiznie Pigtail istnieje mozliwos¢ podania 36,46 ml/s kontrastu przy
cisnieniu 1200 PSL Pozostale parametry techniczne oferowanego produktu pozostaja bez zmian.
Cewniki przez nas oferowane znane sa Zamawiajacemu.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtriymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:
»Czes¢ nr 16;

Czy Zamawiajacy dopusci do oceny balony do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej dostepne
w objetosciach 35 i 40 cc i profilu 7/8 F? Pozostale parametry techniczne oferowanego produktu
pozostajg bez zmian.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtriymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

s»Dotyczy przedmiotu zaméwienia — czesé nr 2

Prosimy o wyjasnienie, czy zamawiajacy oczekuje prowadnikéw diagnostycznych z atraumatycznym
(nieuszkadzajacym) zakoniczeniem czy zgodnie z opisem zamieszczonym w zalaczniku nr 2
prowadniki maja posiada¢ traumatyczne zakonczenie?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 11:

»Pytanie do ezesci nr 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie cewnikéw diagnostycznych posiadajacych srednice SF
i 6F, $rednice wewnetrzng 0,056 przy 6F oraz cewniki typu ,,pigtail” z sze$cioma otworami oraz
spelniajacych pozostate wymogi SIWZ?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtriymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 12:
»Pytanie do czesci nr 6

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie introduceréw do tetnicy udowej posiadajacych poszerzacz
teleskopowy o dlugosci 11 cm i 23 cm oraz spetniajgcych pozostate wymogi STWZ9”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Powyzsza informacja zostala zamieszczona na stromie internetowej Zamawiajacego
w dniu 07.01.2019 r.



