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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego
uzytku” - nr sprawy 25/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przekazuje
tres¢ zapytan dotyczacych zapisow specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz
z wyjasnieniami. W przedmiotowym postepowaniu wptynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1:
»¢Z¢8¢ 1 Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na zaoferowanie w czesci 1, punkt 2, Introduceréw

udowych dostgpnych w dtugosciach 10cm i 25¢cm ?”
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:
»cze$¢ 4 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w czesei 4, punkt 1, Introducerow

udowych dostgpnych w diugosciach 7em i 10cm, z prowadnikiem stalowym mini spring
prostym w zestawie?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

»Cz¢8¢ 11, poz. 5,7 Czy Zamawiajacy dopusci w w/w pozycjach materiat szewny z igla
odwrotnie tngcg?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 4:

»Czesé 11, poz. 10 Czy Zamawiajgcy dopusci w w/w pozyciji igle okragla z tnacym ostrzem
(przyostrzong)?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 5:
»Cz¢8¢ 11, poz. 10 Czy Zamawiajacy dopusci w w/w pozycji ni¢ o dhugosci 75 cm?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 6: ,

»Czes¢ 11, poz. 11 Czy Zamawiajacy dopusci w w/w pozycji material szewny z igla
odwrotnie tngcg kosmetyczng z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 7:

»Czesé 11, poz. 11 Czy Zamawiajagcy dopusci w w/w pozycji material szewny z igla
odwrotnie tnacg kosmetyczng?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 8:
»Cz¢8¢ 11, poz. 11 Czy Zamawiajacy dopusci w w/w pozycji ni¢ bezbarwna?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.
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Pytanie nr 9:

»Czgs¢é 15 Czy Zamawiajacy dopusci w w/w pakiecie szew syntetyczny jalowy, bezbarwny,
pleciony, powlekany, wchtanialny, wytwarzany z kwasu poliglikolowego, powlekany
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchianiania 42 dni, o podtrzymywaniu
wezla po 8-11 dniach 50%?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 10:

»dotyczy zadania 5: Prosimy o wydzielenie 1 000 sztuk opasek uciskowych i udzielenie
osobnego zadania 5a. WSZYSTKIE PARAMETRY ZGODNE Z SIWZ - znaczna korzy$é
ekonomiczna dla Zamawiajgcego, poszerzajac grono oferentéw.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtriymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

»Cz¢8¢ nr 13 Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o odstgpienie od wymogu
zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na dzialaniu jonéw srebra dla czesci nr 13
w pozycjach 1 . Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedng firme. Na rynku
znajduje si¢ wigcej dostawcow kompatybilnego z opisanym asortymentu. Zgoda
Zamawiajgcego na odstapienie od wspomnianego zapisu pozwoli na ztozenie konkurencyjnej
oferty i bedzie mialo pozytywny wplyw na ceng oferty ostatecznej oraz finanse szpitala.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza z innymi metodami zabezpieczenia
antybakteryjnymi.

Pytanie nr 12:

»Cz¢8¢ mr 13, poz. 2 Zamawiajacy opisal maske, ktéra nie jest kompatybilna z uktadem
opisanym w poz. 1. Prosimy o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania maski pasujacej do
generatora opisanego w poz. 1 o rozmiarach: S, M, L, XL. Maska pasuje do aparatu nCPAP
Infant Flow Advance i SiPAP Infant Flow.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 13:

»Czesé nr 13, poz. 3 Zamawiajacy opisal czapeczke, ktora nie jest kompatybilna z ukladem
opisanym w poz. 1. Prosimy o doprecyzowanie opisu i jednoczesne dookreslenie, iz
Zamawiajagcy oczekuje mocowania w postaci czepca owijanego wokét glowy pacjenta, ktory
jest przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu i umozliwia
zamocowanie generatora w mocowaniu kolyskowym za pomoca dwoéch krotkich
dwustronnych rzepéw oraz w terapii tlenowej wysokimi przeptywami i umozliwia
zamocowanie kaniuli nosowej za pomoca dwoch dhugich rzepéw.

Mocowanie pasuje do aparatu nCPAP Infant Flow Advance i SiPAP Infant Flow.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 14:

»Czes¢ nr 13, poz. 1 Prosimy o doprecyzowanie, iz uktad oddechowy ma posiadaé
mocowanie kolyskowe umozliwiajace stabilizacje¢ generatora na gtowie noworodka.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 15:

wC2ze8¢ 2 Czy Zamawiajgcy dopusci w stent CoCr pokryty abluminalnie biodegradowalnym
polimerem PLA no$nikiem BA9, zbudowany na platformie charakteryzujacej sie:
mozliwoécig przepr¢zania stentéw-2.25-3.0 do 4.6mm 3.5-4.0 do 5.9 mm, cell opening- 1.37,
podatnos¢ na $ciskanie wzdluzne (longitudinal compressin) -3.85% recoil- 2.95%,




koncentracja leku-15.6 pg/mm, grubosé strutow-84,88, srednice-2.25-4 mm, dhugosci-9-36
mm, a w czesci drugiej japonskie cewniki do CTO w systemie RX, §rednice Imm do 4 mm?”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

#C2¢8¢ 3 Czy Zamawiajacy dopusci stent CoCr pokryty abluminalnie biodegradowalnym
polimerem PLA no$nikiem BA9, zbudowany na platformie charakteryzujacej sie:
mozliwoscig przeprezania stentéw-2.25-3.0 do 4.6mm 3.5-4.0 do 5.9 mm, cell opening -
1.37, podatnos¢ na $ciskanie wzdluzne (longitudinal compressin)-3.85% recoil - 2.95%,
koncentracja leku-15.6 pg/mm, grubo$é strutow-84,88, srednice-2.25-4 mm, dtugosci -9-36
mm?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

»Cz¢8¢ nr 9 — watki neurochirurgiczne Czy Zamawiajacy dopusci watki neurochirurgiczne
z nitka wykonane ze 100% bawelny, w ponizszych rozmiarach:

Poz.1 - 13x13mm;

Poz.5 — 70 x 100 mm,

spelniajace pozostale parametry, pakowane zbiorczo po 20 blistrtow w kartonie
z odpowiednim przeliczeniem ilosci ?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 18:

wDotyczy § 7 wzoru umowy

Prosimy o zmiang zapiséw dotyczacych kar umownych na nast¢pujace:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 2% wartosci umowy, w razie odstgpienia
przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 0,1 % wartosci danego zaméwienia za
kazdy rozpoczety dzienh zwloki lub opdznienia w wykonaniu zaméwienia.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ w wysokosci 0,1 % wartosci danego zaméwienia za
kazdy rozpoczety dzien zwloki lub opdéznienia w usunigciu wady towaru w okresie gwarancji
jakosci.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg w wysokosci 0,1 % wartosci danego zaméwienia za
kazdy rozpoczety dzieri zwloki lub opéznienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej
w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

»Dotyczy pakietu nr 5 Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 5, pozycji nr 4 — opaska uciskowa. Podziat
pakietu zwigkszy konkurencyjnos¢ postgpowania, umozliwi réwniez zlozenie ofert wigkszej licznie
wykonawcow, a Panstwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert jakosciowych i cenowych. Bez
wydzielenia tych pozycji konkurencja bedzie ograniczona do kilku konkurentéw, a Zamawiajacy
otrzyma wyceng o zawyzonej wartosci w stosunku do wartosci rynkowe;j.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyzsza informacja zostala zamieszczona na stronmie internetowej Zamawiajacego
w dniu 11.03.2019 r.



