	Część IV IDW - Opis przedmiotu zamówienia

	
	
	

	Część nr 1
	
	

	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania rocznie ok. 8 400  oznaczeń parametrów krytycznych z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych przez okres 36 miesięcy.

	Lokalizacja SOR 
	
	

	
	
	
	

	ANALIZATOR PODSTAWOWY (8 400 oznaczeń na rok w tym 400 oznaczeń ze strzykawki 8 000 z kapilar) 

	
	
	
	

	Producent: 
	
	

	Urządzenie typ: 
	
	

	Kraj pochodzenia: 
	
	

	Rok produkcji:
	
	

	
	
	
	

	LP.
	PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.  
	Analizator parametrów krytycznych z kompletnym wyposażeniem nowy 
	TAK
	 

	2.  
	Parametry mierzone: pH,pCO2,pO2,Na,K,Cl,Ca2+, Hct, Glu,Lac,O2Hb,HHb,COHb,MetHb,tHb, SO2, Bilirubina.
	TAK
	 

	3.  
	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
	TAK
	 

	4.  
	Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej
	TAK
	 

	5.
	Zamykany automatycznie, podświetlany port pobrań
	 TAK
	 

	6.
	Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	 

	7.
	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta
	TAK
	 

	8.
	Wbudowana drukarka
	TAK
	 

	9.
	Możliwość podłączenia do komputera
	TAK
	 

	10.
	Graficzny wykres trendów u pacjenta
	TAK
	 

	11.
	Odczynniki w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych, stabilne minimum 42 dni, zawierającym pojemnik na ścieki
	TAK
	 

	12.
	Mapa równowagi kwasowo - zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych
	TAK
	 

	13.
	Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych
	TAK
	 

	14.
	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
	TAK
	 

	15.
	Czujniki pomiarowe stabilne minimum 21 dni
	TAK
	 

	16.
	Objętość próbki krwi potrzebna do oznaczenia kompletu parametrów BGE+ISE+Hct+GLU+LAC+COOX – nie większa niż 123 μl
	TAK
	 

	17.
	Analizator w pełni automatyczny niewymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej.
	 TAK
	 

	18.
	Możliwość ponownego użycia zestawu odczynników po wyjęciu go z analizatora i przełożenia do innego analizatora tego samego typu.
	 TAK
	 

	19.
	Minimum podwójny system (wewnętrzny i zewnętrzny) zapobiegający przedostaniu się skrzepu do toru pomiarowego. 
	 TAK
	 

	20.
	W cenie oferty Instalacja, w tym podłączenie do HIS 
	TAK
	 

	21.
	Uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatorów
	TAK
	 

	22.
	Oferent zapewni użytkownikowi udział w zewnętrznym programie oceny jakości.
	TAK
	 

	23.
	Oferent dostarczy bezpłatnie program do obsługi analizatorów parametrów krytycznych zainstalowanych na oddziałach szpitalnych Zamawiającego
	TAK
	 

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	TAK
	 

	24.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów a także inne nie wymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych
	TAK
	 

	25.
	Czas reakcji serwisu – do 60 min. od chwili zgłoszenia 
	TAK
	 

	26.
	Czas przystąpienia do naprawy – do 24 godz. od chwili zgłoszenia
	TAK
	 

	27.
	Działania naprawcze będą prowadzone niezwłocznie, bez jakichkolwiek warunków wstępnych
	TAK
	 

	28.
	Oferent zapewni bezpłatną aktualizacją oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji wyrobu
	TAK
	 

	*w przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą eksploatację Oferent wymieni aparat ma fabrycznie nowy
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	Część nr 2
	
	

	
	
	
	

	Dostawa odczynników niezbędnych do monitorowania wskaźnika INR oraz APTT rocznie (ok.  240 oznaczeń  INR oraz 240 oznaczeń APTT) wraz z dzierżawą aparatu przez okres 36 miesięcy.

	
	
	
	

	Lokalizacja SOR 
	
	

	
	
	
	

	ANALIZATOR PODSTAWOWY ( 240 oznaczeń INR oraz 240 oznaczeń APTT na rok) 

	
	
	
	

	Producent: 
	
	

	Urządzenie typ: 
	
	

	Kraj pochodzenia: 
	
	

	Rok produkcji:
	
	

	
	
	
	

	LP.
	PARAMETRY GRANICZNE 
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.  
	Aparat z kompletnym wyposażeniem nowy 
	TAK
	 

	2.  
	zakres pomiarowy dla INR: 0.8 – 8.0 ; dla APTT: 120 – 5 % Quick lub 9.6 – 96 sekund
	TAK
	 

	3.  
	kontrola płynna
	TAK
	 

	4.  
	skanowanie ID pacjenta i użytkownika przy pomocy wbudowanego czytnika kodów
	TAK
	 

	5.  
	możliwość przechowywania do 2000 wyników oznaczeń w celu obserwacji trendów
	TAK
	 

	6.  
	pamięć 500 wyników kontroli jakości
	TAK
	 

	7.  
	brak czułości na heparynę niefrakcjonowaną (UFH) i heparynę drobnocząsteczkową (LMWH)
	TAK
	 

	8.
	W cenie oferty Instalacja, w tym podłączenie do HIS
	TAK
	

	9.  
	wynik INR skorygowany dla hematokrytu w określonym zakresie
	TAK
	 

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	TAK
	 

	10.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów 
a także inne nie wymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych
	TAK
	 

	11.
	Czas reakcji serwisu – do 60 min. od chwili zgłoszenia 
	TAK
	 

	12.
	Czas przystąpienia do naprawy – do 24 godz. od chwili zgłoszenia
	TAK
	 

	13.
	Działania naprawcze będą prowadzone niezwłocznie, bez jakichkolwiek warunków wstępnych
	TAK
	 

	*w przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą eksploatację Oferent wymieni aparat ma fabrycznie nowy

	
	
	
	

	
	
	Podpisy osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań


……………………………
	



