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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa cewnikow diagnostycznych, stenéw,
cewnikéw balonowych, prowadnikéw, innego sprz¢tu jednorazowego uzytku
oraz dzierzawa sprze¢tu dla Pracowni Hemodynamiki” - nr sprawy
117/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przekazuje
tre$¢ zapytan dotyczacych zapisow specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z
wyjasnieniami. W przedmiotowym postepowaniu wplynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1:

sDotyczy czesei 10

Czy Zamawiajacy wymaga aby w cewnikach balonowych NC shaft proxymalny byt nie wiekszy niz
1,9F a dystalny nie mniejszy niz 2,7F?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 2:
»Dotyczy Pakietu 17
W celu zaoferowania sprzetu najwyzszej jakosci, czy zamawiajacy dopusci wydzielenie z pakietu 17
dzierzawy aparatu do FFR i cewnikéw do FFR celem utworzenia nowego pakietu z tymi produktami?
Czy w wydzielonym pakiecie zamawiajacy dopusci:

- prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Balance Middle
Weight (BMW),

- Sensor ci$nienia umieszczony za znacznikiem rtg,

- Prowadnik wyposazony réwniez w 2 sensory termiczne, umozliwiajace takie pomiary jak CFR, IMR,
a takze spoczynkowy indeks rezerwy wieficowej RFR,
- PTFE na czgééi-sztywnej, —

- powloka hydrofilna na cz¢éci elastycznej: 31cm,

- koficéwka dystalna, platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG, do manualnego ksztaltowania:
3cm, - h - "

- hydrofobowa- konicéwka proksymalna (3 styki) wstgpnie osadzona-w. konektorze do aparatu
(mozliwos$¢ demontazu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego
0,014),

- dlugosé prowadnika 175cm,

- prowadniki bezprzewodowe — dane przesytane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii
radiowej.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 3:

,»Czy Zamawiajacy dopuszcza odstapienie od zadania przedlozenia probek w zakresie czesci nr 22

Majac na uwadze, iz zgodnie z pkt. 17 SIWZ jedynym kryterium oceny ofert dla czeéci nr 2 jest
CENA 100%, a zgodnie z pkt 7 ppkt. 7. 3) lit. a) w celu potwierdzenia ze oferowany przedmiot
zamOwienia spelnia wymagania Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia: karty
katalogowe / foldery ze zdjgciem (rysunkiem) oferowanych produktéw wraz z nazwa producenta i
numerami katalogowymi z dokladnym opisem w jezyku polskim z zaznaczeniem, ktérej pozycji i

KRS: 0000565090 Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku, VINl Wydziat Gospodarczy
NIP: 839-31-79-849 REGON: 770901511 Kapitat zaktadowy spétki: 160 000 000 z¢



czgsci zamowienia dotycza oraz ze specyfika przedmiotu zamoéwienia w zakresie czesci nr 2 opisana
jest w zalgczniku nr 2 ze szczegSlowymi cechami i wlasciwosciami uzytkowymi, ktéré sa
wystarczajace do potwierdzenia przez w. w dokumenty charakteryzujace oferowane produkty.
Mozliwoé¢ zadania probek jest oczywiscie uprawnieniem Zamawiajacego, jednak skorzystanie z niego
nie powinno nadmiernie obcigzaé wykonawcdw w sytuacji, gdy potwierdzenie wskazanych przez
siebie wymagani co do tych produktéw moze by¢ przez Zamawiajacego dokonane w oparciu o
dokumenty przedmiotowe.”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 4:

»Pytanie do pakietu 3

Zwracam si¢ do Zamawiajgcego o dopuszczenie prowadnikéw PTCA o nastepujacych parametrach:
- konstrukcja zapewniajaca cigglos¢ prowadnika

- §rednica 0,014”° , dostgpnos¢ prowadnikéw z koncéwka 0,010

- bardzo dobra manewrowo$é

- dlugosé prowadnikéw 190 i 300 cm

- szeroka gama prowadnikéw od bardzo migkkich do bardzo twardych

- brak prowadnikéw do rekanalizacji przewlekle zamknigtych tetnic wieficowych , wyposazone w
polimerowe zakonczenie z hydrofilnym pokryciem”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 5:

»~Pytanie do pakietu 12

Zwracam si¢ do Zamawiajacego o wydzielenie w pakiecie 12 pozycji 1 ( introducery promieniowe) i
stworzenie osobnego zadania na introducery.

Posiadamy w ofercie produkt stosowany w wielu pracowniach w Polsce o nast¢pujacych parametrach:

- dlugos¢ 71 11 cm do wyboru Zamawiajgcego

- prowadnik w zestawie 45 cm

- gladkie przejscie miedzy koszulka a dylatatorem

- w zestawie igla, proponujemy réwniez dodatkows igle angiograficzna dodawang osobno do kazdego
introducera

- igla 21*3,8, 20*3,8 lub 20* 3,2

- mikroprowadnik 0,021°” oraz 0,018’ do wyboru o dlugosci 45 cm”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podirzymuje SIWZ.

Pvtanie nr 6:

»Dot.: Zalacznik nr 2 } ‘

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOSCIOWY - CZESCNR 17
Zwracamy sig¢ prosba o dopuszczeriie asortymentu w zadaniu 17:

S —F e —

Poz. 1. Aparat IVUS

1. Urzadzenie mobilne do ultrasonografii wewnatrznaczyniowej IVUS wyposazone w funkcje
GS (Gray Scale),

2. Konsola w formie monitora ze zintegrowanym wewngtrz komputerem + urzadzenia
peryferyjne: elelment stuzacy podiaczeniu cewnika, element wyciagajacy (tzw. pullback)

3. Opcja automatycznego wyboru czestotliwosci obrazowania (20MHz lub 45MHz)

4, Aparat w formie konsoli tak

5. Archiwizacja obrazu w formacie DICOM oraz DVD,oprogramowanie umozliwiajgce

odtwarzanie plikéw DICOM dogrywane na plyte lub dostarczone osobno
6. Rok produkeji - wymagana data produkcji nie starszy niz 2016 rok

Poz. 2. Cewnik IVUS

Wewngtrznaczyniowa glowica ultradzwigkowa (IVUS) o czestotliwosci 20 MHz i 45SMHz, w postaci
cewnika o dlugosci roboczej min 135 cm. Mozliwe wprowadzenie do $wiatla naczynia z uzyciem
cewnika o sr. min. 5F oraz prowadnika o max. srednicy 0,014 cala
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Poz. 3. Aparat FFR

Aparat do pomiaru FFR o wadze min 10 kg

Dokiadnosé¢ pomiaru cisnienia +/- 3 mmHG (dla zakresu -30 do + 100 mmHG) +/- 3% (dla zakresu
>100 mmHG)

Dryft zera: <7 mmHg/h

Aparat sterowany konsolg

Obstuga aparatu w j.polskim

Archiwizacja wynik6w

Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niz 2016 rok

Poz. 4. Prowadnik FFR

1. Dhugos¢ uzytkowa prowadnika min. 150 cm
2. Marker polozony 3cm od kofica dystalnego
3. Trzon dystalny z czujnikiem cis$nienia 3cm od koficéwki dystalnej

4. Prowadnik umozliwiajacy pomiar wskaznika oceny istotnoéci zmiany opartego o pomiar ciéniefi
bez uzycia adenozyny

5. Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego

6. Rok produkeji - wymagana data produkcji: 2019”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje SIWZ,

Pytanie nr 7:

»Czesc 14

Czy Zamawiajgcy dopusci do oceny balony do kontrapulsacji wewngtrzaortalnej znanego,
amerykanskiego producenta, dostgpne w rozmiarach 30 ml i 40 ml, oba rozmiary o profilu 7,5F? Szaft
cewnikow zbrojony dodatkowo metalowym spiralnym oplotem utatwiajacym ich dostarczenie.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqcy podtrzymuje SIWZ,

Pytanie nr 8:

»Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu
przyszlej umowy w zakresie zapiséw § 7 ust. 1, 2, 3, 4

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 5% wartosci niezrealizowanei czeéci
umowy, w razie odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

2.-. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 0,5% wartoéci danego zaméwienia za
 kazdy rozpoczety dzief zwloki lub opéznienia W wykshaniu zaméwienia, jednak nie wiecei
niz 10% warto$ci netto niezrealizowanego w términie zamdéwienia.

=

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,5% wartosci danego zaméwieniaza

kazdy rozpoczety dzief zwloki lub opéznienia w usunieciu wady towaru w okresie gwarancji

Jjakosci, jednak nie wiecej niz 10% wartosci netto wadliwe]j czesci zaméwienia.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,5% warto$ci danego zaméwienia za kazdy
rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku
o ktérym mowa w § 5 ust. 6 i 7 ninicjszej umowy, jednak nie wigcej niz 10% wartodci netto

reklamowanej czgéci zamdéwienia.”
Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtriymuje zapisy projektu umowy.

Powyisza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego
w dniu 30.12.2019 r.
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