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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,Dostawa sprz¢tu i wyposazenia jednorazowego
uzytku, materialéw zespalajacych, stabilizacji neurochirurgicznej, cewnikéw
dializacyjnych permanentnych” - nr sprawy 118/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przekazuje tre$é
zapytafi dotyczacych zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z wyjasnieniami.
W przedmiotowym postgpowaniu wptynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1:

»CZESC NR 33

Czy Zamawiajacy, z uwagi na sformulowana w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasade zachowania

uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw, wprowadzi niewielki zakres tolerancji

dotyczacy :

Permanentne cewniki dializacyjne z biokompatybilnego carbothanu w zestawach.

Rozmiar cewnika 15,5 Fr zamiast 14,5.

Zamawiajacy uzyt opiséw wskazujacych na konkretnego wykonawce i okreslit wylot cewnika jako

»opiral Z ,wskazujae patent konkretnego wykonawcy (jest to rozwigzanie patentowe ) W zwigzku z

tym zamiast

Wylot cewnika : ,Spiral Z” proponujemy odgigta koncowke zmniejszajaca ryzyko zakrzepicy,

zwigzanej z przyleganiem kofica cewnika do $ciany naczynia i ryzyko zatkania kanahlu tetniczego,

Zaproponowane rozwigzanie spelnia takie same funkcje jak wymagane przez Zamawiajgcego”

— W przypadku odmownej odpowiedzi , prosimy o informacje czym Zamawiajacy uzasadnia
decyzje ?

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 2:

»dotyezy Czesci nr 24

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy wyrazi zgode za zaoferowanie w czgsci nr 24 zestawu
réwnowaznego, minimalnie réznigcego si¢ od opisanego w SIWZ: serweta nieprzylepna 38x45cm
podfoliowana, 2 samoprzylepne opatrunki chionne o wymiarach 5cm x 7,0 cm.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 3;

»Czesé nr 9.poz.1,3,4.Czy Zamawiajagcy w trosce o bezpieczeristwo personelu i pacjentéw oraz
zachowanie uczciwej konkurencji, dopusci do postepowania réwnowazny, antybakteryjny system do
odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezplatnego doposazenia szpitala, na czas
trwania umowy w niezb¢dne oprzyrzadowanie (pojemniki, mocowniki)?Cechy uzytkowe
oferowanego systemu:

- wklady posiadajg w pokrywie dwa krocce (pacjent, préznia), o réznej srednicy, co zapobiega
mylnemu podigczeniu drendéw. Kréciec przylaczeniowy do pacjenta jest uniwersalny(takze do
zabiegéw ortopedycznych-8,5mm) katowy, gtadki i rozszerzajacy sig, przez co dostosowany jest
do drendéw o réznej srednicy. Wklady wyposazone sa w filtr hydrofobowo-antybakteryjny,
zabezpieczajacy zrédio ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysang
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wydzieling, w zatyczke do portu pacjenta, oraz dwa uchwyty w postaci petli do wygodnego
demontazu, ochrona przeciwbryzgowa i zabezpieczenie zwrotne wynika z wewngtrznych
rozwigzai konstrukcyjnych wkladu. Wklady samo zasysaja si¢ i samo uszczelniaja po
uruchomieniu ssania. Wklady odporne na rozdarcie i perforacje, nie przywierajgce do kanistra,
wykonane z polietylenu, bez zawartoéci PCV. Wymiana wkladow po odlgczeniu ssania od
wkiadu ( brak koniecznosci odiaczania zrddta ssania ). Wkiady - 1L, 2L, 3L o ksztalcie okragltym
do wyboru przez zamawiajgcego. Wkiady wystepuja w postaci czesciowo sprasowanej dla
oszczedno$ci miejsca magazynowania.

- kanistry z przezroczystego tworzywa(kompatybilne z oferowanymi wkladami),ze skalg
pomiarowsg, z mozliwoscig mycia recznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C,
wyposazone sg w zaczep do mocowania, bez innych przylaczy. Powyzej opisany system
charakteryzuje si¢ prostotg obstugi jak i bezpieczenstwem uzytkowania.”

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 4:
»Cze$¢ nr 9 poz.1. Czy zamawiajacy oczekuje,aby na kazdym wkladzie byla umieszczona fabrycznie

nadrukowana data waznosci i numer serii? Zamawiajacy ma wowczas pelng kontrole nad uzywanym
asortymentem pod wzglgdem przydatnosci(data waznosci) i identyfikacji(numer serii) nad
asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego. poprzez wydawke na oddzialy. Fabrycznie
nadrukowana data waznosci, warunkuje takze, kontrole nad skutecznoscig i przydatnoscia filtroéw we
wkladzie.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr S:
»Czy Zamawiajgcy w pakiecie 7 dopusci igle do blokady nerwdéw obwodowych pokryta drobinkami

szkla, calkowicie echogeniczna ( do samej koncowki igly), ze szlifem 20° utatwiajacym penetracje
przez skore, a zarazem zapewniajgcym maksymalng widoczno$¢, ze znacznikami odleglosci co 1 cm,
odkrecana przediuzka 50 cm (objetos¢ 1 ml) pozwalajaca na podiaczenie strzykawki bezposrednio do
igly jezeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podiaczeniowy 60 cm przymocowany z tytu igly wskazujacy
na- kierunek szlifu igly. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igla w
rozmiarach:,21G/100mm, 20G/150mm.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 6:

»Dotyczy pakiet 31

Zwracamy si¢ o mozliwos¢ zlozenia oferty - Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekeji rak
zawierajagcy alkohole, czwartorzgdowe zwiazki amonowe (QAV), oraz kwasy organiczne (min, trzy
substancje aktywne z roznych grup chemicznych). Bez zawartosci chlorheksydyny i pochodnych
fenolowych, pH 5,0-5,5 posiada substancje nawilzajace i pielggnujace, fagodny dla skéry rak. Szerokie
spektrum dziatania bakteriobdjcze, grzybobdjcze i wirusobojcze. Posiada pozytywna opini¢ IMiDz.
Produkt leczniczy.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 7:
»Dotyczy pakiet 31

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie czy Zamawiajacy oczekuje nie tylko preparatu dezynfekcyjnego
na bazie alkoholi do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rgk o szerokim spektrum dzialania
bakteriobdjczego grzybobdjczego i wirusobdjczego ale rdwniez o czasie dzialania:

EN 1500 Higieniczna dezynfekcja rak 20 sek.

EN 12791 Chirurgiczna dezynfekcja rak 90 sek.



EN 13727 Bakteriobojczy 15 sek.

EN 13624 Drozdzobdjczy 15 sek.

EN 14476 Wirusobojczy (Adenowirus, Poliowirus) 30 sek.

Jezeli nie to prosimy o okre$lenie czaséw dziatania przy danym spektrum.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza preparat dezynfekeyjny o czasie dzialania jak w pytaniu,

Pytanie nr 8:

»Cze¢sé nr 1 poz. 1

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokatnych o
rozmiarze 55 x 40 mm, z podtuznym otworem shizagcym do przelozenia kabla, pozostale parametry
oferowanych elektrod pozostang bez zmian.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 9:

»Czes¢ nr 1 poz. 1

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokatnych o
rozmiarze 55 x 40 mm, z nacigciem shuzacym do przelozenia kabla, pozostale parametry oferowanych
elektrod pozostang bez zmian.”

Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 10;

»Czesé nr 1 poz. 2

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze ok.
25,7 mm w ksztalcie 10-ptatkowego kwiatka, z hydrozelem stalym, pozostale parametry oferowanych
elektrod pozostang bez zmian.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 11:

»Czes$¢é nr 1 poz. 2

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o rozmiarze 30
mm okraglych, z hydrozelem stalym, pozostale parametry oferowanych elektrod pozostang bez
zmian.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pvtanie nr 12:

»Cz¢$é nr 1 poz. 3

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszezenie w ww. pozycjach elektrod o srednicy 30
mm, z hydrozelem statym, pozostate parametry oferowanych elektrod pozostana bez zmian.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 13:

»Czes$é nr 1 poz. 3

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod kwadratowych o
zaokraglonych rogach o rozmiarze 40 mm x 36 mm z jezyczkiem ulatwiajacym odklejanie,
hydrozelem stalym, pozostate parametry oferowanych elektrod pozostang bez zmian.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.



Pytanie nr 14:

»Czesé nr 1 poz. 3

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod owalnych o
rozmiarze 42 mm x 36 mm z jezyczkiem ulatwiajacym odklejanie, hydrozelem stalym, pozostale
parametry oferowanych elektrod pozostang bez zmian.”

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 15:

»Czes¢ nr 1 poz. 4

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokatnych o
zaokraglonych rogach z jezyczkiem ulatwiajgcym aplikacje o rozmiarze 50 x 35 mm, pozostale
parametry oferowanych elektrod pozostang bez zmian.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

»Czesé nr 1 poz. 4

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie w ww. pozycji elekirod o rozmiarze 45 x
42 mm, z zelem staltym, pozostale parametry oferowanych elektrod pozostang bez zmian.”

Odp. Zamawiajqgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 17:

»Czesé nr 1 poz. 4

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 42 mm
x 36 mm, pozostate parametry oferowanych elektrod pozostang bez zmian.”

Odp. Zamawiajgcego: »

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie nr 18:

»Czesé nr 1 poz. 4

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z pro$ba o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod kwadratowych o
zaokraglonych brzegach o rozmiarze 40 mm x 36 mm z jgzyczkiem ulatwiajagcym odklejanie,
pozostale parametry oferowanych elektrod pozostang bez zmian.”

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pvtanie nr 19:

»Czesc nr 1 poz. 4

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokatnych o
rozmiarze 44 mm x 30, pozostale parametry oferowanych elektrod pozostang bez zmian.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

»Projekt umowy - §1 ust. 2

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosbag o wyjasnienie czy Wykonawca skladajacy ofert¢ na
asortyment zawarty w czgsci nr 1 — ma obowigzek przeprowadzi¢ szkolenie dla Personelu
Zamawiajacego zgodnie z par. 1 ust. 2 Projektu umowy? W projekcie umowy podano wylacznie
informacje : ,.jezeli wymagane”.”

Odp. Zamawiajqcego:

Szkolenie personelu nalezy przeprowadzi¢ w sytuacji gdy jest ono wymagane np. przez
producenta do prawidlowego uzytkowania przedmiot zaméwienia lub do zachowania gwarancji.



Pytanie nr 21:
»Projekt umowy - §1 ust. 5

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosbg o zmiane terminu na dostarczenie dokumentéw na maks. 7
dni.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:
»Projekt umowy - §7 ust. 1

Prosimy o zmiang kary umownej na 5% wartosci czeéci umowy pozostalej do realizacji. Kary w
aktualnej wysokosci sa zbyt wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP,
przez co narusza cywilnoprawng réwnos¢ stron umowy, gdyZz za nieterminowe platnosci
Zamawiajgcego lub naruszenie postanowien umowy, niniejsza umowa nie przewiduje dla niego kar.
Potwierdza to wyrok Zespolu Arbitréw z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/Z0/0-924/04, ktérzy orzeka,
ze wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak
wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczno$ci z istota instytucji kary umownej. Zgodnie z
Orzecznictwem Sadu Najwyzszego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna —
jako razgco wygdrowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W
przeciwnym razie kara umowna — tracac charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) -
prowadzitaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:
»SIWZ — o§wiadczenie dot. grupy kapitalowej

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna za spetniony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
jesli wykonawca, ktory nie nalezy do Zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie
wraz z ofertg. Zgodnie z interpretacjg przepiséw dotyczacych nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej
na stronie Urzgdu Zamoéwient Publicznych - ,Zamawiajacy powinien przyja¢ oswiadczenie
wykonawcy o braku przynaleznosci do jakiejkolwiek grupy kapitalowej badz przynaleznosci do grupy
kapitatowe] zlozone wraz z oferta, w sytuacji gdy w postepowaniu ztozono jedng oferte lub wniosek o
dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu. O$wiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitalowej
zlozone wraz z oferta, niezaleznie od ilosci ofert lub wnioskoéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu, réwniez potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postepowania, o ktdrej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Nalezy jednak w tym przypadku pamigtaé, ze jakakolwiek zmiana
sytuacji wykonawcy w toku postgpowania (wlaczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowala
obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy”.”

Odp. Zamawiajqcego:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o ktére] mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
Zamawiajacemu o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktérej mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem ofwiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcy nie prowadza do
zakl6écenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Pytanie nr 24:
»Czesé 29
Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie wapna sodowanego o gramaturze 5 kg w ilosci 67
opakowan?”
Odp. Zamawiajgcego: .
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,



Pytanie nr 25:

sDotyczy Czesei nr 15

Czy Zamawiajgcy dopusci szew syntetyczny, monofilamentowy, polipropylenowy, jednowtokienkowy
o stalej $rednicy bez katalogowego opisu o kontrolowanym rozcigganiu i plastycznym odksztatceniu
wezla?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

wDotvczy Cze$ci nr 16

Zwracamy si¢ z zapytaniem, czy Zamawiajagcy dopusci do przetargu wchianialng nitke pleciong,
wytwarzang z kwasu poliglikolowego, powlekana polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, ktorej
zdolnos$¢ podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21
dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchlaniania 60-90 dni?

Uzasadnienie: Wnioskowany szew posiada dokladnie to samo przeznaczenie. Ni¢ ma taki sam sklad
chemiczny, czas wchlaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiajgcemu przeznaczenia nici i
zapewnia ten sam efekt (gladko$¢ nici, fatwe przechodzenie przez tkanki, latwe sprowadzanie wezla).
Pozytywna odpowiedZ pozwoli Zamawiajacemu na rowne traktowanie potencjalnych oferentéw i na
korzystanie z produktéw o poréwnywalnej jakosci i parametrach, ale zakupionych w nizszych,
konkrecyjnych cenach.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27:

sDotveczy Czesci nr 16, poz. 21, 23, 25

Zwracamy si¢ z zapytaniem, czy opis ,,0.tngca” oznacza igl¢ odwrotnie tnaca?”
Odp. Zamawiajgcego: .

Tak, oznacza igle odwrotnie tnacg.

Pytanie nr 28:

»Dotyczy Czes¢ nr 15, poz.1:

Czy Zamawiajgcy zezwoli na zaoferowanie igly o dlugosci 2x70mm i dtugosci nici 75cm, pozostale
parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 29:

sDotyczy Czesé nr 15, poz.2:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie igly o dtugosci 31mm i dtugo$ci nici 75cm, pozostate
parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 30:

sDotyczy Czesé nr 15, poz.4:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie nici o dlugosci 70cm, pozostate parametry bez zmian?”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 31:

wDotyczy Czgsé nr 15, poz.7:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie igly okraglo-tnacej, pozostate parametry bez zmian?”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.



Pytanie nr 32:

wDotyczy Czesé nr 15, poz.9:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie iglty 2x11mm, pozostate parametry bez zmian?”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 33:

nDotyczy Czesé nr 15, poz.10:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie igly o diugosci 11mm i dlugosei nici 45cm, pozostale
parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza,

Pytanie nr 34:

nwDotyczy Czesé nr 15, poz.11:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie nici o dlugosci 45cm, pozostate parametry bez zmian?”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 35:

»sDotyczy Czesé nr 15, poz.12:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie igly o dhlugosci 2x9,3mm, pozostale parametry bez
zmian?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 36:

»Dotyczy Czes¢ nr 15, poz.13:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie igly o dlugosci 2x6,5mm, pozostale parametry bez
zmian?”

Odp. Zamawiajqgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 37:

»Dotyczy Czesé nr 15, poz.14:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie igly o dlugosci 40mm i diugosci nici 100cm, pozostate
parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiajqgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 38:

nDotyczy Czesé nr 15, poz.15:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie igly o dlugosci 2x36mm, pozostate parametry bez
zmian?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pvtanie nr 39:

»do czescinr 19 poz. 1 oraz 2 -

Czy Zamawiajacy dopusci w czgsei nr 19 w pozycji 1 oraz 2 zlozenie oferty na zestaw do osteotomii
wysokopiszczelowej. Zestaw sklada sig z: '

- phyty tytanowej niskoprofilowej, anatomicznej, T. ksztaltnej z brzegami konturowanymi do osteotomii
okotokolanowej HTO w najmniej 3 rozmiarach (4, 6 i 7 otworowa) . W glowie oraz trzonie plyty
otwory do $rub blokowanych, bez koniecznosci stosowania klucza dynamometrycznego. Grubos¢ ptyty
nie wigksza niz 3 mm. Zestaw instrumentarium (w uzyczenie) i implantéw jalowych (w opakowaniach
jednostkowych).



- $ruba blokowana catkowicie lub czesciowo gwintowana tytanowa o §rednicy 5 mm, dostgpna w
rozmiarach 30-75 mm. W zestawie $ruba korowa o $rednicy 3,7 mm z podktadkg umozliwiajacg docisk
plyty do kosci i mozliwo$¢ wprowadzania pod réznym katem.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 40:

»do czesci nr 19 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci w czeéci nr 19 w pozycji 3 zlozenie oferty na kliny kosciozastgpcze,
wykonane z hydroksyapatytu i TCP. Dostepny w rozmiarach: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm.”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 41:

»Dotyczy Czesci nr 31:

Czy ze wzgledu na przeznaczenie preparatu Zamawiajacy oczekuje produktu spelniajacego normy PN-
EN 12791 oraz PN-EN 1500 i tym samym wymaga wskazanej skuteczno$ci bdjczej w czasie
higienicznej dezynfekcji rak?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 42:

»Dotyczy Czesci nr 31:

Czy Zamawiajacy oczekuje preparatu o dziataniu pratkobojczym?”
Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 43:

»Dotyczy Czesci nr 31:

Czy Zamawiajacy oczekuje preparatu przebadanego w obszarze medycznym zgodnie z
obowigzujacymi normami PN-EN?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 44:
»Czy Zamawiajgcy widzi mozliwo$é zmiany § 7 poprzez nadanie mu brzmienia:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg w wysokos$ci 5% wartosci nie zrealizowanej czesci
umowy, W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z powodu
okolicznoéci, za ktdre odpowiada Wykonaweca.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ w wysokosci 0,5 % wartosci danego zamowienia za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu zamoéwienia.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare¢ w wysokosci 0,5 % wartosci danego zamowienia za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigeiu wady towaru w okresie gwarancji jakosci.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,5 % wartosci danego zamowienia za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o
ktorym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.

5. Wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1-4 powyzej oblicza si¢ od wartosci netto
danego zamowienia.

6. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 10 zt netto za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki lub opdznienia w utworzeniu lub uzupetnienia banku. (dot. cz. 13,20,23).”

Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.



Pytanie nr 45;
»Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang § 8 ust. 4 poprzez dodanie zdania drugiego o tresci:

»Przed wdaniem si¢ w spdr sadowy strony zobowiazuja si¢ do przeprowadzenia negocjacji w celu jego
ugodowego zalatwienia™”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46:

»Cze$¢ nr 31

Czy Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca dostarczy! pompki dozujacej do butelki 500 ml w
opakowaniu jednostkowym zapobiegajacym kontaminacji?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie nr 47:

»Czesé nr 31

Czy Zamawiajacy oczekiuje, ze alkohole w preparacie maja by¢ substancjami czynnymi ?”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48:

»Czes¢ 3

Czy Zamawiajacy dopusci szwy syntetyczne, plecione, powlekane, wchianiane, zbudowane z kwasu
poliglikolowego, catkowita absorpcja szwu 60 do 90 dni, czas podtrzymywania tkankowego 70% po 2
tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49:

»Czes¢ 3, poz.3,4,6,7,8,12

Czy Zamawiajacy dopusci igle wzmocniong?”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie nr 50:

»Czesé 3, poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci igle ze szwem 75¢cm?”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51:

»Czesc 3, poz. 10

Czy Zamawiajacy dopusci igle ¥4 kota wzmocniong?”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 52:

»Czesé 3, poz. 10

Czy Zamawiajacy dopusci igle 26mm?”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,



Pytanie nr 53:

»Czesc 3, poz. 19

Czy Zamawiajacy dopusci igle ze szwem 75cm?”
Odp. Zamawiajqgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54:

»Cze$é 3, poz. 19

Czy Zamawiajacy dopusci igle 19mm?”
Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 55:

»Czes¢ 3, poz. 21

Czy Zamawiajacy dopusci nici w rozmiarze 5/0?”
Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56:

»Czes¢ 3, poz. 21

Czy Zamawiajacy dopusci igle 1 7mm?”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57:

»Czesé 27

Pozycja 1 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie markeréw chirurgicznych z pojedynczg
cienkg koncéwka?”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszeza.

Pytanie nr 58: ,
»Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu
przyszitej umowy w zakresie zapisow § 7 ust. 1-4:

L.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5% wartosci niezrealizowanej cze$ci
umowy, w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,5% warto$ci brutto danego
zamowienia za kazdy rozpoczety dzien zwloki lub opdéznienia w wykonaniu zamoéwienia, jednak
nie wiecej niz 10% warto$ci brutto niezrealizowanego w terminie zamowienia.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 0,5% wartosci brutto danego
zamOwienia za kazdy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia w usunigciu wady towaru w
okresie gwarancji jakoSci, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto wadliwej czesci
zamdwienia.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,5% wartosci brutto danego
zamoéwienia za kazdy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia w wykonaniu reklamacji uznane;j
jako zasadnej w przypadku o ktorym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy,_jednak nie wiecej
niz 10% wartosci brutto reklamowanej czesci zamdéwienia.”

Odp. Zamawiajqcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 59;
»Pyt. 1 dot. formularz asortvmentowo-ilo§ciowy — Zatacznik nr 2 — Cze$é nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1 w/w pakietu, zestawéow w 100% kompatybilnych ze
strzykawka automatyczng Optistar o nastgpujacym skladzie:

2 x strzykawka jednorazowa o pojemnosci 60ml

1 x dren z facznikiem typu ,,Y” o dlugosci 250cm z zastawkg antyzwrotng

2 x zlgcze szybkiego napelniania typu ,,J”

2 x ostrza typu spike do przebijania butelek z srodkiem cieniujgcym.

Z limitem ci$nienia do 375 PSI

W/w zestawy wkladéw sg juz od lat stosowane przez jednostki stuzby zdrowia na terenie Polski w tym
rowniez przez Zamawiajgcego.”

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pvtanie nr 60: -

»Pyt. 2 dot. formularz asortymentowo-ilo§ciowy — Zalacznik nr 2 — Cze$é nr 6. poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 w/w pakietu zestawdw zawierajgcych dren z pojedynczg
zastawka antyzwrotna.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61:

»nDotyezy czesei nr 15

Czy Zamawiajgcy w czesci nr 15 poz. 1 dopusci szew monofilamentowy, poliamidowy, powlekany
silikonem, renomowanego producenta firmy Serag-Wiessner? Szew ten z powodzeniem uzywany
moze by¢ m.in. jako szew kapciuchowy do kapciuchownicy wielorazowego uzytku. Jest to
rozwiazanie obecnie stosowane przez Zamawiajgcego.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 62:

wDotyczy czesci nr 15

Zamawiajacy w czesci nr 15 poz. 10 i 11 wymaga igiet odwrotnie tnacych kosmetycznych. Prosze o
doprecyzowanie czy w przypadku igiet kosmetycznych maja to by¢ igly typu ethalloy /surgalloy,
ktore wplywaja na znaczne zmniejszenie traumatyzacji naczyn przy przechodzeniu przez nie iglg.”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 63:

wDotyczy czesci nr 15

Zamawiajacy w czedci nr 15 poz. 10 i 11 wymaga igiel odwrotnie tngcych kosmetycznych. W
pozycjach tych opisane zostaly na nici o grubosci USP: 6/0. W przypadku tak cienkich szwow istotne
jest aby loza powstala po przejsciu igly byla jak najmniejsza, co znacznie poprawia hemostaze
zespolenia. Czy w pozycjach tych Zamawiajacy wymaga zaoferowania igiet o ulepszonej geometrii
(ighy tanto / prime), ktérych udoskonalony przekrdj zapewnia powyzsze? Jest to rozwigzanie obecnie
stosowane przez Zamawiajgcego.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 64:

»Dotyczy czesci nr 15

Zamawiajacy w czgsci 15 umiescit wymodg pelnej identyfikacji szwu na kazdym etapie otwarcia.
Prosimy o doprecyzowanie, czy poprzez wymog ten nalezy rozumie¢ taki sposob pakowania, w
ktérym petna identyfikacja szwu (nazwa handlowa, nr katalogowy, grubo$¢ i dlugosé nitki; dtugosé i
krzywizna igly) mozliwa jest na kazdym etapie otwarcia opakowania sterylizacyjnego, a dodatkowo
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zewnetrzna cze$¢ opakowania sterylizacyjnego zawiera rowniez informacj¢ o sposobie sterylizacji i
terminie jej waznosci? Taki sposéb oznakowania produktu eliminuje ryzyko uzycia niewlasciwej nici
podczas procedury.”

Odp. Zamawiajqcego:

Tak, poprzez wymog ten nalezy rozumie¢ taki sposéb pakowania, w ktérym pelna identyfikacja
szwu (nazwa handlowa, nr katalogowy, grubos¢ i dlugo$é nitki; dlugos¢ i krzywizna igly)
mozliwa jest na kazdym etapie otwarcia opakowania sterylizacyjnego, a dodatkowo zewnetrzna
cze$é opakowania sterylizacyjnego zawiera rowniez informacje o sposobie sterylizacji i terminie
jej waznosci? Taki sposéb oznakowania produktu eliminuje ryzyko uzycia niewlasciwej nici
podczas procedury. '

Pytanie nr 65:

»Dotyezy czesci nr 15

Czy Zamawiajgcy w czeSci nr 15 poz. 15 dopusci szew wyposazony w dwie igly 36mm przy
pozostatych parametrach zgodnych z SIWZ?”

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 66:

~CZESC NR 26

Poz. nr 1 - czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu do zabiegdéw chirurgicznego
leczenia otyloéci - bariatrycznych o nastgpujacym skladzie:

e serweta chirurgiczna do zabiegéw Dbariatrycznych chlonna na calej powierzchni,
owymiarach 245x280 em, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada
samoprzylepny otwor w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 60 x 40 cm wypelniony folia,
bez organizatorow przewodow.
pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 em — 1 szt
organizator przewodow (rzep) 2 x 23em, przyklejany — 2 szt
tasma samoprzylepna 10 x 50cm — 1 szt
4 reczniki chionne,
ostona na kamere (perforowana koncowka), rozm 12,5 x 230 cm — 1 szt.
kieszenie dwukomorowe samoprzylepne bez tasmy samoprzylepnej po Srodkowej czesci
kieszeni, rozm 38 x 43 cm — 2 szt,

e serweta o wym.150 x 190cm (owinigcie zestawu), ktéra moze stuzy¢ jako przykrycie stolika.

Dodatkowo :

o ta$ma dwustronnie klejaca 6x6 cm do przymocowania serwet- 1 szt.

o tupfer z gazy 20x20 cm przed zwiniecie 20 nitkowy. — 3 szt
Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (widknina polipropylenowa/ folia polietylenowa)
o gramaturze 55g/m? na calej powierzchni serwet. Pozostale parametry techniczne laminatu bez
zmian.”

Odp. Zamawiajgcego:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 67:

»Czes¢ nr 29

Z uwagi na to, iz niektore parametry i wlasciwosci wapna moga szkodliwie wplywa¢ na pacjenta
poprzez ryzyko rozpadu anestetykéw 1 pojawienia si¢ tlenku wegla (,czadu™) , prosimy
Zamawiajacego o dopuszczenie jako réwnowaznego wapna sodowanego, ze wskaznikiem zuzycia
(zmieniajace barwe z bialej na fioletowa), w postaci granulek, o parametrach: kruchos¢ 95%,
zawarto$¢ wilgoci wody 12-19% , absorpcja CO2 19%), wspotezynniku pochlaniania w przyblizeniu
140V/kg, tacznej zawarto$ci metali alkaicznych do 4%7?”

Odp. Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszeza.
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Pytanie nr 68:

»Czesé nr 24, poz. 1

Czy Zmawiajacy dopusci zestaw, ktory jest stosowany przez wigkszosé szpitali i stuzy do procedury
hemodializy o sktadzie:

Zestaw do hemodializy skladajacy si¢ z  dwoch zestawdw: do podlaczenia i roziaczenia.
Zestaw 1 (podlaczenie)- Skilad: 1 x para rekawiczek diagnostycznych rozmiar M ( niewywiniety
mankiet); 1 x serweta widkninowa-foliowa nieprzylepna 50 cm x 35 cm; 2 x kompresy z widkniny
5x5 cm, 4x kompresy z widkniny 7,5x7,5 cm, 8szt przylepiec widkninowy podtrzymujacy
1,25cmx15¢cm.

Zestaw 2 (rozlaczenie)- Skiad: 1 x para rekawiczek diagnostycznych rozmiar M (niewywyniety
mankiet); 1 x pojedyncza rekawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L; 4 x kompresy z wi6kniny
7,5 cm x 7,5 cm; 2 X samoprzylepny opatrunek chtonny 5 cm x 7,2 cm (zapakowany).

Opakowanie: Zestaw 1 i zestaw 2 zapakowane w opakowanie typu blister. Wszystkie komponenty
sterylne, a kazdy zestaw zapakowany jest osobno tak by zachowat sterylnos¢ do etapu odlaczenia.”
Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 69:
»Czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrazenie ,, 5% wartosci umowy”

zostalo zastagpione wyrazeniem ,, 5% niezrealizowanej wartosci umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstapienie od umowy byla naliczana od wartosci
niezrealizowanej czg¢$ci umowy, nie zas od warto$ci calej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku
zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczacej czg¢séci, kara umowna bylaby niewspétmiernie wysoka
w stosunku do wartosci niezrealizowanej czgsci umowy, a nawet moglaby przewyzszy¢ wartosé
niezrealizowanej czg$ci umowy. Taka kara bylaby razaco wygérowana w rozumieniu art. 484 § 2
Kodeksu cywilnego i naruszalaby zasade proporcjonalnosci wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.”

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70:

»Czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 7 ust. 2-4 wzoru umowy zostalo wykreslone wyrazenie ,, lub
opoznienia”?

Uzasadnione jest aby kara byla naliczana tylko za zwloke (czyli opdzZnienie zawinione przez
wykonawce), nie zas za wszelkie opdznienia, czyli takze niezawinione przez wykonawce. Nie ma
uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialno$ci wykonawcy takze na niezawinione naruszenie terminu.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14,
. kara umowna nalezy si¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu
cywilnego), a wigc tradycyjnie za zwloke, a nie kazde opdznienie w wykonaniu umowy.” Podobne
stanowisko Krajowa Izba Odwotlawcza zajela w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15
stwierdzajac ,, uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opéznienia (a nie
zwloki) powoduje niestuszne obcigzanie wykonawcy skutkami okolicznosci, za ktére nie bedzie on
ponosit winy i nie bedzie mial zZadnego wplywu na ich zaistnienie. Obcigzenie wykonawcy ryzykiem za
wszelkie zdarzenia prowadzgqce do nieterminowego spelnienia Swiadczenia w sposob oczywisty
prowadzi do zachwiania réwnowagi stron stosunku zobowigzaniowego, bedgcej jego wlasciwoscig, co
pozostaje w sprzecznosci z zasadg swobody umow, o jakiej mowa w art. 353" k.c.””

Odp. Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyisza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego

w dniu 07.01.2020 r.
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