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Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji: 2020) sprzętu i aparatury medycznej o parametrach przedstawionych w poniższych tabelach wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 
2. Zamówienie należy zrealizować do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 
4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

· Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o. o. przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku – Pracownia diagnostyki obrazowej każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.
5. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.
6. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach.
· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
Część nr 1 – aparat RTG jezdny - 1 sztuka

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Punktacja
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	bez punktacji
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Aparat RTG cyfrowy fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń ucyfrowionych
	Rok produkcji 2020, podać
	bez punktacji
	

	4. 
	Generator RTG
	
	
	

	5. 
	Generator H.F. (wysokiej częstotliwości)
	≥ 30 kHz
	bez punktacji
	

	6. 
	Moc [kW]
	≥ 30
	bez punktacji
	

	7. 
	Maksymalny pobór prądu [A]
	≤ 16
	bez punktacji
	

	8. 
	Zasilanie z gniazda o napięciu 230 V
	TAK
	bez punktacji
	

	9. 
	Zakres napięć generatora [kV]
	40 – 125 kV

 (podać)
	bez punktacji
	

	10. 
	Maksymalny prąd [mA]
	≥ 50-400
	bez punktacji
	

	11. 
	Zakres [mAs]
	<0.2 – >100

	bez punktacji
	

	12. 
	Zakres [mAs]
	<0.2 – >200


	bez punktacji
	

	13. 
	Minimalny czas ekspozycji [ms]
	≤  1,1
	bez punktacji
	

	14. 
	Zintegrowany miernik dawki DAP
	TAK
	bez punktacji
	

	18. 
	Lampa 
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	
	

	19. 
	Małe ognisko [mm]
	≤ 0,6
	bez punktacji
	

	20. 
	Maksymalna moc na małym ognisku [kW]
	≥ 11
	bez punktacji
	

	21. 
	Duże ognisko [mm]
	≤ 1,3
	bez punktacji
	

	24. 
	Maksymalna moc na dużym ognisku [kW]
	≥ 32
	bez punktacji
	

	25. 
	Pojemność cieplna anody
	≥ 100 kHU
	bez punktacji
	

	26. 
	Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem
	TAK


	bez punktacji
	

	27. 
	Całkowita wartość filtracji (≥ 3.0 mmAl) dla prądu 75 kV bez miernika dawki DAP
	TAK
	Równe 3.0 mmAl – 0 pkt,

Większe niż 3.0 mmAl– 5 pkt
	

	28. 
	Całkowita wartość filtracji (≥ 3.0 mmAl) dla prądu 75 kV z miernikiem dawki DAP
	TAK
	Równe 3.3 mmAl – 0 pkt,

Większe niż 3.4 mmAl– 5 pkt
	

	29. 
	Oświetlenie pola operacyjnego ≥ 160 Lux
	TAK
	bez punktacji
	

	30. 
	Zakres obrotu lampy z kolimatorem 
	+/- 180°
	bez punktacji
	

	31. 
	Kolimator z minimum dwoma liniami lasera do ustawienia odległości SID 100 cm
	TAK
	bez punktacji
	

	32. 
	Możliwość wyboru min 3 rodzajów filtracji wewnętrznej kolimatora. Filtry wbudowane/zintegrowane z kolimatorem.
	TAK
	bez punktacji
	

	36. 
	Kolumna/Ramię 
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	
	

	37. 
	Hamulec nożny ruchu wzdłużnego aparatu
	TAK
	bez punktacji
	

	38. 
	Hamulec nożny z funkcją blokady kół do jazdy na wprost
	TAK
	bez punktacji
	

	39. 
	System jezdny składający się z czterech kół jezdnych
	TAK
	bez punktacji
	

	41. 
	Wielkość obszaru zdjęciowego przy odległości ognisko – detektor 1 m

[cm x cm]
	Min.

40  x  40 cm
	bez punktacji
	

	42. 
	Regulowane przysłony wewnątrz  kolimatora do ustawiania obszaru promieniowania
	TAK
	bez punktacji
	

	43. 
	Długość kabla zasilającego [m]
	≥ 8
	bez punktacji
	

	44. 
	Zakres ruchu  ramienia lampy RTG wokół osi pionowej  do osi aparatu [°]
	≥ 150
	bez punktacji
	

	45. 
	Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej 
	≥+/- 90°
	bez punktacji
	

	46. 
	Maksymalna wysokość ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej [mm]
	≥ 2150
	bez punktacji
	

	47. 
	Minimalna wysokość ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej [mm]
	≤ 445
	bez punktacji
	

	48. 
	Maksymalny poziomy wysięg ramienia lampy (odległość od płaszczyzny przedniej aparatu do osi ogniska lampy) [mm]
	≥ 1100
	bez punktacji
	

	49. 
	Waga aparatu  [kg]   (≤ 245 kg)
	TAK
	Równe 245 kg – 0 pkt

 ≤ 240 kg – 5 pkt
	

	50. 
	Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi 1 sztuka 
	
	
	

	51. 
	Wymiary detektora zgodne z normą ISO4090
	Tak
	bez punktacji
	

	52. 
	Rozmiar pola aktywnego
	≥ 43 x ≥35 cm
	bez punktacji
	

	53. 
	Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej
	≥ 2330x≥2830 pikseli
	bez punktacji
	

	54. 
	Komunikacja detektora w technologii wifi
	Tak
	bez punktacji
	

	55. 
	Scyntylator DQE
	≥ 65%
	bez punktacji
	

	56. 
	Rzodzielczość
	≥3,30 lp/mm
	bez punktacji
	

	57. 
	Maksymalna wielkość pojedynczego piksela
	≤ 150 µm
	bez punktacji
	

	58. 
	Przetwornik A/C
	≥16 bit
	bez punktacji
	

	59. 
	Waga panela detekcyjnego 
	≤ 3,00 kg
	bez punktacji
	

	60. 
	Zakres energetyczny 
	40-150 kV
	bez punktacji
	

	61. 
	Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności)
	≤ 3,5 h
	bez punktacji
	

	62. 
	Pojemność baterii
	≥  3,00 Ah
	bez punktacji
	

	63. 
	Ilość baterii 
	≥  2
	bez punktacji
	

	64. 
	Dedykowana ładowarka 
	Tak
	bez punktacji
	

	65. 
	Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki
	≥  300 kg
	bez punktacji
	

	66. 
	Wyposażenie, inne cechy
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	
	

	67. 
	Zintegrowany zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji na kablu 
	TAK
	bez punktacji
	

	68. 
	Pojemnik na magnez dedykowany do rękawic
	TAK/NIE
	Tak – 1 pkt 

Nie – 0 pkt
	

	69. 
	Pojemnik na magnez dedykowany do pojemnika na płyn
	TAK/NIE
	Tak – 1 pkt 

Nie – 0 pkt
	

	70. 
	Integracja aparatu z posiadanym systemem archiwizacji IMPAX firmy Agfa
	TAK
	bez punktacji
	

	71. 
	Testy akceptacyjne i specjalistyczne 
	Tak
	bez punktacji
	

	72. 
	Licencja RIS wraz z konfiguracją systemu RIS-1 szt
	Tak
	bez punktacji
	

	73. 
	Fartuchy ochronne typu garsonka ekwiwalent ołowiu 0,5
	Tak - 3 szt
	bez punktacji
	

	74. 
	Oprogramowanie  do sterowania aparatem i obróbki zdjęć
 – 1 kpl.
	
	
	

	75. 
	Producent
	Podać
	bez punktacji
	

	76. 
	Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania
	Podać
	bez punktacji
	

	77. 
	Dedykowany komputer do osługi aparatu 
	Tak,
	bez punktacji
	

	78. 
	Monitor LCD kolorowy, dotykowy, min. 19
	Tak
	bez punktacji
	

	79. 
	Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia
	Tak
	bez punktacji
	

	80. 
	Panel sterowania detektorami cyfrowymi  i obróbki obrazu zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (predefiniowane parametry ekspozycji wybranej na panelu sterowania ciągiem obrazowym przekazywane na generator aparatu, parametry wykonanej  ekspozycji zwracane do  tagów Dicom zarejestrowanego obrazu  )
	Tak
	bez punktacji
	

	81. 
	Konsola przygotowana do obsługi detektorów
	≥2 szt.
	bez punktacji
	

	82. 
	Licencja na odbieranie listy roboczej z systemu RIS
	Tak
	bez punktacji
	

	83. 
	Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora
	Tak
	bez punktacji
	

	84. 
	Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego
	Tak
	bez punktacji
	

	85. 
	Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze
	Tak
	bez punktacji
	

	86. 
	System obsługujący detektory bezprzewodowe 
	Tak
	bez punktacji
	

	87. 
	Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz
	Tak
	bez punktacji
	

	88. 
	Interfejs oprogramowania medycznego sterowania detektorami cyfrowymi i obróbki obrazu w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową)
	Tak
	bez punktacji
	

	89. 
	Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych
	Tak
	bez punktacji
	

	90. 
	Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania)
	Tak
	bez punktacji
	

	91. 
	Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległosc detektora od pacjenta)    dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiekszenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	92. 
	Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	93. 
	Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne
	Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego
	bez punktacji
	

	94. 
	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	95. 
	Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	96. 
	Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	97. 
	Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	98. 
	Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	99. 
	Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresow  Pacs,  kompozycja wydruków
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	100. 
	Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	101. 
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	102. 
	Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika)
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	103. 
	Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.:

- kaseta/obraz zidentyfikowany

- obraz wydrukowany

- obraz zarchiwizowany

- badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	104. 
	Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	105. 
	Nagrywanie na zewnętrznym nośniku obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	106. 
	Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	107. 
	Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	108. 
	Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	109. 
	 Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta  dla wybranej ekspozycji z drzewa badan 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	110. 
	 Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajow różnych predefiniowanych ekspozycji  
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	111. 
	Dla celów kontroli jakości w  radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 )
 -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym 

- Eksport parametrow obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z  drzewa  badań 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	


	112. 
	Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	113. 
	Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	114. 
	Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.)
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	115. 
	Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	116. 
	Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	117. 
	Możliwość naniesienia znacznika czasu 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	118. 
	Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	119. 
	Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	120. 
	Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	121. 
	Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	122. 
	Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta)
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	123. 
	Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta)
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	124. 
	Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step)
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	125. 
	Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step)
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	126. 
	Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki : zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	127. 
	Możliwość wygenerowania i eksportu  raportu poziomów dawki co najmniej w formacie XML
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	128. 
	Automatyczna wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	129. 
	Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	130. 
	Możliwość wygenerowania i eksportu  raportu badan odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	131. 
	Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badan odrzuconych i powtórzonych 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	132. 
	Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	133. 
	Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badan pediatrycznych i dla badań doroslych 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	134. 
	Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i  papietu radilogia  ogolna) ,z możliwościa wybory przez operatora która wersja obrazu zostanie wyslana do Pacsa 

- radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miekkie)

- jama brzuszna /jama brzuszna  pediatria

- klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna 

- kościec  /kościec pediatria

-  kościec (projekcja osiowa)  /kościec (projekcja osiowa-  pediatria

- oprogramowanie neonatologiczne T2

Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki  jednym kliknięciem
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	135. 
	Dedykowane oprogramowanie umożliwiające  wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	136. 
	Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	137. 
	Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	138. 
	Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	139. 
	Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach :

- na  rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu )

-na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu )


	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	140. 
	Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i  Dicom standard – część 16 tzn: 

 Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) 


	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	141. 
	Oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg


	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	142. 
	Wizualizacja cewników– algorytm obróbki  tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników
	Tak/Nie

Jeśli tak- podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	143. 
	Możliwość naniesienia na obraz kratki o znanym  i konfigurowalnym wymiarze okienka-dla pomiarów i ocen  ortopedycznych
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	144. 
	Mozliwość  wyboru kołowego obszaru zainteresowania/kolimacji 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	145. 
	Płynny obrót obrazu
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	146. 
	Możliwośc aktywizacji trybu pełnoekranowego 
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	147. 
	Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen)
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	148. 
	Funkcja  eksportu dowolnych  obrazow  Dicom  z  dowolnych badań dowolnych pacjentów wraz z   przeglądarka Dicom- do  wskazanego  katalogu eksportu, tj. z uzyciem ścieżki lokalnej lub na pendrive lub na  nagrywarkę CD/DVD
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego
	bez punktacji
	

	149. 
	Dodatkowa konsola wbudowana w aparat umożliwiająca co najmniej ustawienie parametrów ekspozycji  i wykonanie badania  w przypadku  awarii detektora cyfrowego lub monitora na np.  kasecie analogowej z filmem lub kasecie CR 
	Tak, opisać
	bez punktacji
	

	150. 
	Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging
	Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta na wezwanie Zamawiającego potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net
	bez punktacji
	

	151. 
	Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak, załączyć dokumenty na wezwanie Zamawiającego
	bez punktacji
	

	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	Zamawiający dokona oceny tego kryterium 
w zakresie

od 24 do 36 miesięcy.

24 m-ce  - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat
	TAK podać liczbę lat
	bez punktacji
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji  – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	bez punktacji
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	bez punktacji
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	bez punktacji
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	bez punktacji
	

	11. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	Tak
	bez punktacji
	


Część nr 2 – aparat USG - 1 sztuka

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	Parametry aparatu
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Punktacja 
	Wartość oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	bez punktacji
	

	2. 
	Urządzenie typ / model
	podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Rok produkcji
	2020 podać
	bez punktacji
	

	4. 
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.
	TAK
	bez punktacji
	

	5. 
	Przetwornik cyfrowy
	Min. 12-bitowy
	bez punktacji
	

	6. 
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.
	TAK
	bez punktacji
	

	7. 
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych
 
	Min. 7 000 000
	bez punktacji
	

	8. 
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych
	Min. 4
	bez punktacji
	

	9. 
	Ilość gniazd parkingowych
	Min. 2
	bez punktacji
	

	10. 
	Dynamika systemu 
	Min. 300 dB
	  300 dB – 0 pkt.

>300 dB – 10 pkt.
	

	11. 
	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. 
	Przekątna ekranu min. 23 cale
	bez punktacji
	

	12. 
	Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: 
góra-dół, lewo-prawo
	TAK
	bez punktacji
	

	13. 
	Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu
	TAK
	bez punktacji
	

	14. 
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę 
	Przekątna min. 10 cali
	bez punktacji
	

	15. 
	Zakres częstotliwości pracy
	Min. od 1 MHz do 20 MHz.
	1-20 MHz – 0 pkt.

Powyżej 20 MHz 
– 10 pkt.
	

	16. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)
	Min. 60 000 obrazów
	bez punktacji
	

	17. 
	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie
	TAK
	bez punktacji
	

	18. 
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode 

	Min. 900 s
	bez punktacji
	

	19. 
	Regulacja głębokości pola obrazowania 
	Min. 1 - 39 cm
	  1-39 cm – 0 pkt.

>1-39 cm – 10 pkt. 
	

	20. 
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika
	Min. 70
	bez punktacji
	

	21. 
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy
	TAK
	bez punktacji
	

	22. 
	Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego
	TAK
	bez punktacji
	

	23. 
	Obrazowanie i prezentacja obrazu
	
	
	

	24. 
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.

· B, B + B, 4 B

· M

· B + M

· D 

· B + D

· B + C (Color Doppler)

· B + PD (Power Doppler)

· 4 B (Color Doppler)

· 4 B (Power Doppler)

· B + Color + M
	TAK
	bez punktacji
	

	25. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B
	Min. 1500 obrazów/s
	bez punktacji
	

	26. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)
	Min. 400 obrazów/s
	bez punktacji
	

	27. 
	Obrazowanie harmoniczne 
	Min. 10 pasm częstotliwości
	10 pasm – 0 pkt.

12 pasm i powyżej – 10 pkt.
	

	28. 
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	bez punktacji
	

	29. 
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)


	Min.: +/- 4,0 m/s
	bez punktacji
	

	30. 
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy
	TAK
	bez punktacji
	

	31. 
	Obrazowanie przepływu niedopplerowską metodą przy wysokiej czułości i częstości klatek 
	TAK
	bez punktacji
	

	32. 
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach
	TAK
	bez punktacji
	

	33. 
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)
	TAK
	bez punktacji
	

	34. 
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)

 (przy zerowym kącie bramki)
	Min.: +/- 6,0 m/s
	bez punktacji
	

	35. 
	Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie

	Min. 0,5 mm do 20 mm
	bez punktacji
	

	36. 
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie
	Min. +/- 30 stopni
	bez punktacji
	

	37. 
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie
	Min. +/- 80 stopni
	bez punktacji
	

	38. 
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie 
	Min. +/- 80 stopni
	bez punktacji
	

	39. 
	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI
	TAK
	bez punktacji
	

	40. 
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)
	TAK
	bez punktacji
	

	41. 
	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” 
	Min. 8
	bez punktacji
	

	42. 
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach
	TAK
	bez punktacji
	

	43. 
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)
	TAK
	bez punktacji
	

	44. 
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym
	TAK
	bez punktacji
	

	45. 
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych
	TAK
	bez punktacji
	

	46. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku
	TAK
	bez punktacji
	

	47. 
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze
 min. 30 map
	TAK
	bez punktacji
	

	48. 
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	TAK
	bez punktacji
	

	49. 
	Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki
	TAK
	
	

	50. 
	Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa)
	TAK
	bez punktacji
	

	51. 
	Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej
	TAK
	bez punktacji
	

	52. 
	Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym
	TAK
	bez punktacji
	

	53. 
	Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego
	TAK
	bez punktacji
	

	54. 
	Elastografia fali poprzecznej tzw. Shear Wave
	TAK
	bez punktacji
	

	55. 
	Archiwizacja obrazów
	
	
	

	56. 
	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym 
	Min. 500 GB
	bez punktacji
	

	57. 
	Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM
	TAK
	bez punktacji
	

	58. 
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD
	TAK
	bez punktacji
	

	59. 
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku
	TAK
	bez punktacji
	

	60. 
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	TAK
	bez punktacji
	

	61. 
	Videoprinter czarno-biały
	TAK
	bez punktacji
	

	62. 
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive
	TAK
	bez punktacji
	

	63. 
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps
	TAK
	bez punktacji
	

	64. 
	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)
	TAK
	bez punktacji
	

	65. 
	Funkcje użytkowe
	
	
	

	66. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym
	Min. x20
	bez punktacji
	

	67. 
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu
	Min. x20
	bez punktacji
	

	68. 
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie
	Min. 10
	bez punktacji
	

	69. 
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	TAK
	bez punktacji
	

	70. 
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie
	TAK
	bez punktacji
	

	71. 
	Pełne oprogramowanie do badań:

· Brzusznych 

· Małych narządów

· Naczyniowych 

· Przezciemiączkowych 

· Śródoperacyjnych

· Mięśniowo-szkieletowych

· Ortopedycznych

· Pediatrycznych
	TAK
	bez punktacji
	

	72. 
	Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji
	TAK
	
	

	73. 
	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
	TAK, podać typ
	bez punktacji
	

	74. 
	Zakres częstotliwości pracy
	Min. 4,0 – 13,0 MHz
	bez punktacji
	

	75. 
	Liczba elementów
	Min. 900
	 900 elementów – 0 pkt.

>900 elementów – 10 pkt.
	

	76. 
	Szerokość skanu 
	Max. 38 mm
	bez punktacji
	

	77. 
	Obrazowanie harmoniczne 
	Min. 8 pasm częstotliwości
	bez punktacji
	

	78. 
	Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
	TAK, podać typ
	bez punktacji
	

	79. 
	Zakres częstotliwości pracy 
	Min. 1,0 – 6,0 MHz
	bez punktacji
	

	80. 
	Liczba elementów
	Min. 190
	bez punktacji
	

	81. 
	Kąt obrazowania min
	Min. 75 stopni
	bez punktacji
	

	82. 
	Obrazowanie harmoniczne
	Min. 8 pasm częstotliwości
	bez punktacji
	

	83. 
	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
	TAK podać typ
	bez punktacji
	

	84. 
	Zakres częstotliwości pracy
	Min. 3,0 – 13,0 MHz
	bez punktacji
	

	85. 
	Liczna elementów 
	Min. 190 
	bez punktacji
	

	86. 
	Szerokość skanu 
	Max. 50 mm
	bez punktacji
	

	87. 
	Obrazowanie trapezowe
	TAK
	bez punktacji
	

	88. 
	Głowica Micro Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
	TAK podać typ.
	bez punktacji
	

	89. 
	Zakres częstotliwości pracy
	Min. 3,0 - 9,0 MHz
	bez punktacji
	

	90. 
	Liczba elementów
	Min. 900
	bez punktacji
	

	91. 
	Kąt obrazowania min
	Min. 80 stopni
	bez punktacji
	

	92. 
	Obrazowanie harmoniczne
	Min. 8 pasm częstotliwości
	bez punktacji
	

	93. 
	Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
	TAK, podać typ.
	bez punktacji
	

	94. 
	Zakres częstotliwości pracy 
	Min. 1,0 – 5,0 MHz
	bez punktacji
	

	95. 
	Liczba elementów
	Min. 900
	bez punktacji
	

	96. 
	Kąt obrazowania min
	Min. 70 stopni
	bez punktacji
	

	97. 
	Obrazowanie harmoniczne
	Min. 12 pasm częstotliwości
	  12 pasm – 0 pkt.

>12 pasm – 10 pkt.
	

	98. 
	Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
	TAK
	
	

	99. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę radialną tzw. Proktologiczną o częstotliwości min. 3,0 – 9,0 MHz, kącie skanu 360 stopni, liczbie elementów min. 256 i szerokości skanu max 7mm
	TAK
	bez punktacji
	

	100. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o częstotliwości min. 2,0-20,0 MHz, liczbie elementów min. 10 000, szerokości skanu max 38 mm
	TAK
	bez punktacji
	

	
	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	
	
	

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z głowicami i printerem (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	Zamawiający dokona oceny tego kryterium 
w zakresie

od 24 do 36 miesięcy.

24 m-ce  - 0 pkt 
Pozostałe proporcjonalnie
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	Tak podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 5 lat
	Tak podać liczbę lat
	bez punktacji
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	bez punktacji
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	bez punktacji
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	bez punktacji
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	bez punktacji
	

	11. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	Tak
	bez punktacji
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