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Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji III-IV kwartał 2020 lub 2021) bronchofiberoskopu 
o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego 
w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamówienie należy zrealizować do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 

4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

· Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o. o. przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii każdego dnia roboczego (pn. – pt.) 
w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.
5. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

6. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach.. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
Część nr 2 – bronchofiberoskop  – 1 sztuka
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Punktacja
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	bez punktacji
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Aparat fabrycznie nowy 
	Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać
	bez punktacji
	

	4. 
	Monitor – 1 szt. 
	TAK
	bez punktacji
	

	5. 
	Ekran monitora z matrycą TFT o przekątnej minimum 7 cali, kolorowy, szeroki kąt patrzenia min. 160 st.
	TAK
	bez punktacji
	

	6. 
	Rozdzielczość monitora min. 1280 x 800 pikseli
	TAK
	bez punktacji
	

	7. 
	Monitor wyposażony w dwa wejścia do jednoczesnego podłączenia dwóch wideoendoskopów np. wideoendoskopu intubacyjnego i wideolaryngoskopu lub dedykowanej głowicy kamery endoskopowej
	TAK
	bez punktacji
	

	8. 
	Współczynnik ochrony monitora IP54
	TAK
	bez punktacji
	

	9. 
	Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe
	TAK
	bez punktacji
	

	10. 
	Funkcje regulacji parametrów obrazu - jasność, kolor, kontrast
	TAK
	bez punktacji
	

	11. 
	Funkcja balansu bieli
	TAK
	bez punktacji
	

	12. 
	Zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo - jonowy) oraz sieciowe, możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora  
	TAK
	bez punktacji
	

	13. 
	Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora
	TAK
	bez punktacji
	

	14. 
	Monitor wyposażony w gniazdo kart SD umożliwiające dokumentację obrazową w postaci zdjęciowej (jpg) oraz wideo (mpeg4)
	TAK
	bez punktacji
	

	15. 
	Monitor wyposażony w gniazdo USB
	TAK
	bez punktacji
	

	16. 
	Możliwość odtwarzania zapisanych zdjęć i wideo bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania
	TAK
	bez punktacji
	

	17. 
	Uruchamianie zapisu na karcie SD bezpośrednio z uchwytu wideoendoskopu oraz poprzez przyciski monitora
	TAK
	bez punktacji
	

	18. 
	Możliwość zamocowania monitora na stojaku
	TAK
	bez punktacji
	

	19. 
	Wyjście wideo HDMI do podłączenia do większego monitora
	TAK
	bez punktacji
	

	20. 
	Możliwość rozbudowy monitora o głowicę kamery endoskopowej do połączenia ze standardowymi optykami sztywnymi
	TAK
	bez punktacji
	

	21. 
	Waga monitora nie większa niż 1300 g
	TAK
	bez punktacji
	

	22. 
	Głowica kamery – 1 szt.
	
	bez punktacji
	

	23. 
	Głowica kamery kompatybilna z oferowanym torem wizyjnym
	TAK
	bez punktacji
	

	24. 
	Waga max. 180 gram
	TAK
	
	

	25. 
	Posiadająca 1 przetwornik obrazu typu CMOS
	TAK
	bez punktacji
	

	26. 
	Bronchofiberoskop – 1 zestaw
	
	bez punktacji
	

	27. 
	Bronchofiberoskop optyczny wyposażony w okular umożliwiający podłączenie standardowej głowicy kamery endoskopowej. Okular wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości
	TAK
	bez punktacji
	

	28. 
	Zintegrowane w części proksymalnej bronchofiberoskopu gniazdo do osadzenia wymiennych zaworów ssących umożliwiających podłączenie przewodu ssącego i odsysanie poprzez kanał roboczy fiberoskopu
	TAK
	bez punktacji
	

	29. 
	Możliwość założenie zaworu ssącego w min. 2 pozycjach w celu optymalnego podłączenia drenu ssącego do króćca zaworu ssącego 
	TAK
	bez punktacji
	

	30. 
	Zawory ssące dostępne w wersji jednorazowej oraz wielorazowej (nadającej się do sterylizacji)
	TAK
	bez punktacji
	

	31. 
	Łącznik światłowodu umożliwiający bezpośrednie przykręcenie bateryjnego źródła światła
	TAK
	bez punktacji
	

	32. 
	Niezależne wejście do kanału roboczego do wprowadzania instrumentów mechanicznych lub cewników wyposażone w przyłącze LUER i gumową zatyczkę
	TAK
	bez punktacji
	

	33. 
	Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.:

- do góry: 180°

- do dołu: 100°

regulowane przy pomocy dźwigni znajdującej się w części proksymalnej fiberoskopu
	TAK
	bez punktacji
	

	34. 
	Długość robocza fiberoskopu 50 cm - 60 cm
	TAK
	bez punktacji
	

	35. 
	Kąt pola widzenia 100° - 110°
	TAK
	bez punktacji
	

	36. 
	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej nie większa niż 5,8 mm
	TAK
	bez punktacji
	

	37. 
	Średnica kanału roboczego min.: 2,3 mm
	TAK
	bez punktacji
	

	38. 
	Fiberoskop w pełni zanurzalny w płynie myjąco - dezynfekującym
	TAK
	bez punktacji
	

	39. 
	Możliwość sterylizacji w EtO, Sterrad
	TAK
	bez punktacji
	

	40. 
	W zestawie: 

- tester szczelności, 

- szczoteczka do kanału roboczego, 

- zawór ssący jednorazowy (10 szt.),  

- Kleszcze biopsyjne 

- Kleszcze chwytające
	TAK
	bez punktacji
	

	41. 
	Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania bronchofiberoskopu giętkiego, pokrywa perforowana, dno kontenera wyprofilowane zgodnie z kształtem bronchofiberoskopu, perforowany, z matę silikonową typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.]: 550 x 260 x 92 mm (±5 mm)  - 1 szt.
	TAK
	bez punktacji
	

	42. 
	Bateryjne źródło światła LED mocowane bezpośrednio do łącznika światłowodowego bronchofiberoskopu
	TAK
	bez punktacji
	

	43. 
	Praca bateryjna przez min. 100 min.
	TAK
	bez punktacji
	

	44. 
	Jasność min. 150 000 lx
	TAK
	bez punktacji
	

	45. 
	Możliwość dezynfekcji powierzchniowej
	TAK
	bez punktacji
	

	46. 
	W zestawie baterie litowe 3V – 4 szt.
	TAK
	bez punktacji
	

	47. 
	Stojak na kółkach do zamocowania monitora, wysokość min. 120 cm, wyposażony w kosz – 1 szt.
	TAK
	bez punktacji
	

	48. 
	Uchwyt do przymocowania monitora do stojaka oraz uchwyt na endoskopy giętkie – 1 szt.
	TAK
	bez punktacji
	

	49. 
	Tuba ochronna do

endoskopów giętkich, mocowana z oferowanym uchwytem, jednorazowa – 10 szt.
	TAK
	bez punktacji
	

	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	Zamawiający dokona oceny tego kryterium 
w zakresie

od 24 do 36 miesięcy.

24 m-ce  - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat
	TAK podać liczbę lat
	bez punktacji
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji  – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	bez punktacji
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	bez punktacji
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	bez punktacji
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	bez punktacji
	

	11. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	Tak
	bez punktacji
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