[image: image1.emf]

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji III-IV kwartał 2020 lub 2021) defibrylatorów  
o parametrach przedstawionych w poniższych tabelach wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego  
w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamówienie należy zrealizować do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 

4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

· Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o. o. przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku – każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

5. Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.
6. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

7. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach.. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
Defibrylator - 3 sztuki
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Punktacja
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	bez punktacji
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać
	bez punktacji
	

	4. 
	Defibrylator z kolorowym ekranem typu TFT o przekątnej minimum 7’’
	Tak
	bez punktacji
	

	5. 
	Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych.
	Tak
	bez punktacji
	

	6. 
	Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie wartości liczbowych
	Tak
	bez punktacji
	

	7. 
	Dwufazowa fala defibrylacji
	Tak
	bez punktacji
	

	8. 
	Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J
	Tak
	bez punktacji
	

	9. 
	Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 3 sekund
	Tak
	bez punktacji
	

	11. 
	Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji
	Tak
	bez punktacji
	

	12. 
	Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA z 2015 roku
	Tak
	bez punktacji
	

	13. 
	Energia defibrylacji w trybie AED  min. od 10 do 360 J
	Tak
	bez punktacji
	

	14. 
	W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J
	Tak
	bez punktacji
	

	15. 
	Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych
	Tak
	bez punktacji
	

	16. 
	Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące  użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej
	Tak
	bez punktacji
	

	17. 
	Przycisk rozładowania energii
	Tak
	bez punktacji
	

	18. 
	Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych
	Tak
	bez punktacji
	

	19. 
	Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora
	Tak
	bez punktacji
	

	20. 
	Możliwość wykonania kardiowersji
	Tak
	bez punktacji
	

	21. 
	Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń, w wyposażeniu rozłączny kabel EKG
	Tak
	bez punktacji
	

	22. 
	Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min.
	Tak
	bez punktacji
	

	23. 
	Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto
	Tak
	bez punktacji
	

	24. 
	Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna, w wyposażeniu 1 kpl. elektrod jednorazowych do stymulacji z kablem połączeniowym
	Tak
	bez punktacji
	

	25. 
	tryby stymulacji: sztywny i na żądanie
	Tak
	bez punktacji
	

	26. 
	natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA
	Tak
	bez punktacji
	

	27. 
	zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min
	Tak
	bez punktacji
	

	28. 
	Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
	Tak
	bez punktacji
	

	29. 
	Wbudowana drukarka termiczna
	Tak
	bez punktacji
	

	30. 
	Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm
	Tak
	bez punktacji
	

	31. 
	Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych 
	Tak
	bez punktacji
	

	32. 
	Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów
	Tak
	bez punktacji
	

	33. 
	Pamięć min. 48 godzinne trendów, 24 godz. ciągłego zapisu EKG
	Tak
	bez punktacji
	

	34. 
	Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive
	Tak
	bez punktacji
	

	35. 
	Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową
	Tak
	bez punktacji
	

	36. 
	Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie 
	Tak
	bez punktacji
	

	37. 
	Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin
	Tak
	bez punktacji
	

	38. 
	Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci
	Tak
	bez punktacji
	

	39. 
	Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi
	Tak
	bez punktacji
	

	40. 
	Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 360 minut monitorowania
	Tak
	bez punktacji
	

	41. 
	Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V 
	Tak
	bez punktacji
	

	42. 
	Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200 J na w pełni naładowanych akumulatorach
	Tak
	bez punktacji
	

	43. 
	Programowanie codziennego, automatycznie wykonywanego testu, niewymagającego ręcznego włączenia defibrylatora - przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość zlecenia automatycznego wydruku wyniku autotestu lub późniejszego wydruku z pamięci defibrylatora.
	Tak
	bez punktacji
	

	44. 
	Uchwyt na ramę łóżka
	Tak
	bez punktacji
	

	45. 
	Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6,5 kg
	Tak
	bez punktacji
	

	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	Zamawiający dokona oceny tego kryterium 
w zakresie

od 24 do 36 miesięcy.

24 m-ce  - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat
	TAK podać liczbę lat
	bez punktacji
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji  – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	bez punktacji
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	bez punktacji
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	bez punktacji
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	bez punktacji
	

	11. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	Tak
	bez punktacji
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