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Część III – Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1

Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania ok. 188 979 oznaczeń parametrów koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów koagulologicznych: analizator podstawowy rok produkcji nie starszy niż 2017, analizator wspomagający  rok produkcji nie starszy niż 2017, przez okres 36 m-cy.

Producent: ………………….							Nazwa: ………………………………………..
Urządzenie typ: ……………							Nr seryjny: ……………………………………
Kraj pochodzenia: …………
Rok produkcji: ……………

	Lp.
	PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW KOAGULOLOGICZNYCH
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Dwa automatyczne analizatory koagulologiczne (pracujące na takich samych odczynnikach), analizator podstawowy urządzenie nie starsze niż 2017* rok produkcji.
Analizatory po aktualnym przeglądzie serwisowym, analizator wspomagający nie starszy niż  rok produkcji 2017*.
	TAK
	

	2.
	W pełni zautomatyzowany analizator koagulologiczny składający się z komputera, części pomiarowej, monitora i drukarki.
	TAK
	

	3.
	UPS umożliwiający dokończenie wszystkich rozpoczętych badań, jako integralna część zestawu.
	TAK
	

	4.
	Możliwość oznaczeń parametrów hemostazy metodami: wykrzepialnymi na zasadzie wiskozymetrii chromogennymi immunologicznymi.
	TAK
	

	5.
	Średnia wydajność analizatora dla oznaczeń PT – co najmniej 140 na godzinę, dla oznaczeń APTT co najmniej 120 oznaczeń na godzinę.
	TAK
	

	6.
	Analizator wyposażony w minimum 96  pozycji próbkowych oraz 45 pozycji reagentowych.
	TAK
	

	7.
	Fibrynogen metodą Claussa.
	TAK
	

	8.
	Kontrola na  dwóch poziomach od jednego producenta z możliwością mrożenia.
	TAK
	

	9.
	Automatyczna kontrola jakości jako integralna część oprogramowania.
	TAK
	

	10.
	Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika.
	TAK
	

	11.
	Wszystkie pozycje odczynnikowe chłodzone zgodnie z zaleceniami producenta.
	TAK
	

	12.
	 Analizator winień pracować w oparciu o pojedyncze,  kuwety pomiarowe, ilość kuwet na pokładzie analizatora nie mniej niż 500 sztuk.      
	TAK
	

	13.
	Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników.
	TAK
	

	14.
	Automatyczne wzmocnienie sygnału pomiarowego w przypadku próbek o znacznym zmętnieniu.
	TAK
	

	15.
	Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego.
	TAK
	

	16.
	Aparat wspomagający kompatybilny z oferowanymi odczynnikami aparatu podstawowego.
	TAK
	

	17.
	Możliwość podłączenia do sieci komputerowej – komunikacja dwukierunkowa.
	TAK
	

	18.
	Kontrola jakości – graficzna i statystyczna wg. Levey-Jenningsa.
	TAK
	

	19.
	Uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone na koszt Oferenta.
	TAK
	

	20.
	Oferent zapewni użytkownikowi udział w zewnętrznym programie oceny jakości badań 1 w miesiącu dla wszystkich parametrów na koszt Wykonawcy.
	TAK
	

	21.
	Odczynnik do PT  oparty na tromboplastynie 1.0 +/- 0,1 ludzkiej lub króliczej.
	TAK
	

	22.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy -uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, a także inne nie wymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych.
	TAK
	

	23.
	Czas reakcji serwisu - do 30 minut od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	24.
	Czas przystąpienia do naprawy - do 12 godz. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	25.
	Dostępność serwisu ciągła, przez czas trwania umowy. Możliwość zgłaszania awarii, wsparcie serwisowe oraz bezpośredni kontakt z inżynierem 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Podać bezpośredni numer telefonu do inżyniera, lokalizację serwisu.
	TAK
	

	26.
	Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.
	TAK
	

	27.
	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników (czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych) na koszt oferenta.
	TAK
	

	28.
	Oferent zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania i dokumentacji w czasie trwania eksploatacji wyrobu.
	TAK
	

	29.
	W przypadku, gdy oferowany analizator nie będzie wolnostojący- oferent dostarczy stół.
	TAK
	

	30. 
	Podłączenie do LIS (ADT Proflab).
	TAK
	

	31.
	Okresowe przeglądy aparatu (2 x na rok).
	TAK
	


*w przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą eksploatację Oferent wymieni aparat ma fabrycznie nowy

Część III – Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2

Dostawa odczynników do wykonania ok. 366 000  oznaczeń morfologii  wraz z dzierżawą dwóch  automatycznych analizatorów hematologicznych 6 DIFF jeden z analizatorów z pomiarem retikulocytów i PLT metodą optyczną.
Okres dostawy 36 m-cy. 

Analizator podstawowy 5 diff; Typ: ……….		Rok produkcji:……...			Producent:……………
				Nazwa:……………………..				Nr seryjny:……………………………….

Analizator wspomagający 5 diff; Typ:………		Rok produkcji:………		Producent:……...........
Nazwa:……………………..				Nr seryjny:……………………………….

	
	Parametry graniczne dla analizatora z pomiarem retikulocytów, PLT optycznych i kanałem do oznaczania płynów z jam ciała. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kanału retikulocytarnego oraz kanału do oznaczania parametrów w płynach z jam ciała oraz PLT optycznych na dowolnym analizatorze 
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Pomiar do weryfikacji wyników niskich wartości PLT z wykorzystaniem pomiaru optycznego.
	TAK
	

	2.
	Pomiar płynów z jamy ciała z możliwością oznaczania komórek leukocytarnych jedno- i wielojądrzastych, wartości raportowane na wyniku pacjenta.
	TAK 
	

	3.
	Pomiar retikulocytów i erytroblastów z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej.
	TAK
	

	4.
	Pomiar parametrów retikulocytarnych takich jak: zawartość hemoglobiny w retikulocytach, IRF
	TAK
	

	5.
	Pomiar automatyczny bez wstępnego przygotowania próbek.
	TAK
	

	Lp.
	PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO PODSTAWOWEGO
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Analizator hematologiczny 6 diff + RET, w pełni automatyczny, składający się z modułu pomiarowego, wbudowanego komputera sterującego, zewnętrznego wyświetlacza z ekranem dotykowym, automatycznego podajnika próbkę, wewnętrznego czytnika kodów kreskowych oraz zewnętrznego stanowiska komputerowego z drukarką, aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2020 roku; wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe.
	TAK
	

	2. 
	Wydajność minimum 100 oznaczeń na godzinę dla morfologii w trybie CBC+Diff oraz min 65 morfologii w trybie RET.
	TAK
	

	3. 
	Automatyczna analiza min. 29 parametrów morfologii krwi raportowanych na wyniku i przesyłanych do LIS: w tym m.in. RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, WBC, NEUT (%,//), PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT.
	TAK
	

	4. 
	Rozdział WBC w oparciu o metodę fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera.
	TAK
	

	5. 
	Dodatkowy pomiar o niskich wartościach WBC.
	TAK
	

	6. 
	Objętość aspiracji próbki nie więcej niż 90 ul krwi w trybie manualnym i w trybie zamkniętym.
	TAK
	

	7. 
	Wymagana liniowość dla oznaczanych parametrów (bez wstępnego rozcieńczania) 
Zakres liniowości pomiaru WBC od 0 do 500 x103/µl.
Zakres liniowości pomiaru RBC od 0 do 8,6 x 106/µl.
Zakres liniowości pomiaru Hb od 0 do 26 g/dl.
Zakres liniowości pomiaru PLT od 0 do 5000 x 103/µl.
	TAK
	

	8. 
	Pomiar wszystkich subpopulacji leukocytów w sposób bezpośredni, nie wyliczany. Raportowanie tych pomiarów na wyniku pacjenta.
	TAK
	

	9. 
	Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii w 100% bezcyjankowe (dotyczy w szczególności parametru HGB – hemoglobina). Dla potwierdzenia załączyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
	TAK
	

	10. 
	Pomiar płynów z jam ciała z możliwością oznaczania komórek leukocytarnych jedno- i wielojądrzastych, wartości raportowane na wyniku pacjenta.
	TAK
	

	11. 
	Pomiar PLT metodą optyczną, raportowany na wyniku pacjenta.
	TAK
	

	12. 
	Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące parametry raportowane na wyniku RDW, RDW-SD, RDW-CV.
	TAK
	

	13. 
	Oprogramowanie analizatora obejmujące system kontroli jakości wg Levy-Jeningsa.
	TAK
	

	14. 
	Technika pomiaru RET w oparciu o cytometrię przepływową, bez wykonywania wstępnego rozcieńczenia czy przygotowania próbki.
	TAK
	

	15. 
	Analizator podstawowy wyposażony w automatyczny podajnik z mieszalnikiem, pozwalający na dostosowanie  do probówek różnego rodzaju systemu zamkniętego pobierania krwi, wraz z możliwością uzupełniania probówek bez przerywania cyklu pomiarowego.
	TAK
	

	16. 
	Możliwość wprowadzenia do pamięci analizatora trzech poziomów kontroli  jakości za pomocą kodu, CD, USB.
	TAK
	

	17. 
	Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli jakości (analizatory 5 diff) badań hematologicznych w systemie 1 x na miesiąc z wydaniem certyfikatu.
	TAK
	

	18. 
	Wszystkie parametry objęte codzienną kontrolą jakości na 3 poziomach.
	TAK
	

	19. 
	W przypadku analizatora nastołowego Oferent dostarczy nieodpłatnie stół.
	TAK
	

	20. 
	Minimalna pamięć wewnętrzna na 10000 wyników badań wraz z grafiką.
	TAK
	

	21. 
	Wbudowany wewnętrzny kolorowy monitor dotykowy sterujący podstawowymi funkcjami analizatora.
	TAK
	

	22. 
	Dodatkowy parametr oznaczany i raportowany na wyniku - NRBC. 
	TAK
	

	23. 
	Międzylaboratoryjny program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników.
	TAK
	

	24. 
	Zewnętrzna drukarka w zestawie z aparatem.
	TAK
	

	25. 
	Zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów paskowych.
	TAK
	

	26. 
	Posiada znak zgodności CE.
	TAK
	

	27. 
	UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres minimum 30 minut.
	TAK
	

	28. 
	Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową – dwukierunkowy interfejs (na życzenie Wykonawca udostępni parametry interfejsu) (analizatory 5 diff).
	TAK
	

	29. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z analizatorami lub na życzenie zamawiającego podczas postępowania przetargowego (dla wszystkich analizatorów).
	TAK
	

	30. 
	Oprogramowane analizatora w języku polskim.
	TAK
	

	31. 
	Podłączenie do LIS (ADT Proflab).
	TAK
	

	 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	
	

	32. 
	 Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, a także inne nie wymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych.
	TAK
	

	33. 
	Czas reakcji serwisu - do 30 minut od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	34. 
	Czas przystąpienia do naprawy - do 12 godz. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	35. 
	W przypadku nie usunięcia  usterki w ciągu 48 godzin oferent zobowiązuje się do zapewnienia analizatora zastępczego o parametrach nie gorszych niż przedstawiony w ofercie.
	TAK
	

	36. 
	 Dostępność serwisu ciągła, przez czas trwania umowy. Możliwość zgłaszania awarii, wsparcie serwisowe oraz bezpośredni kontakt z inżynierem 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Podać bezpośredni numer telefonu do inżyniera, lokalizację serwisu.
	TAK
	

	37. 
	Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.
	TAK
	

	38. 
	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników (czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych) na koszt oferenta.
	TAK
	

	39. 
	Oferent zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji wyrobu.
	TAK
	

	40. 
	Straty odczynnikowe wynikające z awarii aparatu będą podejmowane niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.
	TAK
	

	41. 
	Okresowe przeglądy aparatu (2 x na rok).
	TAK
	





	Lp.
	PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO  ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Analizator hematologiczny, fabrycznie nowy nie starszy niż  z 2020 roku, wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe.
	TAK
	

	2. 
	Wydajność minimum 100 oznaczeń na godzinę.
	TAK
	

	3. 
	Analizator minimum 29-parametrowy różnicujący leukocyty na 6 populacji: neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty oraz oznaczanie  młodych form  leukocytarnych i wydawanych na wyniku.
	TAK
	

	4. 
	Rozdział WBC w oparciu o metodę fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera.
	TAK
	

	5. 
	Możliwość wyboru pracy oddzielnie w trybie CBC, DIFF.
	TAK
	

	6. 
	Objętość aspiracji próbki nie więcej niż 90 ul krwi w trybie manualnym i w trybie zamkniętym.
	TAK
	

	7. 
	Wymagana liniowość dla oznaczanych parametrów (bez wstępnego rozcieńczania) 
Zakres liniowości pomiaru WBC od 0 do 500 x103/µl.
Zakres liniowości pomiaru RBC od 0 do 8,6 x 106/µl.
Zakres liniowości pomiaru Hb od 0 do 26 g/dl.
Zakres liniowości pomiaru PLT od 0 do 5000 x 103/µl.
	TAK
	

	8. 
	Pomiar wszystkich subpopulacji leukocytów w sposób bezpośredni, nie wyliczany. Raportowanie tych pomiarów na wyniku pacjenta.
	TAK
	

	9. 
	Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii w 100% bezcyjankowe (dotyczy w szczególności parametru HGB – hemoglobina). Dla potwierdzenia załączyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
	TAK
	

	10. 
	Pomiar płynów z jam ciała z możliwością oznaczania komórek leukocytarnych jedno- i wielojądrzastych, wartości raportowane na wyniku pacjenta.
	TAK
	

	11. 
	Pomiar PLT metodą optyczną, raportowany na wyniku pacjenta.
	TAK
	

	12. 
	Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące parametry raportowane na wyniku RDW, RDW-SD, RDW-CV.
	TAK
	

	13. 
	Oprogramowanie analizatora obejmujące system kontroli jakości wg Levy-Jeningsa.
	TAK
	

	14. 
	W przypadku analizatora na stołowego Oferent dostarczy nieodpłatnie stół.
	TAK 
	

	15. 
	Minimalna pamięć wewnętrzna na 1000 wyników badań wraz z grafiką.
	TAK
	

	16. 
	Możliwość wprowadzenia do pamięci analizatora trzech poziomów kontroli  jakości za pomocą kodu, CD, USB.
	TAK
	

	17. 
	Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli jakości (analizatory 5 diff) badań hematologicznych w systemie 1 x na miesiąc z wydaniem certyfikatu.
	TAK
	

	18. 
	Analizator wspomagający wyposażony w automatyczny podajnik z mieszalnikiem, pozwalający na dostosowanie  do probówek różnego rodzaju systemu zamkniętego pobierania krwi, wraz z możliwością uzupełniania probówek bez przerywania cyklu pomiarowego.
	TAK
	

	19. 
	Wszystkie parametry objęte codzienną kontrolą jakości na 3 poziomach.
	TAK
	

	20. 
	Międzylaboratoryjny program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników.
	TAK
	

	21. 
	Wbudowany wewnętrzny kolorowy monitor dotykowy sterujący podstawowymi funkcjami analizatora.
	TAK
	

	22. 
	Zewnętrzna drukarka w zestawie z aparatem.
	TAK
	

	23. 
	Zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów paskowych. 
	TAK
	

	24. 
	Posiada znak zgodności CE.
	TAK
	

	25. 
	UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres minimum 30 minut.
	TAK
	

	26. 
	Wykonawca zapewni użytkownikowi udział w zewnętrznym programie oceny jakości (analizatory 5 diff).
	TAK
	

	27. 
	Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową – dwukierunkowy interfejs (na życzenie Wykonawca udostępni parametry interfejsu) (analizatory 5 diff).
	TAK
	

	28. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z analizatorami lub na życzenie zamawiającego podczas postępowania przetargowego (dla wszystkich analizatorów).
	TAK
	

	29. 
	Podłączenie do LIS (ADT Proflab).
	TAK
	

	30. 
	Oprogramowanie w języku polskim.
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 
	TAK
	

	31. 
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, a także inne nie wymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych.
	TAK
	

	32. 
	Czas reakcji serwisu - do 30 minut od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	33. 
	Czas przystąpienia do naprawy - do 12 godz. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	34. 
	W przypadku nie usunięcia  usterki w ciągu 48 godzin oferent zobowiązuje się do zapewnienia analizatora zastępczego o parametrach nie gorszych niż przedstawiony w ofercie.
	TAK
	

	35. 
	 Dostępność serwisu ciągła, przez czas trwania umowy. Możliwość zgłaszania awarii, wsparcie serwisowe oraz bezpośredni kontakt z inżynierem 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Podać bezpośredni numer telefonu do inżyniera, lokalizację serwisu.
	TAK
	

	36. 
	Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.
	TAK
	

	37. 
	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników (czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych) na koszt oferenta.
	TAK
	

	38. 
	Oferent zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji wyrobu.
	TAK
	

	39. 
	Straty odczynnikowe wynikające z awarii aparatu będą podejmowane niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.
	TAK
	

	40. 
	Okresowe przeglądy aparatu (2 x na rok).
	TAK
	




























Część III – Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3

Dostawa testów paskowych niezbędnych do wykonania ok. 78 000 analiz moczu wraz z dzierżawą dwóch analizatorów przez okres 36 miesięcy 
Producent: ………………………							Nazwa:……………………………………….
Urządzenie typ: …………………							Nr seryjny:……………………………………
Kraj pochodzenia: ………………
Rok produkcji: ………………….
	Lp.
	PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW TESTÓW PASKOWYCH
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.

	Niezbędne parametry mierzone przez analizator:
	TAK
	

	
	Azotyny
	TAK
	

	
	Białko
	TAK
	

	
	bilirubina
	TAK
	

	
	ciała ketonowe
	TAK
	

	
	ciężar właściwy
	TAK
	

	
	glukoza
	TAK
	

	
	krew
	TAK
	

	
	leukocyty
	TAK
	

	
	pH
	TAK
	

	
	urobilinogen
	TAK
	

	2.
	Analizatory nie starsze niż 2017* rok.
	TAK
	

	3.
	Wydajność minimum 500 oznaczeń na godzinę.
	TAK
	

	4.
	Gotowość do pracy – 24 godziny na dobę.
	TAK
	

	5.
	Automatyczny podajnik pasków do odczytu.
	TAK
	

	6.
	Automatyczne usuwanie wykorzystanych pasków do pojemnika.
	TAK
	

	7.
	Automatyczne korygowanie ciężaru właściwego moczy o odczynie silnie zasadowym.
	TAK
	

	8.
	Wyeliminowanie wpływu kwasu askorbinowego na wyniki oznaczeń glukozy i leukocytów.
	TAK
	

	9.
	Wykrywanie obecności krwi.
	TAK
	

	10.
	Wymagana czułość pól reakcyjnych:
	TAK
	

	
	glukoza 50 mg/dl
	TAK
	

	
	białko 15 mg /dl
	TAK
	

	11.
	Flagowanie wyników patologicznych.
	TAK
	

	12.
	Czytnik kodów kreskowych do odczytu danych pacjenta.
	TAK
	

	13.
	Pamięć minimum 100 ostatnich wyników.
	TAK
	

	14.
	Pamięć minimum 10 ostatnich wyników kontroli.
	TAK
	

	15.
	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji.
	TAK
	

	16.
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.
	TAK
	

	17.
	Ekran dotykowy.
	TAK
	

	18.
	Możliwość współpracy z dowolną siecią komputerową.
	TAK
	

	19.
	Rok produkcji analizatorów nie starsze niż 2017.
	TAK
	

	20.
	Obydwa wyspecyfikowane analizatory muszą pracować w oparciu o te same zestawy pasków diagnostycznych pochodzących od producenta analizatorów.
	TAK
	

	21.
	Możliwość podłączenia do LSI.
	TAK
	

	22.
	Wbudowana drukarka.
	TAK
	

	23.
	Uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez Oferenta.
	TAK
	

	24.
	Oferent zapewni użytkownikowi udział w zewnętrznym programie oceny jakości badań.
	TAK
	

	25.
	Przeglądy techniczne raz w roku.
	TAK
	

	26.
	Podłączenie do LIS (ADT Proflab).
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	TAK
	

	27.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, a także inne nie wymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych.
	TAK
	

	28.
	Czas reakcji serwisu - do 30 minut od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	29.
	Czas przystąpienia do naprawy - do 12 godz. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	30.
	 Dostępność serwisu ciągła, przez czas trwania umowy. Możliwość zgłaszania awarii, wsparcie serwisowe oraz bezpośredni kontakt z inżynierem 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Podać bezpośredni numer telefonu do inżyniera, lokalizację serwisu.
	TAK
	

	31.
	Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.
	TAK
	

	32.
	Zapewnienie przez dostawcę szkolenia w zakresie obsługi, konserwacji zapobiegawczej, rozwiązywania drobnych problemów technicznych. Szkolenie z zakresu interpretacji wyników.
	TAK
	

	33.
	UPS - umożliwiający pracę przez min. 30 min., jako integralna część zestawu.
	TAK
	

	34.
	W przypadku nie usunięcia usterki w ciągu 48 godzin oferent zobowiązuje się do zapewnienia analizatora zastępczego o parametrach nie gorszych niż przedstawiony w ofercie.
	TAK
	

	35. 
	Okresowe przeglądy aparatu (2 x na rok).
	TAK
	


*w przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą eksploatację Oferent wymieni aparat ma fabrycznie nowy


Część III – Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 4


Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania ok. 16 500 oznaczeń parametrów krytycznych z dzierżawą  automatycznego analizatora parametrów krytycznych przez okres 36 m-cy.

ANALIZATOR (5500 oznaczeń rocznie) 

Producent: ………………..								Nazwa:…………………………………
Urządzenie typ: …………..								Nr seryjny:……………………………..
Kraj pochodzenia: …………
Rok produkcji: ………………

	Lp.
	PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO PODSTAWOWEGO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH 
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Analizator parametrów krytycznych z kompletnym wyposażeniem, 
rok produkcji nie starszy niż 2017*.
	TAK
	

	2. 
	Parametry: pH,pCO2,pO2, Hct, Na, K, Cl, Ca, O2Hb,HHb,COHb,MetHb,tHb, SO2, Bilirubina. 
	TAK
	

	3. 
	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary.
	TAK
	

	4. 
	System umożliwiający wychwytywanie skrzepów i mikroskrzepów z kapilary.
	TAK
	

	5. 
	Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej.
	TAK
	

	6. 
	Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim.
	TAK
	

	7. 
	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta.
	TAK
	

	8. 
	Wbudowana drukarka.
	TAK
	

	9. 
	Możliwość podłączenia do LSI.
	TAK
	

	10. 
	Graficzny wykres trendów u pacjenta. 
	TAK
	

	11. 
	Odczynniki w zamkniętych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia, stabilne minimum 42 dni.
	TAK
	

	12. 
	Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady.
	TAK
	

	13. 
	Mapa równowagi kwasowo - zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych .
	TAK
	

	14. 
	Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych.
	TAK
	

	15. 
	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych.
	TAK
	

	16. 
	Objętość próbki krwi potrzebna do oznaczenia pH,pCO2,pO2 maksymalnie 50µl.
	TAK
	

	16..
	Uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatorów.
	TAK
	

	17.
	3 tory pomiarowe, umożliwiające wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego.
	TAK
	

	18.
	Bezobsługowe elektrody, niewymagające wymiany membran czy dodawania płynów.
	TAK
	

	19.
	Oferent zapewni użytkownikowi udział w zewnętrznym programie oceny jakości.
	TAK
	

	20.
	Oferent dostarczy bezpłatnie program do obsługi analizatorów parametrów krytycznych zainstalowanych na oddziałach szpitalnych Zamawiającego.
	TAK
	

	21.
	Podłączenie do LIS (ADT Proflab).
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	TAK
	

	21.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów a także inne nie wymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych.
	TAK
	

	22.
	Czas reakcji serwisu – do 30 min. od chwili zgłoszenia 
(pod pojęciem czas reakcji serwisu zamawiający rozumie – bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym).
	TAK
	

	23.
	Czas przystąpienia do naprawy – do 12 godz. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	24.
	 Dostępność serwisu ciągła, przez czas trwania umowy. Możliwość zgłaszania awarii, wsparcie serwisowe oraz bezpośredni kontakt z inżynierem 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Podać bezpośredni numer telefonu do inżyniera, lokalizację serwisu.
	TAK
	

	25.
	Działania naprawcze będą prowadzone niezwłocznie, bez jakichkolwiek warunków wstępnych.
	TAK
	

	26.
	Oferent zapewni bezpłatną aktualizacją oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji wyrobu.
	TAK
	

	27.
	Okresowe przeglądy aparatu (2 x na rok).
	TAK
	


*w przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą eksploatację Oferent wymieni aparat ma fabrycznie nowy









Część III – Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 5

Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2  analizatorów do wykonania  około 1 738 740  badań biochemicznych przez okres 36 m-cy. 

Producent: ………………………								Nazwa:……………………………
Urządzenie typ: …………………								Nr seryjny:………………………..
Kraj pochodzenia: ………………
Rok produkcji: ………………….

PARAMETRY  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE  DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO.

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1.
	Aparaty nie starsze niż z 2017* r., pracujące na tych samych odzczynnikach.
	TAK
	

	2.
	Minimalna wydajność analizatora  głównego i zastępczego 500 testów na godzinę bez ISE i min. 1000 testów na godzinę z ISE.
	TAK
	

	3.
	Oba analizatory wyposażone w moduł ISE z bezobsługowymi elektrodami jonoselektywnymi dla Na+, K+, Cl-, każda elektroda wymieniana osobno.
	TAK
	

	4.
	Oba analizatory wyposażone w podajnik na  próbki.
Mim. 150 pozycji w podajniku. 
	TAK
	

	5.
	Chłodzony rotor odczynnikowy w zakresie temperatur wskazanych przez producenta na minimum 120 pozycji w aparacie głównym i zastępczym.
	TAK
	

	6.
	System pracy „pacjent po pacjencie”.
	TAK
	

	7.
	Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych z użyciem różnego typu próbek ( różne typy systemu otwartego, zamkniętego i próbki pediatryczne).
	TAK
	

	8.
	Wykonywanie oznaczeń z następujących materiałów biologicznych: surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, hemolizat, krew pełna.
	TAK
	

	9.
	Analizatory wykonujące oznaczenia w zakresie: enzymów, substratów, elektrolitów, białek specyficznych, leków.
	TAK
	

	10.
	Odczynniki w postaci płynnej gotowe do użycia, bez konieczności manualnego przygotowania.
	TAK
	

	11.
	System ciągłego dostawiania próbek w statywach bez przerywania pracy aparatu. Statywy na min. 5 próbek. 
	TAK
	

	12.
	Bezpośredni dostęp do zleceń CITO (dedykowane raki lub pozycje w rotorze próbkowym)
	TAK
	

	13.
	Detektor wykrywania skrzepu i automatyczne oczyszczanie sondy dozującej próbki w obu analizatorach. 
	TAK
	

	14.
	Wykonanie oznaczenia już ze 120 µl mieszaniny reakcyjnej.
	TAK
	

	15.
	Automatyczne rozcieńczanie wstępne oraz po przekroczeniu granicy liniowości.
	TAK
	

	16.
	System monitorowania poziomu odczynników.
	TAK
	

	17.
	System monitorujący czystość wody dejonizowanej.
	TAK
	

	18.
	Dwukierunkowa transmisja danych, z możliwością współpracy z LIS. 
	TAK
	

	19.
	Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda oraz graficznym przedstawieniem kontroli  (wykresy Levey-Jenningsa).
	TAK
	

	20.
	Oferent zapewni udział w kontroli zewnętrznej wszystkich badań z załącznika asortymentowo-cenowego minimum 4 razy w roku.
	TAK
	

	21.
	Każdy aparat wyposażony w dwie sondy dozujące odczynniki i jedną sondę próbkową. 
	TAK
	

	22.
	Wyposażenie: zestaw komputerowy, czytnik kodów kreskowych, UPS, (20 min.), stacje uzdataniania wody jako integralne części analizatorów.
	TAK
	

	23.
	Podłączenie do LIS (ADT Proflab).
	TAK
	

	24.
	Wirówki z chłodzeniem MPW 352-R  -2 sztuki, nie starsze niż 2017* rok.
230V 50Hz, zakres obrotów: 100÷18 000 rpm,
Wirnik horyzontalny 4x200ml , max RPM 5200, pojemnik 200 ml (O 57/100mm), wkładka redukcyjna 7x7ml (O 13,5x100mm)
	TAK
	

	25.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy. Wszystkie koszty związane 
z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi na koszt oferenta.
	TAK
	

	26.
	Czas reakcji serwisu – max. 30 min. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	27.
	Czas przystąpienia do naprawy – max 12 godz. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	28.
	 Dostępność serwisu ciągła, przez czas trwania umowy. Możliwość zgłaszania awarii, wsparcie serwisowe oraz bezpośredni kontakt z inżynierem 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Podać bezpośredni numer telefonu do inżyniera, lokalizację serwisu.
	TAK
	

	28.
	Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.
	TAK
	

	29.
	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników (czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych ) na koszt oferenta.
	TAK
	

	30.
	Oferent zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji wyrobu
	TAK
	

	31. 
	1 Laptop, wyświetlacz minimum 15,6, procesor minimum Intel pentium 13 lub 15, 10 lub 11 generacji, dysk SSD, pamięć  RAM min. 8 GB, pojemność dysku 512 GB, grafika FHD, oprogramowanie MS Office min. 2016 Prof. Oraz Windows 10 Pro,  po zakończeniu umowy z przekazaniem na własność zamawiającego.
	TAK
	

	32.
	Okresowe przeglądy aparatu (2 x na rok).
	TAK
	


*w przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą eksploatację Oferent wymieni aparat ma fabrycznie nowy
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