Instrukcja kontroli procesu sterylizacji w sterylizatorze powietrznym
za pomoca testow biologicznych (Sporal S)

. Krazki Sporal S wyja¢ z oryginalnego opakowania (torebka aluminiowa) i nie zdejmujgc papierowej ostony umiescic¢
w sterylizatorze powietrznym na odpowiednich poziomach urzadzenia sterylizujgcego w naczyniu szklanym (kolbka,
zlewka, probdéwka, ptytka).

. Przeprowadzi¢ sterylizacje wg wybranych parametréw, czas sterylizacji liczy¢ od momentu osiggniecia zadanej
temperatury:

Temperatura Czas sterylizacji
160 °C nie krécej niz2 h
170 °C nie krécejniz1 h
180 °C nie krécej niz 0,5 h

. Po procesie wyjatawiania kazdy Sporal S umiesci¢ w oddzielnej torebce papierowej z opisem zawierajgcym:
numer serii i date waznosci testu
punkt pomiarowy: poétka 1, pétka 2 ... / kontrola - test niepodlegajgcy procesowi sterylizacji

. Jezeli klient zaopatruje sie w testy biologiczne indywidualnie (nie w naszym laboratorium), to nalezy dostarczy¢
dodatkowo jeden wskaznik nie poddany procesowi sterylizacji jako wskaznik kontrolny zywotnosci drobnoustrojow
— tej same;j serii co testy badane.

. Testy dostarczy¢ do laboratorium w ciggu 24 godz., w godz. od 7.00 do 14.00 (do czasu badania przechowywac¢
w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu).

. Sporale dostarczone w spalonej ostonce papierowej nie bedg przyjmowane do badan.
. Odczyt wyniku nastepuje po 7 dniach.




