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Odpowiedzi na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/2/2017

Dotyczy: zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Pakiet nr 2 - SYSTEM DEUGOTRWALEGO MONITOROWANIA EKG — TYPU HOLTER

Pytanie 1
Czy zmawiajacy wyrazi zgode na przyznanie dodatkowych punktow w przypadku zapisu:
Analiza zmienno$ci rytmu serca (HRV) czestotliwosciowa - Tak — Spkt

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy zamawiajacy bedzie wymagal aby oferowane rejestratory wspdtpracowaly z
dotychczasowym SYSTEMEM DLUGOTRWALEGO MONITOROWANIA EKG - TYPU
HOLTER posiadanym przez zamawiajgcego ?

Odp. Nie

Pakiet nr 4 — LAMPA SZCZELINOWA

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci lampe szczelinowg ze stopniowymi powiekszeniami 5x, 10x, 16x,
25x%, 50x?

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopusci lampe szczelinowa z mozliwoscig rozbudowy o cyfrowy system

fotograficzny o rozdzielczosci 5 megapikseli?

Odp. Tak

Dotyczy System dlugotrwalego monitorowania EKG — typu Holter

Pytanie 1: Czy Zamawiajacy dopusci rejestratory holterowskie z datg produkcji grudzien
2016 roku, rejestratory sg nowe, nie powystawowe i objete pelng gwarancja od daty
podpisania protokotu instalacji i odbioru?

Odp. Nie. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis AIT SIWZ.
Pytanie 2, punkt 4.7: Czy Zamawiajacy przyzna maksymalng ilos¢ punktéw czyli 2 punkty

za instrukcj¢ obshugi w jezyku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej uruchamiane;
w komputerze stuzacym do analizy?

Odp. Tak



Dotyczy Elektrokardiografy

Pytanie 1, punkt 7: Czy Zamawiajacy wymaga aby oferowany aparat EKG posiadal pamieé
wewnetrzng na 800 badan? Taka ilo$§¢ pamieci wewnetrznej pozwoli na bezproblemowa prace
przez dtuzszy czas bez koniecznosci jej zwalniania.

Odp. Nie. Zamawiajgcy wymaga pamigci na min. 100 badan, wigc 800 jak najbardziej speinia
warunki punktu 7.

Pytanie 1, punkt 13: Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z aparatami EKG
aplikacji komputerowej do archiwizacji badan w formie elektronicznej, do m.in. ich
poréwnywania, ponownej analizy, wydruku itd.? Zgodnie z najnowszymi wytycznymi w
przeciggu roku dokumentacja medyczna w formie elektronicznej prawdopodobnie bedzie
wymogiem koniecznym do spetnienia.

Odp. Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia specjalnej aplikacji. Zamawiajgcemu chodzi o
mozliwo$¢ wspdlpracy aparatu EKG ze standardowym oprogramowaniem PC (arkusz
kalkulacyjny, edytor tekstowy, etc.). Oczywiscie za wspolprace EKG — PC moze odpowiadaé
rowniez specjalna aplikacja, nie jest to jednak warunek konieczny.

Dotyczy postanowien specyfikaciji i projektu umowy:

1. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze gwarancja , o ktorej mowa w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia - zalgcznik 2 do SIWZ na urzagdzenia medyczne nie obejmuje
przypadkéw naturalnego zuzycia sie (na skutek korzystania z nich przez
uzytkownika) akcesoriow, czeSci 1 materiatow /elementéw zuzywalnych
(eksploatacyjnych), a takze wyrobow jednorazowego uzytku wchodzgcych w sktad
przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci, ze nie znajdujg do nich zastosowania zapisy

dotyczace przedtuzenia i odnowienia gwarancji?
Odp. Tak

Przy odmiennej niz wyzej zaproponowana interpretacji, nie bedzie mozliwe skalkulowanie
ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiajgcego, bowiem nie jest mozliwe
przewidzenie, jaka ilo§¢ razy materialy eksploatacyjne bedg wymienione — teoretycznie
mozliwa jest nieograniczona ilo$¢ wymian.

Prosimy o wyjasnienie jakich dokumentéw oczekuje Zamawiajgcy w §3 ust. 4 wzoru umowy,
stanowigcej zalacznik nr 3 do SIWZ? Dokumenty wymienione w Rozdziale IV pkt 2 ppkt.2

SIWZ zostaja dostarczone na wezwanie Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Odp. W §3 ust. 4 wzoru umowy nie ma mowy o zadnych dokumentach. To paragraf
dotyczacy platnosci za przedmiot umowy.

3. Wnosimy o wydtuzenie terminéw §4 ust. 4 do 4 dni roboczych i 10 dni w przypadku
czesci sprowadzanych z zagranicy

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis §4 ust. 4.

4. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rezygnacje z koniecznosci dostarczenia sprzetu
zastgpczego w przypadku naprawy wydtuzajacej sie ponad wyznaczony termin?




Obowiazek taki cigzacy na wykonawcy powoduje, iz zobowigzany jest on do posiadania na
stanie dodatkowego egzemplarza sprzetu bedacego przedmiotem umowy a jego Koszty
uwzglednié w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawic ofertg
najkorzystniejszg pod wzgledem finansowym.

Odp. Nie

5. Czy zamawiajacy wyrazi zgode na zmodyfikowanie § 4 ust 6 w nastgpujacy sposob:
,Dostawca zobowigzuje sic do wymiany uszkodzonego elementu/podzespotu na nowy, w
okresie gwarancji, w przypadku wystapienia trzech istotnych awarii tego samego
elementu/podzespotu, ktorych usuniecie zwiazane bedzie z wymiang giownych czescel
(podzespotéw echokardiografu) oraz niemoznosci dokonania naprawy w terminie okreslonym
pkt. 4., bez dodatkowych optat

Odp. Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 4 ust 6 z jedng zmiang. W miejsce
,,echokardiografu” nalezy wpisa¢ ,,urzgdzenia”. Za omytke przepraszamy.

6. Czy Zamawiajacy zmodyfikuje postanowienia §6 ust. 1 projektu umowy w nastgpujacy
sposéb
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Dostawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

— za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wartosei brutto towaru
dostarczonego ze zwtokg za kazdy dzien zwtoki,”

Odp. Nie. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §6 ust. 1 projektu umowy.

SYSTEM DLUGOTRWALEGO MONITOROWANIA EKG- TYPU HOLTER

Punkt 3.11

Czy zamawiajacy dopusci rejestrator zasilany dwoma bateriami wraz z tadowarks, ktore
otrzymaja Panstwo w cenie, dzieki czemu zmniejszaja Panstwo koszty eksploatacji oraz
zanieczyszczenie Srodowiska?

Odp. Tak. Zamawiajacy rozumie, ze Wykonawca ma na my$li akumulatorki i tadowarke dla
nich, przy czym w gre wchodza jedynie standardowe akumulatorki 1,2V o rozmiarach baterii
1,5V tzw. paluszka AA lub AAA.

Punkt 3.16
Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy rejestrator o wymiarach 102x63x24, (réznica w
wymiarach nie wptywa na komfort uzytkowania)?

Odp. Tak
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Punkt 10

Czy zamawiajacy dopusci aparat bez analizy HRV bezposrednio w urzgdzeniu a z
mozliwoscia wykonania takiej analizy w oprogramowaniu komputerowym, ktére otrzymaja
Panstwo w cenie, oprogramowanie daje mozliwo$¢ wykonania szybkiego badania EKG oraz
jego pelna analize a takze integruje w jednej platformie medycznej wszystkie moduty




diagnostyczne niezbedne dla pracowni kardiologicznej takie jak np. Holtery EKG, holtery
ABPM?

Odp. Nie. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis AIT SIWZ.
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