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Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/2/2018

Dotyczy: zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Pytanie 1

Dotyczy punktu 1.2.

Czy Zamawiajacy dopusci i uwzgledni w przyjetej punktacji aparat renomowanego
producenta, ktory posiada 4718592 cyfrowe kanaty przetwarzania, bez rozdzielania na
cyfrowe nadawcze i cyfrowe odbiorcze? Pragniemy zauwazy¢, ze w nowoczesnych systemach
wiekszo$¢ producentdw nie stosuje takiego podziatu, a podaje jedynie ogdlna liczbe
cyfrowych kanatow przetwarzania.

Odp. 1 Tak.

Pytanie 2

Dotyczy punktu 1.6.

Czy Zamawiajacy dopusci aparat renomowanego producenta, ktéry posiada obrazowanie
harmoniczne na wszystkich oferowanych gtowicach poza bedaca opcja rozbudowy gtowica
mikrokonweksowa?

Odp. 2 Tak. Zamawiajacy miat na myéli oferowane gtowice, a nie glowice w opcji rozbudowy.

Pytanie 3

Dotyczy punktu 1.7.

Czy Zamawiajacy dopusci i uwzgledni w przyjetej punktacji aparat renomowanego
producenta, ktéry posiada nowoczesny sposéb formowania wigzki ultradzwiekowej z ptynng
regulacja zakresu skupienia wigzki tzw. Focus odpowiadajaca 8 strefom ogniskowania?

Odp. 3 Tak. Pod warunkiem, ze tzw. Focus jest odpowiednikiem ilosci ognisk, o ktérych mowa
w punkcie 1.7

Pytanie 4

Dotyczy punktu 7.3

Czy Zamawiajacy dopusci aparat renomowanego producenta, ktory posiada gtowice liniowg o
dtugosci pola obrazowego 34 mm?

Odp. 4 Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu 7.3 w mys| ktérego najmniejszy rozmiar
gtowicy liniowej to 36 mm.

Pytanie 5

Dotyczy punktu 11.7

Prosimy o potwierdzenie, ze gtowica kardiologiczna pediatryczna pracujaca w zakresie 3-8
MHz spetnia wymagania Zamawiajacego, jesli nie, to prosimy o dopuszczenie aparatu z taka
gtowica.

Odp. 5 Tak. To wiecej niz oczekuje Zamawiajacy.




Pytanie 6

Zwracamy sie z prosba o zmiane zapiséw punktu 12.7 z:

"Serwis pogwarancyjny, do czasu uzytkowania aparatu przez Zamawiajgcego , w okresach
wymaganych przez producenta z uwzglednieniem standardéw ISO, czas reakcji serwisu do 48
godzin (w dni robocze)"

na:

"Serwis pogwarancyjny, do czasu uzytkowania aparatu przez Zamawiajgcego, w okresach
wymaganych przez producenta z uwzglednieniem standardéw 1SO".

Serwis pogwarancyjny jest odptatny, a czas reakcji uzalezniony jest od rodzaju i ceny
pogwarancyjnego kontraktu serwisowego, kt6ry zdecyduje sie podpisaé z Wykonawca
Zamawiajacy.

W sytuaciji, jezeli Zamawiajacy nie podpisze takiego kontraktu, Wykonawca nie ma mozliwoéci
zagwarantowania czasu reakcji serwisu po gwaranciji.

Odp. 6 Tak. Tym samym nowy zapis punktu 12.7 otrzymuje brzmienie: "Serwis
pogwarancyjny, do czasu uzytkowania aparatu przez Zamawiajacego, w okresach
wymaganych przez producenta z uwzglednieniem standardéw 1SO".

Dotyczy: SIWZ

Pytanie 7
Czy Zamawiajacy zgodzi sie, by aparat podtaczony byt do zdalnego serwisu, co przetozy sie na
szybszq diagnostyke i naprawe w razie problemdw z aparatami ?

Odp. 7 Tak.

Pytanie 8

Rozdziat I, pkt 4 SIWZ

Zwracamy sig z prosba o wydtuzenie wymaganego terminu dostawy aparatu USG z 30 na 42
dni, gdyz moze okaza¢ sig zbyt krétki na wyprodukowanie i dostawe urzadzenia do siedziby
Zamawiajgcego.

Odp. 8 Nie. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ.
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